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ناوى نووسراوه : ناومنده سيستمى گازه پزیشکییه‌کان 
جۆرەكانى ... Uh‏ و بەشەکانی 

ناماده‌کردنی : مه‌ریوان قەفتان 

بایمت : زانستیی/ نامیری نوشدمریی 

پیتچتی و هه‌له‌چتی : نووسهر 

نه‌خشه‌سازیی و وینه‌کانی ناومرؤك : نووسه‌ر 

نمخشصسازیی بمرگ : نامو قمفتان 

سهرپهرشتیاری جاب : مەریوان فمفتان 

شویتی جاب : چاپخانه‌ی سارا 

نوبه‌تی جاب : يمكدم جاب 

تیراڑ: 0.0 دانه 


له بهريوهبهرايهتى گشتیی کتیبخانه گشتییه‌کان 
ژماره‌ی سپاردن ( ۱۳۱۱ ) ی سالی ۲۰۲۰ ی پیدراوه. 


Y 


www.iqra.ahlamontada.com 


۸ 


ق 44 قه‌فتان › مەریوان 


ناوەندە سيستمى گازه يزيشكييهكان / نووسينى 


ممريوان قهفتان. = سلنمانی : چایخانه‌ی سارا ¢« ۲۰۲۰ 
ای ل: اسم × ۶ سم . 


.١‏ يزيشكيى - نامیره‌کان ٢‏ ناونيشان 





تیجووی له‌چاپدانی لەلايەن نووسهرهوه 


لهبلاوكراوهكانى 


برؤزهو فه‌فاز بوچاپ وبلاوكردنهوه - (A)‏ 
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ييشكدش به : 


هه موو ئهو ماموستایانه‌ی فیریان کردم 

نهو ئەندازيار و پسپورانه‌ی نهخؤشكهيان پێشخست 

ئه‌و زانا و پسپورانه‌ی بيرؤكه و نامیری نۆشدەرييان Lisala‏ 
دلسؤزانى نەخؤش و نه‌خوشگه‌کان 

دلسؤزانى خاك و نه ته ‌وه که ‌م 


هاوسه‌ره که م ھەرمن› كجهكام ھامنۆ› کوړه که‌م نامؤ و ئێمای کچی 


سوياس بو بهريزان : 


٭ دلاوهر عهلى سؤفی که ریم بۆ نووسينى پێشەكى. 
٥‏ مامۆستا فوئاد تاهير سادق بو كورداندنى چه ند وشەيەك. 


® د.هيوا عومه رنه حمه د بو كورداندنى چه‌ند وشه و زاراوهیه‌کی نۆشدەريى. 
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. جؤرمكانى كازى يزيشكيى - نؤشدمریی ASS‏ ره داو 
. بهكارهيّنانهكانى كازى نؤشدھریی 0 ^" 
۰ شوینه‌کانی به‌کارهننانی گازی نوشدهریی SS ELESED‏ وفع مد ا 


۰ د 


£ ناومنده سيستمى كازى پزیشکیی - نۆشدەريى aa ATTA‏ ال سا 


۰ ظ 


5 سوودهکانی ناوه‌نده سیستمی گازی نوشدمریی 5` 'چ'*' ^" "° 


^. ينكهاته و بمشمكانى ناوهنده سيستمى كازى نۆشدەريى 


STS RN ناوهنده ویٔسگەگانی دابينكردنى گازه نؤشدهرييمكان‎ .١ 
ناوهنده ويسكهى توكسجين 72ں رش رٹ‎ 

ناوهنده ویٔسگەی نايتروز نؤکساید 9 لاه ما احا ی ا 

ناوهنده ویٔسگەی ممواى نؤشدھریی 000000 وہ وا 

ناومندہ وێسگه‌ی قا کيوم EEE‏ اهار ره اوه ودک ا 

۲ هؤكارمكانى دابمشكردن بھی <` :© `< := °°° < <` ` ` 7 یی 

". سیستمی چاودیریی و به ناگاهِيٌنان 1 1 E‏ 

.٤‏ اوتلیْتەکان و ئەداپتەرەکان ARRAS SE‏ 0000 ك 

٩‏ ثاميره نؤشدمرييهكانى بستراو به ناومندہ سيستمى كازى نؤشدھریی ا مایا یں 
٠.ثامترى‏ جیگره‌وه له کاتی نبوونی ناومنده سیستمی گازی نؤشدعريى Rii‏ وی سا 
۱ بنەماکانی بدوديى ناومنده سيستمى كازى نؤشدمريى کی ``` ` ``` 
.١١‏ کنشه‌کانی ناومنده سیستمی كازى نؤشدھریی aE‏ ``` €" غ ` ` ``` 1 1 1201000 
AY‏ ناوهنده سیستمی چاودیریکردن و ریکخستن 10 داب وله و 
.١ ٤‏ پلاندانان بو دانانی ناومنده سيستمى كازى نۆشدەريى مه aa‏ ەە رەگ الع و لمر A ees‏ 
°ا. سەرچاوەكان AA REAR‏ 
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ووتەيەك 


لەگەل پنشکه‌وتن وبهرهويتشجوونى چەندین جۆرى نه‌خزشگه-"نه‌خزشخانه ای جياجياو 
سەنتەری نوشده‌ریی-"پزیشکیی" پسپزریی وداهیتانه یه کله‌دوایه که‌کانی ه‌ندازه‌ی زیندہ 
نزشده‌ریی و دژزینه‌وه جیاجیاکانی امیر وکه‌ره سه و پنداویستی نزشده‌ریی تايەت به 
نەخۆش و نه‌خزشگهکان له بواره‌کانی ده‌ستیشانکردن و چارسهرکردن و کاری 
نەشتەرگەريى› بوارتکی دی گه‌شه‌کردن و پهره‌پندانی نهخؤشكهكان دروستبوو که 
بریتیه له دروستکردن و داهیتانی ناوه‌نده سیستمه - "پیروژه" جیاجیاکان. له‌وانه 
"ناوەندەسيستمى گازه نؤشده ريه کان" به جؤوريك ئەم سيستمه بووه هوکارټك بو 
کار اسانیی و خيّرا بهدهستهوددان بۆ چاره سه ر كردن و خزمه‌تکردنی نەخۆش. 

ههرودها بەرەوپێشچوونى "'ئەندازەی ميكانيك و كارهبا" ش دوو هؤكارى زۆر 
گرنگ بوون له بهرهويتشجوونى امیر و بهشهكانى نهم میستمه‌دا. 

لهم دوايهشدا کزمپیوتەر و زانستى ديجيتال و تهكنؤلؤجياى زانیاریی بووه به 
بدشيكى گرنگ له پیکھاتەی هم سيستمه و بدتايبهتى بز رټکخستن و چاودێریکردن 
لهرتى ناوەندە سيستمى رټکخسان و جاودتريكردن و سيستمى رتکخستی بیناو۵. 

لهبهر نهبوونى زانیاریی و نووسراوه "كتيب" و مهرجاوه به زمانى كوردى لهم 
بوارهداء به پێویست و ه‌رکی سه رشا زانى ئەم بابه ته اماده بكدم. 

به هيوام به که لك بێت بز کتیبخانه‌ی كوردى و به‌سوودبیّت بۆ ه‌ندازیارانی 
بواره که و ەو که‌سانه‌ی عه‌ودالی بابه ته که ن؛ خوشحال و اسووده دەم كه بدم 
کارهم توانبیتم خزمه‌تیکی بچوکی نه ته‌وه و نیشتمانه که م کردبی. 


Ea مه‌ریواز‎ 


لے 
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سهرقه له مك 

بێتو به‌وردی بروانينه کتیبخانه‌ی كوردى زور به روونى هاست به ههژاریی و 
دستکورتیی نه‌که‌ین. نامك ھەر نه وه به لکو هاست به که‌میی تواناى مرؤييش نه که ین 
كه ړهنگدانه‌وه‌ی نهوه‌ی دوايى هوکه‌ی ئه‌گه‌ڕێته‌وه بق هه ژاریی کتيبخانه که مان. دياره 
هؤكار زؤرن. که لیرهدا به رای من کەمیی كادرى پسپقر و نه‌کادیمییه جگه له 
كهمتهرخهميى و دابهزينى ناستی زانستيى و كواليتى خراپی خویندنی بالا له ولاتدا به 
دوو فاکته‌ری سهردكيى ئه‌زانم› ههرجهنده كەم و كورتى و هؤكارى دی زفرن, نه گه‌ر به 
چاوڼکی وردى زانستييانه يروانينه خانهى کتیبی زانستيى نهوا هه‌ست به چؤلّی و رووتى 
ئه‌كه‌ین له‌بواری زانستيداء ياخود له چه‌ند کتێبێک تټپه‌ړناکات له‌گه‌ڵ ړڼزی زؤرم بۆ 
دانھر و وەرگێڕەکانیان› نهويش يا ومرگترانیکی لاوز و پرههله و كهم و كورتييه؛ يا 
همولى تاكه که‌سییه. له روويهكى تره‌وه نهبوونى ده زگايه کی زانستيى که نه‌رکی هاندانی 
زانست بێت و ئەرکی جاب و ههلسه نگاندن بگرێته نه ستؤ. هه روه ها زيدمرؤيى نيه بڵێم 
رهنگه لمكمل پیشکەوتنی نهمرؤى ته‌كنۆلۆژيادا باويان نه‌مابێت يان كاريان پټنه کرت يا 
له ړووی براكتيكهوه ستايل و ستراكجهريان بۆ ئه‌مڕۆ سووديان نه‌مابێت› نه م کتیبه‌ی 
ئێستا لهبه‌ردیدی خوټنده‌وارانی بوارى زانستدايه ههولیکی باشه كه شايانى ستایشه. دوو 
ړووی گرنگی پټوه دياره که يه که میان که له که بوونى نه‌زمونیکی دریژی نووسهره و 
دوه میشیان دانه‌بړانه له به‌دواداچونی ته‌كنۆلۆژیای نوی و خونویکردنه‌وه. هه روه ها دوو 
ړووی زانستيى له کتێبێکدا کؤکردؤته وه که لايهنى تهندروستيى و ته‌کنیکیی به وردى 
ړونکردؤته‌وه. كه به‌رای من شایسته‌ی نهوديه ببیّتھ وانميهى و به ورديى كۆلێجه‌كانى 
بوارى پزیشکیی و په‌رستیاریی و نه‌ندازیاران و کارمه‌ندانی تمكنيكيى بوارى ته‌ندروستی 
بیخوینن و لتودى فیرین. ههروه‌ها شياوى نهوميه بکریته مه‌رج بۆ نهو نهخؤشخانه 
تایبه‌تانه‌ی كه دانه‌مه‌زرێن› كه به ‌بئ بوونى نهو سيستمه كازيانه مؤلمتيان پێنه‌درێت› 
لمكؤتاييدا نه‌وه ماوه سوياسى ASS‏ مەریوان قەفتان بکه‌ین هيواى سهرکه‌وتنی بق 
بخوازین› من له‌لای خؤمهوه هيواى نهودى ja‏ ئه‌خوازم كه بهردهوام بێت له هه‌وڵه‌كاتى› 
ههروه‌ها سوپاسى ئه‌كه‌م بق نامو دمستى قه‌دره‌ی له منی ناوه بق ئەوەی ئه‌م سەر قه له مه 
بؤ كتێبه‌كه‌ی بنووسم. دمستى خۆش بێت. 


دلاو هر عهلی سۆفى که ریم 
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بدشى یەکەم جؤرمكانى گازی نزشدهریی 
۲ ۰ ۰ ۰ 5 ۲ څ 11 
.١‏ جوره‌کانی گازی پزیشکیی "نوشده‌ریی 
مەبەست له گازی پزیشکیی يان "نوشدهریی" ئەو گازانه‌یه که له بواره جیاکانی 
نؤشدهرييدا به‌کاردیّت بۆ چارمسهر و خزمه‌تی نەخؤش به شیّوه‌ی راسته‌وخو يان 
ناراسته‌وخق, به پێی جؤر و به‌ش و تایبه‌تمه‌ندیی نه‌خوشگه‌کان» ومکو : 


.١‏ گازی تؤكسجين 

۲ هه‌وای يزيشكيى "نؤشدمريى" 

T‏ هه‌ وای (ئامێر)ی نهشتهركهريى 

.٤‏ گازی نايترۆزئۆكسايد 

. گازی كاريؤن دایئؤکساید 

. كازى نايترؤجين 

. گازى هايدرؤجين 

. گازی هیلیوم 

. فاکیوم (هەڵمژراو) * 

* Waste Anesthetic Gas Disposal - WAGD ۰ 


`u‏ < <` ها 


زؤرترين و باوترين بهكارهيّنانى گازه‌کان له به‌شه‌کانی نه خؤشگه کان بريتين له: 


گازی نزکسجین 

هه‌وای نوشده‌ریی 

هه‌وای نامیری نه‌شته‌رگه‌ریی 
گازی نایتروزئوکساید 

گازی کاریون دایئوکساید. 
فاکیوم 

۷۸۵0 oO 


* قاكيوم و ۷۷۸60 كاز نين به‌لکو بریتین له نیگه‌تیقه په ستانيْك بۆ هه‌لمژین. 


O O OOO O 
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به‌شی دوودم به‌کارهینانی گازی نۆشدەريى 
۲. به‌کارهینانه‌کانی گازی نؤشددريى 

به‌کارهینانی گازه نوشده‌رییه‌کان به‌پیی جوره‌کانیان و به‌شه‌کان و جور و 
يسيؤريى نه‌خوشگه‌کان ده‌گوریت 

Oxygen - 02 .. نوکسجین‎ .١ 
به‌کاردیت بو هه‌ناسه‌پیدانی نه‌خزش له‌کاتی بوونی کیّشه‌کانی هه‌ناسه‌دان و لهکاتی‎ 
به‌نجکردنی نه‌خوش بو کاری نه‌شتهرگه‌ریی وه بۆ هه‌نديك کاری تاقیگه.‎ 

؟. هه‌وای نوشده‌ریی Medical Air - MA‏ 
بریتییه له هه‌وایه‌کی پاکی به‌رهه‌مهاتوو لهریی کومپریسه‌ری تایبه‌ته‌وه بؤ 
به‌کارهینانی له ژووری نه‌شته‌رگه‌ریی و له یه‌که‌کانی چاودیریی وردی نه‌خزش 
بهتيكهلكردنى به ڕێژەى تایبه‌ت و پیویست لەگەل ئؤکسجیندا Ja‏ که‌مکردنه‌وه‌ی 
مه‌ترسییه‌کانی له‌راده‌به‌دهری به‌کارهینانی تؤكسجينى پوخت (/۹۹) بو سەر 
سی ی و میشك له‌کاتی نه‌شته‌رگه‌ریی و به‌کارهینانی نوکسجینی دریژخایهن له 
یه‌که‌کانی چاودیریی ورد و هه‌روه‌ها به‌کاردیت بۆ کاری تاقیگه‌ش. 

۲ هه‌وای نه‌شته‌رگه‌ریی y)‏ ئامێر) .. Surgical Air - SA‏ 
(به په‌ستانیکی زیاتر له هه‌وای نوشدهریی) بەکاردیّت Ja‏ نیشپیکردنی هه‌نديك 
امیر و نامرازی نؤشدهريى به‌تایبه‌تی له به‌شی یسك و شکاوی و نه‌شته‌رگه‌ریی 
دل و مێشك و هه‌روه‌ها بەکاردیّت بو کاری تاقیگه‌ش. 

Nitrous Oxide - N20 .. نایتروزئوکساید‎ .٤ 
له کاتی نه‌شتهرگه‌ریی به‎ anesthetic به‌کاردیت له کاری سرکردن و به‌نج كردن‎ 
تیکه‌لکردنی لەگەل ئؤکسجین و هه‌وای نۆشدەريى› هه‌روه‌ها بەتێكەڵکردنی لەگەل‎ 
analgesic - گازی تؤكسجين به‌کاردنت بو که‌مکردنه‌وه‌ی ئازار و ازارشکینی‎ 
به‌تایبه‌تی له‌کاتی منالیووندا.‎ 

Carbon di Oxide - CO2 .. کاریون دایئؤکساید‎ ٠ 
له‌کاری نه‌شته‌رگه‌ریی ناوسکیین و پشکنینی زناندا به‌کاردیت. بو کاری تاقیگه‌ش.‎ 


8 
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بەشى ووم لس به‌کارهینانی گازى نۆشدەريى 
.٦‏ قاكيوم (هەڵمژراو) .. Vacuum - VAC‏ 
بههؤى په مپی فاكيومهوه دابيندهكريّت بؤ بدكارهيّنانى له هه‌لمژینی شلەمەنی 
ودهردراوهکانی مرؤڈ (وهك خوێن› ليك....) بهتايبهتى لەکاتی نه‌شته‌رگه‌ریی و دواى 
نه‌شته‌رگه‌ریی و له "به‌شی چاودیریی ورد" و بؤ كارى تاقیگه‌ش به‌کاردیت. 
ل5 هیلیوم .... به‌کاردیت : 
o‏ ومك يارمهتيدمريك بؤ همناسهتونديى ھەندێك نمخؤشيى رمبؤ و كيرانى سيى درێژخايەن 
۰ له تاقیکردنه‌وه‌ی ئەرکەکانی سیی۔ 
o‏ لمبرى كاريؤندايئؤكسايد له هەندێك له نه‌شته‌رگهرییه‌کانی به ناوسکیین (لاپرۆسكۆپ). 


۸ نایترؤجین .... به‌کاردیت بو کاری تاقیگه. 
۹ هایدروجین .... به‌کاردیت بو کاری تاقیگه. 


° . گازه‌کانی به‌نجکردن 
وه‌کو گازه‌کانی: (دیسفلرین و ایسوفلزرین و سیقزفلزرین و...)۰ نهم گازانه 

لەڕێی نامیری به‌نجکردنه‌وه (نەك ناوه‌نده سیستم) دەدرێت به نه‌خوش بق 
به‌نجکردنی له پیش نه‌شتهرگه‌رییدا. پاشماوه‌کانی ئەم گازانه له کاتی 
هه‌ناسه‌دانه‌وه يان دزمکردنیان کاریگه‌رییان دمبیت له سەر ته‌ندروستی ستافی 
نه‌شته‌رکه‌ریی و glais‏ دموتریت: Waste Anesthetic Gas Disposal‏ به‌مانای: 
دھرکردنی پاشماوه‌ی گازه به‌نجییه‌کان كه كورتكراودكدى بريتييه له: WAGD‏ وه 
دەبێت لەڕێی سیستمیکی تايبهتهوه بكرينه دمرموه‌ی نهخؤشكه بهم بيرؤه دەوترێت 
Anesthetic Gas Scavenging System‏ كه كورتكراومكدى بریتییه له : ۸655 

بهكارهيّنانهكانى كازه نوشده‌رییه جیاوازه‌کان به‌پیی شوينه جیاوازه‌کانی 
نه‌خوشگه دەبێت› بونمونه له ژووره‌کانی نه‌شته‌رگه‌ریی هه موو جوره‌کانی گازی 
نوشده‌ریی «ئوکسجین. نایترززئزکساید. هه‌وای نوشدمریی. قاكيوم› هه‌وای 
امیر کاربوندایئوکساید) پنویستن له به‌شی به‌ناگاهاتن و یه‌که‌ی چاودیریی 
ورد و یه‌که‌ی چاودیریی دل. ئؤکسجین و قاکیوم و هه‌وای نۆشدەريى پپویستن. 
وه له زؤربهى قاوشه‌کان ئؤکسجین و فاكيوم به‌کاردیٌت. 
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به‌شی ښههم 00-077 a‏ بهكارهيّنانى كازى نؤشدمريى 
٣‏ شوینه‌کانی به‌کارهینانی گازه نؤشدهدربيهكان 
ئەم به‌شانه‌ی نەخۆشگە پیویستیان به كازى نۆشدەرييە: 


.٢‏ يه که‌ی به ئاگاهاتن 
. یه‌که‌ی چاودیریی وردى نه‌خوش 
. یه‌که‌ی چاودیریی دل 

°. به‌شی فریاکه‌وتن 

5 به‌شی هه‌ناوین 

۷.بەشی له‌دایکبوون و دايكايهتيى و كؤريهله 

۸.به‌شی منالى نەبەکام 

1. قاوشه‌کان ( گه‌وره و منال ) 

۰ تاقیگه و بانکی خوێن 

۱.به‌شی تيشكه نيكس / "تیشکهوینه" "بۆ امیّری زرنگه‌ی موگناتیسی" 

Y‏ ۱.به‌شی گورچیله‌ی ده‌ستکرد وو 

بەکارهیٔنانی ئەم گازانه له رابوردوودا بههؤى بوتلى تایبەت يان ثاميرى 

گویزراوه‌ی كارهبايى تايبهتهوه بووه و کاریُکی ئاڵۆز و نائابووريى و پړله ARAS‏ 
وگرفت بووه. لهبهرئهوه پسپۆڕان و ئەندازیاران بيريان له دروستكردنى ناوهنده 
پێرڕۆێك كردوودتهوه بۆ "دابينكردن يان بهرههمهيّنان و دابه‌شکردن" ی به سه‌ر 
تەواوی به‌شه پیویست 3 گرنگه‌کانی نه‌خوشگه. که به‌پیی پیشکهوتنه 
بەردەوامەکانی زانست و تەكنۆلۆجيا› پەرەسەندن و گورانکاریی گەورەی 
به‌سه‌رداهات و بهجؤريك Du‏ هيج نهخؤشكه و سهنته‌ریکی نؤشدمريى 
يسيؤريى بەدەر نییه لهم سيستمه كه پِيْی دەوترێت (ناوه‌نده سيستمى گازه 
پزیشکییه‌کان)» يان "ناوەندە ييرؤى كازه نؤشده رييه کان". 
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بھشی چواریم سس ولوطدهييرؤى كازى نزشدهریی 


4. ناوه‌نده سیستمی گازی پزیشکیی / ناوه‌نده پیروی گازی نؤشددريى 
Central Medical Gas System‏ 
بريتييه له ناومنده پێڕۆێك "سيستميك" بو دابينكردن و بەرهەمھێنان و دابمشكردنى 
گازه نؤشدحرييهكانى (ومك: ئۆكسجين› نایترژزئوکساید. كاريؤن دایئؤکساید همواى 
نۆشدەريى› هدواى ئامێر› قاكيوم› وه چەندین جۆر كازى دی ومك نايترؤجين و 
هايدرؤجين وهیلیوم و ... تد) و به‌کارهینانیان به‌پیی جؤر و تایبه‌نمه‌ندیی نه‌خشگه و 
سهنته‌ره نوشدهرییه‌کانه بو همريدك له بسشه گرنگ و پنویسته‌کانی نمخؤشكه ومك: 


ژووره‌کانی نه شته رگه‌ ریی 
هؤلى به‌ناگاهاتن 

یه‌که‌ی چاودیریی ورد 
یه‌که‌ی چاودیریی دل 
قاوشه‌کان 





سوودی نهم پیرزیه نه‌وه‌یه که به‌شیوه‌یه‌کی به‌رده‌وام و بیوه‌ی و گونجاو و 
اسان له‌ربی بؤری مسی تایبه‌ته‌وه. گازه نوشده‌رییه‌کان دایه‌شده‌کریت» وه 
به‌رده‌وام چاودیریده‌کریت له بوونی ھەر كيشه و كرفت و كەم وکورییه‌ك. 
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بر ا سس قوع یری گازی نشی 


ئامانج له ناوه‌نده پیروی گازه نؤشدهرييهكان بريتييه له : 


.١‏ دابیتکردن توكسحية 

. دابه‌شکردن ههواى نۆشدەريى 
-T‏ چاودێریکردن ی گازه نوشده‌رییه‌کانی وەك ٠:‏ نايترؤز ئوكسايد 
؟. به‌کارهینان قاکیوم 

٭. نامیری نوشده‌ریی ەت کل 


ييرؤمكه چه‌ندین جور بهش و پاشکو له‌خوده‌گریت تاده‌گاته شوینی به‌کارهینانی بۆ 
نه خوش ودك دابینکه‌ری گازهکان؛ دابه‌شکردنیان به (بزری مس)۰ چاودیریکردن و 
ئاگادارينامە› هوکاری گه‌یاندنی گازه کان به امیْری نۆشدەريى بمهؤى ناوتلیته‌وه. 


3 
چاودیریکردن 








4 Medical 
بمكارهينان‎ Device 


Main 


Shut off Valve Outlet 5 

تامیری ج © 
پزیشکیی 
O‏ فلزمیتهری نؤكسجين دابه‌ش كردن 
0 یهکه‌ی سەكەر 6 Oxygen‏ 
N20 Manifold --- 6‏ 
O‏ بيهؤشكاريى 
O‏ نینکویسیته‌ری مندال ۲ Air‏ 
0 ثامترهكانى نمشتم ركدريى Vacuum Pump‏ 


ميلكارييهك بۆ روونكردنهودى 
ناوه‌نده پیړوی گازه نوشده‌رییه‌کان 


۱۳ 


www.iqra.ahlamontada.com 


بهشی چواريم 0777 - ێاوەندە پروی كازى نۆشدەريى 
ئامانج له ناوه‌نده پێرۆی گازه نوشده‌رییه‌کان 

.١‏ دابينكردنى گازه نؤشدمربيهكان به شیوازی Lala‏ دهبیّت له‌پیی بوتلى 

تایبەت به گازه‌کان يان بههؤى ئامێرى تايبەت به بهرههمهينانى گازه کان و 


ههواى نؤشدهريى و نهشتهركهريى و فاكيوم. 


". دابهشكردنى كازه نزشدهرییه‌کان لەڕێی "بؤرى مسى تايبەت و چه‌نده‌ها پاشكۆ و 
35 ۰ سرا ي ۷۰ 5 ۰ 
كلؤم/ داخەر/ قفل" دوه دەبێت به په‌ستانیکی دیاریکراو بۆ به‌ش و ژوورەکانی 


۳. چاودیریکردنی گازه نوشدمرییه‌کان Ja‏ به‌رده وامیی.(که مکردن يان نه‌مانی گازه‌کان) 
لەڕێی "بؤردى کارهبای تایبه‌ت به ئاگاداریکردنه‌وه " وه دمبیّت. 

٤‏ به‌کارهینانی گازه نؤشدمربيهكان و گه‌یاندنیان بو به‌کارهینانی له نامیره 
نؤشدمرييهكان و پاشان بو نه‌خزش, له ړِيْی "ناوتلیته‌وه" دمبیٔت به شیوه‌ی 


بؤكس يان Bedhead‏ يان Pendant‏ به‌پیی شوینه جیاوازه‌کان. 


5. ناميرى نوشدهریی به‌ستراو له ناوتليّتهكان بريتين له: 


O‏ فلومیته‌ری ئؤکسجین "بستنی راستهوخؤ يان بههؤى نه‌داپتهر وسؤندهوه بؤ جؤرى گویزراوه" 
O‏ يمكهى مك / سهكعر "به‌ستنی راستهوخؤ يان بمهؤى نه‌داپتهر و سوندموه" 

O‏ اميْری هەناسەپێدەر/ قێنتيلەيتەر " بههؤى ئەداپتەر و سزندموه" 

٥‏ ئامیٔری به‌نجکردن " بههؤى ئەداپتەر و سوندموه" 

O‏ ئامێرى ئینکوبەیتەری مندال " به‌هزی ئەداپتەر و سؤندموه" 

٥‏ ثاميرمكانى نه شته رگه‌ریی. ئیشکردوو به په‌ستانه هه‌وا "بمهؤى ئەداپتەر و سؤندهوه" 


له به‌شه‌کانی داهاتوو به دریژیی باس دمكرين. 
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٩ 
۷ 
۸ 
۹ 


بوش پینچھم ل ت__۔ سوودهكانى ناوەندە پیرزی كازى نزشدمریی 


۵. سووددكانى به‌کارهینانی ناودنده پیْرؤی كازى نۆشدەريى 


. ياراستنى شويّنه پاکزکراوه‌کان له پیسبوون له كاتى هێنان و بردنی بوتلى 


گازه‌کان (ئۆكسجێن› نايترۆزئئكسايد› کاربؤن دايئۆكسايد› نايترؤوجين....) 


. كارئاسانيى له نمكواستنمودى بوتلى كازمكان بو شوێنه جياوازمكانى نەخۆشگە. 
. نه‌مانی دەنگەدەنگى گواستنه‌وه‌ی بوتلی گازه‌کان. 


. شیوه‌ی بوتلی ئؤکسجین ناشرين و خه‌مناك و نائارامه. كاتتك له ته‌نیشت 


نه‌خوشه‌وه داده‌نریت. 


: به‌ردهوامی له دابینکردن و نه‌بچراندنی (گازه نوشدمرییه‌کان) له کاته پیویست 


و هستيارهدكاندا به تايیه تی له‌کاتی نه شته رگه‌ ریی و چاودیریی ورد. 


. كهمكردنهودى زماره‌ی ستاف. 
gogia .‏ تره بۆ تیکه‌لنه‌بوون و لى تيُكنه جوونى بهكارهيّنانى كازدكان. 
. خیرا تر و فاسانتزه له به‌کارهتناندا. 


. هه‌رزانتر و ابووریی تره. 
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. كهمكرنهودى رووبهرى به‌کارهینان. 


.١‏ کارئاسانیی له بەکارهیٔنان و ئیشپێکردن. 

."٢‏ کارئاسانیی له كؤنترؤلكردن و چاودیُریکردن و به‌دواداچوون و جاكسازيى. 

-s ay ۰ ۳ ۰ ۰ ۳‏ ه. 5 3 ٠‏ دوه 
. کارئاسانیی له (ئاگادارکردنه‌وه‌ی پیُشوه‌خته به زمنگ يان گلویی نیشاندص) 


له‌که‌مبوونه‌وه يان نه‌مانی گازه نؤشدهرييهكان و كەم و زیادکردنی په‌ستان. 
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۹ مەرج و رینماییه‌کانی 


دانانى ناوه‌نده پێڕۆى گازه نوشده‌رییه‌کان 


.١‏ هه‌بوونی ههواكؤركئى ته‌واو له ژووره‌کانی ناوه‌نده پێڕۆ "هه‌واکنش". 

". هه‌لبزاردنی شويّنى شياو بو هاتوجؤى ئوتومبیٔلی بارههلكرى بوتلهكان. 

.٢‏ كارئاسانيى له داگرتن و كواستنهوه و باركردنى بوتلى كازمكان. 

؟. باشتر وايه شويّنى ناوه‌نده پێڕۆى كازه نؤشدهرييهكان له دمرەوەی تهلارى 
نەخۆشگە بێت› بەلام ئەگەر لهناو تەلاری نهخؤشكه بوو ددبيّت په‌چاوی 
جهند خالیٔکی گرنگ و بیٔوەیی بکريٌت وه ك : 
© له نهخؤش و شوينه هه‌ستیاره‌کانه‌وه دوور بێت. 
© له چیشتخانه‌وه دووربێت. 
٥‏ له هه موو جوره‌کانی سوتێنەر و ماده‌ی خيراكركرتوو دوور بێت. 

°. به کارهِيْنراوه کانی تەلار و ژووره کان له مژاد/مادەی كليهكدر نه‌بێت (بۆ نمونه: 
ته‌خته. پلاستيك. ستايرؤيؤر .... تد ) 

5 ده بیت ههميشه دهرگای ژووره‌کانی ناوه‌ند پێڕۆ بو ده ره وه بکرینه‌وه. 

۷ به‌رزی بؤردى کاره‌با له ۱۵۰ سم که‌متر نەبیّت و له بۆكسى داخراودا بێت و 
کیبل وایه‌ی کاره‌با شاراوه بیت. 

۸ بؤ رنگری له که‌وتنی بوتله‌کان دمبيت ههميشه به‌ستراوه بن (پړ بن يان خالی). 

1. گواستنه‌وه‌ی بوتلی گازه‌کان زور به ئاگايى و له سه رخؤ. 

۰. به‌ستن و کرنه‌وه‌ی بوتله‌کان له لایه‌ن که‌سانی شارمزا و به ئامڕازى تایبه‌ت. 
۱ چاكسازيى به‌رده‌وام و پاریزه چاکسازیی -Preventive Maintenance‏ 
."٢‏ به‌دوورگرتنی هه‌موو جوره سهرچاوهیه‌کی چه‌وریی: "ڕۆن› گریس...تد" له ژوور 
و ڕێرەوەی ئۆكسجين› (لمبهرئهودى تؤكسجين یارمه‌تید‌ره بۆ كركرتنى پفن). 
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به‌شی حدوتهم سس ستانداردەكان 
۷ ستاندارده کان 
سی جۆر ستاندارد و کؤدی گرنگ و بەناوبانگی جيهانى هديه كه په‌یومنده به گازه 
نؤشدهرييهكان؛ بريتيين له : 
o ۳۳۲۱۷۱۵2-۵01 - United Kingdom (supersedes ۲۱۲۸۸2022 & HTM22)‏ 
له به‌ریتانیا و زورینه‌ی ولأتانى خؤرههلأتى ناوەڕاست و ئەفریکا و اسیا بهكارديّت. 


o EN ISO 7396-1 (supersedes EN 737 European code. 


له چەند ولاتیٔکی نه‌ورویی بەكاردێت› لەگەل هه‌ندێك گۆڕانكاريى. 


o NFPA 99 )0( - (supersedes NFPA 56۲ & 56K) United States. 


له ولأته يهككرتوودكانى ثه‌مریکاوچه‌ند ولأتێكى نه‌مریکای خواروو و ناسیا بهكارديّت. 
چەند ستانداردیکی تريش ههیه. لەم ولأتانه به‌کاردیت : 
.١‏ ئوسترالیا - 2896 AS‏ 
۲ خوارووی ئەفریکا - 2008 1409 SANS‏ 
۳ يابان -77101 5ال 


SIS HB 370- سويد‎ .٤ 


CSA -2-305.1- كهنهدا‎ .© 
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يدشى حەوتەم 


HTM 02-01 


Health Technical Memoranda بريتييه له کورتکراوه‌ی‎ 14 


كورتهيهك لەسەر گورانکارییه‌کانی ستانداردی HTM‏ بو گازی نؤشدمريى: 


له سالی 1969 بلأوكرايهوه به ناوى 22 HTM‏ 


له سالى 1994 پاش گورانکاریی و بەرەوپیٔشچوون بوو به 2022 HTM‏ 


له سالى ۲۰۰٢‏ پاش گورانکاریی و بەرەوپیٔشچوون بوو به 02-01 HTM‏ كه 


بريتى بوو له دوو به ش : 


o‏ 308: بو كارى ديزاين و دانان و چیٔککردن و په سه ندکردن 


Management - بو کاری ئيشييّكردن و ړیکخستن‎ 8 o 


زانیاریی ته‌واو له سه‌ر نهم ستاندارده لهم دوو نووسراوه يه دا هه‌به: 


HTM 02-01 Parts A and B 


سىس 


Medical gases 

Health Technical Memorandum 
02-01: Medical gas pipeline 
systems 





| 
۱ 
۱ 
j 
۱ 
j 
۱ 


۱۸ 





al 


(DA) peperment 


Medical gases 

Health Technical Memorandum 
02-01: Medical gas pipeline 
systems 


Par: À: Design, ده‎ salidarien 
and ومججں نجیر‎ 
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بدشى حەوتەم 


International 
Organization for 
Standardization 





ISO 7396-1 

بو دیاریکراوه‌کان (مواصفات/جوداگانه) و داواكارييهكانى بِيُوه‌ یی له ديزاين و 
۰9۹ د ۵ " ۰ v 5 ٢‏ ۰ ۰ ® پو ۰ ve‏ 5 

دانان و ئیشپیکردن و چیککردن بو ناوه‌نده پیْرزی گازه نوشده‌رییه‌کان له 


هه‌ردوو سیکته‌ری گشتی و تایبه‌ت. 
ISO 7396-2‏ 


بۆ دیاریکراوه‌کان (مواصفات) و داواکارییه‌کانی بیوه‌یی بؤ پێڕۆی سكافيّنجى. 


ISO 9170-1 2017‏ 
بۆ اوتلێت/ دەرچەی گازه نۆشدەرييەكان. 


زانباریی لدسهر نهم ستاندارده لهم دوو نووسراوه يه دا هه یه: 


INTERNATIONAL ISO 7396- INTERNATIONAL ISO 
STANDARD 1:2007/Amd.3:2 STANDARD 7396-2 
013 





Medical gas pipeline systeme — Part 1: 
ams for ical 
Pipeline syslams ۰0۳۳۳ med مہقموح مي نوم‎ è 5 


gases and vacuum - Amendment 3: 
Terminology relating to alarm 56 Pan? 

disposat‏ وموم مع موو متسد 

ووموپه 

ہے ہم و مه وىك می aaa‏ 

وور سا مىم ور ارو جى سىم Saas‏ از وټ 
رمحا په و وپور فقو 
ول 7 ے٠‏ 

can - 
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-ema AQ 


7۷۳-2 ITI 


۸ بریتییه له کورتکراوه‌ی National Fire Protection Association‏ 
بریتییه له ريكخراويْكى قازانج نه‌ویست له‌سالی 1896 دامه‌زراوه به مه‌به‌ستی 
که‌مکردنه‌وه و ڕێگریکردن له زیانه‌کانی رووداودكانى ئاگرکه‌وتنه‌وه › ته قينه وه. 
کاره‌با له که‌رتی چاودیُریی ته‌ندروستیی له پێناو مرؤفايهتيدا. 

کورته‌یه‌ك لەسەر گورانکارییه‌کانی ستانداردی NFPA‏ بو گازی نوشدمریی: 

له سالى ۱۹۷۰ يه ناوی NFPA 56 F‏ بلأوکرایه‌وه بۆ گازی نوشدهریی. 

له سالى ۱۹۸۰ به ناوی NFPA 56K‏ بلأوکرایه‌وه بز پیرژه‌کانی فاکیوم. 

له سالی ۱۹۸۶ به ناوی ستانداردی 99 NFPA‏ بلأوکرایه‌وه بۆ ناوه‌نده‌کانی 
چاودیریی ته‌ندروستیی. 


له سالی ۲۰۱۲ گورانکاریی و به‌ره‌وپنشچوونی به‌سه‌ردا هات. )2012( 99 NFPA‏ 


زانیاریی تەواو له سه ‌ر نهم ستاندارده لهم دوو نووسراوه يه دا هه‌به: 


:وو تل 9 مم 


مد 2932 ا 
HEALTH CARE‏ 6 
FACILITIES CODE‏ 


F اا‎ `` ` sil 7 ©2 
۹ Health اد ۷6۵ یٹ‎ 


- 1,1,9۶ :00س 


Care 
Facilities 
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بەشى حدوتهم سس سس ب ستانداردمکان 


Medical Gas Standards Comparison 
ISO و‎ NFPA 99 و‎ HTM 02-01 


٭ له ولأته یه‌کگرتووه‌کانی ئەمەريكا› ئامێرەكانى كازى نۆشدەريى به امیْری 
نؤشدهريى دانانرێت. 

FDA ۸‏ بروانامه نادات به كؤميانياكانى گازی نۆشدەريى و به‌رهه‌مه‌کانی. 

* له ولأتانى ئەوروپا ئامیٔرەکانی گازی نؤشدهريى به ئامیٔری نؤشدعريى دادەنرێت. 
O‏ بەرهەمەکانی گازمنؤشدمرییەکان لمرِيَى 93/42/25 MOD‏ رنکده‌خریت. 

0 کارگەکانی ئامیٔری كازه نؤشدهرييهكان له ولأتانى ئه‌وروپا دەبێت بروانامه‌ی 13485 ISO‏ 

+ له ولأته یه‌کگرتووه‌کانی ئەمەريكا› نامیره‌کانی كازى نؤشدمريى بەپێى 
ستانداردی 99 ۷۲۴۸ ۰ giy"‏ جۆرێتی يه ڕێكخستن" يان لێداواناکرێت. 

¢ له ستانداردی HTMO2-01‏ و ISO‏ دا "پێڕۆ ی سكاقێنجى گازی بمنجكردن" 
کاریکی پیویسته. بۆ کردنه دمرەوەی گازه‌کانی به نجکردن. 

۸ له ستانداردی ۱۱۴۳۸99 داء ړيگه ده دات "ناومنده پێڕۆى فاکیوم" بەكاربھێنرێت 
بۆ کردنه دهرهوه‌ی گازه‌کانی به‌نجکردن بەلام همه کار و نه‌گه‌ریکی مه‌ترسییه 
بۆ ئاگرکه‌وتنه‌وه بههؤى تیکه‌لبوونی ئؤکسجینی جر و گازه‌کانی به‌نجکردن له 
هه‌ناسه‌دانه‌وه‌ی نهخؤش لەگەل رؤنى ناو په‌مپی قاكيومى ناومنده پیرژی 
فاکیوم. 

+ له ستانداردی 4102-01 و ISO‏ دا فلته‌ری به‌کتریا پنویسته و به‌کارده‌هینریت 
بۆ پاراستنی ناومنده پێڕۆى قاکیوم له بلأوبوونه‌وه‌ی به‌کتریا زیانبه‌خشه‌کان و 
ریگریکردن له بلأوبوونه‌وه‌ی به‌کتریا بۆ دهرموی پیروهکه. 


۸ له ستانداردی ۷۲۲۵۸99 دا › فلته‌ری به‌کتریا به‌کارناهننریت. 


۲١ 
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لق سوقم ب ل ا ےم سي یس 


ستانداردی دمرجه /ناوتلیت و رەنگی به‌کارهاتوو له ناومنده پێرۆی گازی نؤشدمريى 

بیجگه له ستاندارده جيهانييهكان بۆ ناوه‌نده ييرؤى گازه نوشدمرییه‌کان چه‌ند 

ستانداردیکی تريش ههیه بو ئاوتلیت و نه‌داپته‌ر و ره‌نگی به‌کارهاتوو بۆ گازه 

نوشده‌رییه جیاوازه‌کان بو به‌کارهینانی له بوتل و سونده و بؤرى و پارچه و 

ئاوتلیت و ئەداپتەر و به‌شه جیاکانی پنرژه‌که‌دا. 

چه ند ستانداردیکی جیهانیی بۆ ئاوتلێت y‏ داپته ر و به‌شه‌کانی : 

BSO (British Standard) 

DIN (German Standard) 


JiS (Japan Standard) 
ASO (USA Standard) “OHMEDA, DISS, Chemetron, Puritan Bennett” 


: ستاندارده جيهانييهكان بۆ جؤرى كؤدى ڕەنگەكان وەك‎ 
BSO (British Standard): Color coded according to BS EN 737-1 standard 
DIN (German Standard): Color coded according to ISO32 color 


(Japan Standard): Color coded according to JIA color standard‏ گال 
OHMEDA (USA Standard): Color coding is available in both USA and ISO standard‏ 
DISS (USA Standard): Color coded according to USA color‏ 


كؤدى ڕەنگى به‌کارهاتوو بو گازه نوشدمرییه جیاوازه‌کان؛ دەگۆڕێت (به‌پیی 
ستاندارده جیهانییه جیاکان) بو به‌کارهینانی له بؤرى و سونده و پارچه و اوتلنت 


و ئەداپتەر و به‌شه جیاکانی پێرۆھكەدا› بو نمونه : 


گازی تؤكسجين سه‌وز يان ہپی 
گازی نايترؤزنؤكسايد شينى توح 
هه‌وای نوشدهری ڕەش و سپی يان زدرد 
تاكيوم زەرد يان سچی 
گازی كاربۇن دایئؤکساید خولەمیٔشی 
گازی نايترؤجين رش 
گازی هايدرؤجين سوور 
هيليوم فاوميى 
٢‏ 
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MO‏ ل لل ب سقافدارففکان 


ره‌نگی جياواز بو اوتلیتی گازه‌کان به پیٔی ستاندارده جیاوازه‌کان : 

له ستانداردی به‌ریتانی و ئەلمانی پ‌نگی سپی بو ئؤکسجین و په‌نگی ڕەش و 
سپی بو هه‌وای نوشده‌ریی و په‌نگی زه رد بۆ قاکیوم و په‌نگی شینی تۆخ بۆ 
نايترؤز تؤكسايد دانراوه: 





Outlet MA 7 Outlet Vacuum Outlet‏ ۵۸۸4ا Outlet N20 Outlet‏ سوت 
DIN‏ 
له ستانداردی يابانى رهنگی سه‌وز بۆ ئؤکسجین و رمنگی ڕەش بو هدواى نۆشدەريى 
و رمنگی زهرد بو فاكيوم و رمنگی شينى تۆخ بو نايترؤز ئۆكسايد دانراوه: 


02 | 





JIS 
له ستانداردی ئەمەریکی دوو كؤد يميرهو دمکریّت بۆ رهنك: رهنكى سەوز بۆ ؤكسجين و‎ 
رمنگی زهرد بو همواى نوشدهریی و رهنكى شينى تۆخ بو نايترؤز تؤكسايد و رمنكى سيى‎ 
بو فاكيوم؛ کودیکی دى: رمنكى سپی بۆ ۆكسجين و رمنكى رھش بو همواى نؤشدحريى و‎ 
رمنگی شينى تۆخ بو نايترؤز ئؤکساید و رهنگی زمرد بۆ فاكيوم.‎ 
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MŇA‏ سس ستانداردەکان 





1 جك 1 








وه 


ASO > 0171 





ASO - Puritan ۲ 
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n‏ مب ۔ سقائداردفگان 


رەنگی جیاواز یو ئەداپتەرى گازه کان به sH‏ ستاندارده جیاوازه کان : 





ASO - ۸۵ 
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به‌فی حدوتهم .777/7 ب سێانداردەكسان 


ره‌نگی جیاواز بو سونده و بوری گازه کان به پیی ستاندارده جیاوازه‌کان : 


Ere ۳ 3‏ ق غ 





ردنكى بؤرى گازه نوشده‌رییه‌کان - JIS‏ 


۳۹ 
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يدشى قدشتهم .+ سك لل پیکهاته و بهشهكان 


١ 


۲ 


۳ 


٤ 


A‏ پیکهاته و به شه کانی ناودنده پیروی گازی ئۈشدەريى 
1 
y Y ۰ ۰ -à a‏ ۰ ° پد X‏ - . 
به‌شیوه‌یه‌کی گشتی ناوه‌نده پێڕۆى كازى نؤشدهريى پیکهاتووه له : 
. ناوهنده ویسگه‌کانی تايبهت به دابينكردنى گازه‌نوشده‌رییه‌کان 
doy “Central Medical Gas Station”‏ : 
© ناوه نده ويُسكدى دابینکه‌ری كازى ئۆكسجېن 
٥‏ ناوه‌نده ونسگه‌ی دابینکه‌ری كازى نايترؤزئؤكسايد 
٥‏ ناوه‌نده ونسگه‌ی دابینکەری پەستیوراوہ همواى نوشده‌ریی 
© ناوه نده وتسكدى دابینکه‌ری په ستيُوراوه هه‌وای امنری نه‌شته‌رگه‌ریی 
ه ناوه‌نده ويسكهى دابینکەری فاکیوم 
٥‏ ناوه‌نده ونسگه‌ی دابینکه‌ری گازی کاربون دایئوکساید 
ه ناوه‌نده ونسگه‌ی دابینکه‌ری گازی نايترؤجين 
. هوکاره‌کانی دابه‌شکردن بريتين له : 
٥‏ بوّری مس و پاشکوکانی بؤرى (جۆرى مسی تایبه‌ت به گازی نوشده‌ریی) 
o‏ داخهره‌کان "يؤكسى داخه‌ری سه‌ره کی" 
8 كيد 
. پنپزی چاودیریی و به‌ناگاهینان بريتين له جهند جۆرێك : 


e Master Alarm Warning Systems 
e Local Alarm Warning Systems 
e Area Alarm Warning Systems 


. دهرچه‌کان/ثاوتلیته‌کان (چه‌ندین جؤر و ستانداردی جياجياى ههيه): 


° جوره‌کانی ئاوتلێت بريتين له : 
(بؤكس › بێدهێد و يينداتمكان) Box , Bedhead unit , Pendant‏ 
o‏ ستاندارده‌کانی اوتلێْت بريتين له : 
به‌ریتانی › نهلمانى › فمرمنسى › یابانی و چه ند جوریکی نه‌مه‌ریکی و .... تد 
٠‏ امێره نؤشدهرييهكانى به‌ستراو له نيوان پێڕۆ و نه‌خزش. 
ومكو: فلؤميتهرى تؤكسجين؛ یه‌که‌ی مژزك. امیّری ھەناسەپێدەر› ثاميرى به‌نجکردن .... 
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و8 3 
187 بعد سرد بزينى 
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يدكدى چاودیسری . Outiets‏ ووریاکہ ردودی به شه کان Medical Gas Station‏ 
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بش aa‏ پیکهاته وب شهكان 
.١‏ ناوەندە ويسكهكانى دابينكردنى كازه نوشده‌رییه‌کان 


Aave هر‎ 


زؤربه‌ی نه خؤشگه کان پیویستیان بهم ناوه‌نده ويُسگانه هه‌یه: 


.١‏ ناودنده ویٔسگەی دابینکه‌ری كازى ئؤکسجین "كازيى و شل" 

۲ ناوه‌نده ونسگه‌ی دابينكهرى گازی نايتروزئؤكسايد 

T‏ ناوهنده ویسگه‌ی دابینکه‌ری په‌ستیوراوه هه‌ وای نؤشدمريى 

* ناوه‌نده ویسگه‌ی دابینکه‌ری قاکیوم 

°. ناوهنده ویْسگه‌ی دابینکه‌ری په ستيُوراوه هه‌وای ئامیٔری نه‌شتهرگه‌ریی 


۸655 ¬ ناوه‌نده پێرڕۆى کردنەدەرەوەی گازه به‌نجکهره‌کان‎ .٦ 


اومنده ویٔسگەگانی دایینگردنی گازه پزیشکییه‌گان 





۳۹ 
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بش ھەشتھم — بيكهاته و بدشهكان 
.١‏ ناوهنده وێسگەی دابينكهرى كازى ئۆكسجىن 

بریتییه له ناوهنده پێڕۆیەك Ja‏ دابينكردن و دابه‌شکردنی گازی ئؤکسجین لمرِيّى دوو ريزه 

بوتلی نوکسجینی پستيُورلو (يان تانكى تؤكسجينى شل) و گۆڕەرى تؤتؤماتيكيى. 

گازی نوکسجین (به په‌ستانی QU ٥٠٤ ¬ ٤‏ له یی بؤريهكانموه دلبەشدەکریّت بۆ شويّنه گرنگ 

و پنویسته‌کان و پاشان لەڕێى ناوتلیته‌وه و بمهؤى فلؤميتهرهوه بمكارديت بۆ نەخۆش. 


Alarm Waring 1 








Medical Device 






Main 
Shut off Valve 


Oxygen 
Oxygen Flowmeter 


Manifold with Humidifier 


كارى ناوەندہ ویسگه‌ی دابينكهرى گازی تؤكسجين بريتييه له دابه‌زاندن و 
رنکخستنی به‌رزه په ستانی كازى نوکسجینی ناو (بوتل يان تانكى) و ناردنى به 
برى پێویست و به شیوه‌ی به‌رده‌وام و جيكير بو بؤرييهكانى دابه‌شکردن و 
پاشان له‌پیی ثاوتليت و بههؤى فلؤميتهر و امیری تايبهتهوه بو نەخۆش› 
پێکدێت له دوو لاتهنيشت (راست و چەپ) کومه‌له بوتلى تؤكسجينى بهيهكهوه 
به‌ستراو و له نێوانیاندا گۆڕەرێكى تؤتؤماتيكى ههيه بو كؤرينى ناردنی گازی 
ئؤکسجین (له‌کاتی خاليبوونهودى بوتلهكانى لای ڕاست› بؤ بوتلهكانى لای چەپ 
به‌شنوه‌ی ئۆتۆماتيك) و لندانى زەنگی ئاگادارکردنەوہ كه لايەك خالى بوودته‌وه 
بۆ بهئاكاهيْنانى که‌سی به رپرس بو گؤرینیان به بوتلى پړ. 


Ye 
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بدشى ھەشتەم بيكهاته و به‌شه کان 
ناوەندە ویٔسگەی دابينكردنى كازى ئؤکسجین پێکدێت لەم بهشانه : 
° بكؤرى خؤبەخؤ/ ئۆتۆماتيكيى Automatic Changeover Device‏ 
° هیده‌ری نزکسجین (به‌پنی ژماره‌ی بوتلی نؤكسجينهكان) Header Bar‏ 
® کلکه بؤری Pigtail Pipe‏ 
* بوتلی زکسجین ( ژماره‌یان به پيْی گه‌وره و بچوکی نهخؤشكه دمبیت) 
® بوردی كؤتترؤل و زه‌نگی ووریاکه‌ره‌وه 
٭ بوردی کاره با 


© ناوه‌نده پیرژی ئؤکسجینی يەدەك 






هیده ری لای راست 


دابه شكهر 
و 
كؤره ری ئۆتۆماتيك 





ناوەندہ ویسگەی دابینکردٹی گازی ئوکسجین 


۳۱ 
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بەش هه ت۶4 سس ME‏ و Maba‏ 
بگۆڕى خؤبه خؤ/ نؤتؤماتيكيى - Automatic Changeover Device‏ 
بریتییه لهو به‌شه‌ی كارى ئيشپێکردن و كؤنترؤل و نوتوماتیکپیکردنی لای راست و 
لای چه پی پیرژه‌که دهکات لهریی هندهری راست و چەپەوە› له‌کوندا به شیوه‌ی 
دمستيى لای ړاست دەگۆڕا بو لای چەپ پاشان به شيودى نیوئوتزماتيك و له 
ئێستادا به شيُوه‌ی ئؤتؤماتیکی ته‌ واو ده‌کریت. وه بریتییه له چه ند به‌شيك ومك: 
٥‏ پهستانه ڕێكخ‌ری راست و چەپ بؤ کسکردنەومەی په‌ستانی تؤكسجينى بوتلمكان (قؤناغى يەكەم). 
٥‏ پھستانه ړيکغ هوی ناردن بؤكسكربن وریکضستنی په‌ستانی ئۆكسجينى ناو ناوهندەبۆرى (قؤناغى دووهم) 
o‏ 0006755 »900660060 
ه گيْچی پستانی نؤكسجينى ناو بۆرى› جؤرى (ئەنەلؤگ) و (ديجيتالى ههیه). 


o‏ به‌شه‌کانی ئوتوما توماتيك پیکردنی لای راست و چەپ (ميكانيك و کاره‌با). 


٥‏ بۆردى کونترزل و زمنگی ناگادارکردنه‌وه. 
© داخه‌ری سه‌رمکی. 
يستانه 
ریکخه‌ری ناردن 





بؤ هيدحرى لای راست 


بؤ هيدمرى لای چمپ 


پیکهاته و به‌شه‌کانی بكؤرى نوتوماتیکیی 


۳۲ 
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TT 


56 ند چەپ 





111 


بگوری تؤتؤماتيكيى جوری دیجیتال 
۳۳ 
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بش نب ټسټ ااا 


هێدەر/ "سهره" ی ئؤکسجین (بەپێی ژماره‌ی بؤتلى تؤكسجينهكان) 
بريتييه له و بەشەی؛ بوتلى تؤكسجينهكانى لێدەبەسترێت› پێکدێت له دوو به شی 
لای راست و چەپ› که ددبه‌سترین له راست و چه پی دابه‌شکه‌ری توتوماتيك. 
لهسمره تادا شیودیه‌کی ساده‌ی هەبوو› پاشان پهره‌ی سه‌ند و لەگەل هێدەر› 
داخه‌ری سهره‌کیی و چێك قالف (قاڵقى يەك رنگه) و فلته‌ری تؤز بهكارهيّنرا: 


AT 
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بەش ھەتتىم سس پیکاته وبدشهكان 
شيودى به‌ستنی هيدمرى راست و جه پى ناوه‌نده دابينكهرى نؤكسجين 
شيُودى به ستنی هێدەر به پیی رووبهر وهه لكدوتدى ژوورهکه و ژمارەی بوتلهكان ده بیت. 


بۆ نمونه ئەگەر ژووره‌که لاكيّشه و له بارى دریّڑیی بوو ددكريّت هیدهره‌کان به 
دریژیی لهملاولاى گۆڕەرى تؤتؤماتيك دابنرین ومكو : 





۳۹ 
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اش و و کی 


يان ئەگەر ژووره که چوارلا بوو دمكريّت به شيُوه‌ی پیتی لا ی ئینگلیزی دابنرێن: 
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بەش ھەشتھم اس۳پپهته و بهشكان 


يان به شیوه‌ی كؤشه يان پیتی L‏ ی ئینگلیزی دادەنرێت : 





به‌ستنی بوتلی ئؤکسجین به شیوه‌ی كؤشه بو پاست و چەپ 
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ŇA‏ سس بيكهاته وہاشەکان 


ئەگەر ژماره‌ی بوتلهكان زور بوون› به دوو ريزى لاتەنیشت دادحنريّن بۆ راست وچ هپ : 





به‌ستنی بوتلى ئؤکسجین به دوو ريزى لاتەنیشت بو راست و چەپ 


٩٩ 


www.iqra.ahlamontada.com 


بەش ھەت بس پيكهاتە وبهشهكان 


بۆ ریگری له جولان و كهوتنى بوتلهكان؛ زنجيرى به ستنه‌وه بەكاردەهێنرێت. 





به‌ستنی بوتلهكان به زنجیر .. .. "به به‌رده‌وامیی" 


www.iqra.ahlamontada.com 


بهشی ف تسس بيكهاته وبدشهكان 


دياريكردنى ژماره‌ی بوتلی ئؤکسجین 
به‌پیی جۆر و گه‌وره و بچوکیی نه خؤشگهکان و پێداویستییان له که‌مه‌وه بو زۆر› 
ژمارەی بوتلى نؤكسجين دیاریدەكرێت› بۆنمونه له دوو بوتلهوه بۆ چوار و هه شت و 
ده و دوازده و شازده وبیست بوتل و زياتريش. بوتلى تؤكسجين قمباردى جياوازى 
هديه ٠٤(‏ ليتر و ٠٥‏ لی زياتر بمكارديت) و دهتوائريّت تا يستانى(١ JANO ١-٠١‏ 
كازى ئؤکسجینی تێبكرێت› په‌ستانی ۱۲۰ بار پەسەندە. 





ناوه‌نده ویْسگه‌ی دابینکردنی كازى تؤكسجينى ٢‏ بوتليى 
١ × ٢ (‏ بوتل ) 


٤١ 
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به‌شی هدشتدم ...سى ب ب ب ب ل -- پیکهاته وباشەکان 


وو د ېس 





١ Automatic 
Change over 


ناوەندە وێسگەی دابينكردنى گازی ۆكسجينى ۲۰ بوتليى (۲ × ٠١‏ بوتل ) 
به دریژی ژوور بو لای راست و چەپ 


٢ 
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به‌شی اش م پیکهاته وبهشه‌کان 
° ناوه‌نده پیرزی يەدەك Emergency Source - GAS MANIFOLD - STANDBY‏ 
زور جار پێڕۆیەکی تری يدك بوتڵيى› دوو بوتلیی يان زیاتر دادەنرێت ومك 
پالپشت و يەدەك بو بهكارهيّنان له کاتی له‌کارکه‌وتنی يان کاری چاکسازیی 
پیروه سه‌ره کی يه که. 





ناوه‌نده پێڕۆی ئؤکسجینی (یه‌ده‌ك) 


٣٢٣ 
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رر 





ناوەندە پێڕۆی ئؤکسجینی (يەدەك) 





ناوه‌نده پیروی emey‏ ا صا و 7 


٤ 
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جؤنييهتى كواستنهوه بۆ به‌ستنی بوتلى ئؤکسجین 


ه۵ 
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2 سي - 


بەشی ھەشتھم سس پيكهاته وبه‌شه‌کان 
»© كلكه بۆرى - Pigtail Pipe‏ 
چەماوہ بؤرییەکی مسه له نيوان بوتلی تؤكسجين و هیْدمردا دەبەسترێت› كه دمبیّت 
بەرگەی په‌ستانی زۆر بگرێت. شيُوه چه‌ماوه‌یی بؤريه مسهكه بۆ كارئاسانى زياتره 
له كاتى به‌ستنی بوتلهكاندا. 


648 





٤٤ 
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با 


بهشی ھەشتھم _ _ _____- بيكهاته وبهشه‌کان 
له نه خؤشكه گه‌وره و زور گه‌وره‌کاندا ده‌توانریت : 

۱ له نزيك ژووری ناوه‌نده پنرزی نوکسجین کارگه‌ی به‌رهه‌مهینانی گازی 

ئۆكسجين (به‌قه‌واره‌ی پێویست) دابنرێت و به بؤرى په‌وانه‌ی پیرژه‌که بكرت 

له‌بری بوتله ئؤکسجینەکان به‌کاربیت › يان هه‌ردووکیان. 





Ag dryer Au PSA 0‏ منم ني رد 
o‏ .ده با 026*997 toh O?‏ »با 


کارگه‌ی به‌رهه‌مهینانی گازی ئؤکسجین 


۲ له بری بوتلی ئوکسجینه‌کان ۰ تانکییه‌کی گه‌وره‌ی نؤكسجينى شل (له دمرەوہ) 
دابنرێت و لمرِيى نیفاپوره‌یته‌رموه بکریته‌وه به گازی ئؤکسجین و بیه‌ستریت له 
ناومنده پذرزی تؤكسجين که به‌شی کاتیْکی زور زیاتر دمكات › (ئوکسجینی شل له 
کارگه‌ی تایبه‌ت بەرھەم دێت و به تانکه‌ری تایبه‌ت دمگویزریته‌وه). 





نؤكسجينى شل به تانکه‌ری تایبه‌ت ده‌گویزریته‌وه 


٧۷٧ 
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بيش غه بيكهاته ويهشهكان 


٢‏ ناوه‌نده ویٔسگەی دابينكهرى گازی نايترؤزئؤكسايد 

هدمان پیکهاته و به‌شه‌کانی ناوه‌نده پیرزی تؤكسجينى ههيه جگه له (جؤرى 
داخه‌ر و په‌نگی بوتلهكان) بۆ ئەوەی له یه‌کتری نەبەسترێن. زؤر جار ههردوو 
ناوه‌نده ييُرؤى ئؤکسجین و نایترؤزئؤکساید له يەك ژووردا دادهنرين. (هه‌مان 
په‌ستانی گازی ئؤکسجین) ی ههیه. 


Alarm Warming Pannel 






2 4 5 


Outlet Medical Device 
©0 ىە‎ Adaptor 


l 


Anaethesia 
Machine 


Piping 
N20 Station 
: بيكهاته و به‌شه‌کانی ناودنده ویسگه‌ی دابينكهرى كازى نایتروز ئۈكسايد‎ 


° بكؤرى خوبه‌خو/ نؤتؤماتيكيى Automatic Changeover Device‏ 
٥‏ هندهری نايترؤزئؤكسايد (بەپێی ژمارەی بؤتلى نايترؤزئؤكسايدهكان) 
© كلكه بۆرى Pigtail Pipe‏ 

٥‏ بوتلى نايترؤزئؤكسايد ( زمارديان بەپیٔی گەورہ و يجوكى نهخؤشكه دەبێت) 
٥‏ بؤردى كؤتترؤل و زه‌نگی ناگادارکردنه‌وه 

» بوردی کاره با 


٥‏ ناودنده پیرزی يەدەك / "بو نه‌خزشگه گه‌وره‌کان" 


tA 
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ناودنده ولسگه‌ی دابینکه‌ری گازی نايترؤز ئۈكسايد 
كازى نایترزز تؤكسايد بهكارديّت بۆ بهردهوامبوون له به‌نجکردنی نەخۆش› 


ئەداپتەر و سؤندەی كازدكه دەبەسترێت له نيوان اوتلیتی كازى نایترؤزئؤکساید 
و ئامێرى بهنجكردن. 


¬ ٦ 


02 N20 N2+02 Ak 002 He+02 
۳ ve ۰ هه‎ la 
ره‌نگی بوتلى چه‌ند گازێك‎ 


4۹ 
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بەش هه شتهم پیکهاته وبه‌شهکان 


۳ ناوه‌نده ویسگه‌ی دابینکه‌ری په‌ستیوراوه هه‌وای نوشده‌ریی 
لهریی دوو GL)‏ زیاتر) کؤمپریٔسەری تایبەت و چهند فلته‌ریکموه. هه‌وایه‌کی پاکی 
نوشدهریی بەرھەم دیت و له ژیر په‌ستانیکی دیاریکراودا (به همان په‌ستانی گازی 
ثوکسجین) لهناو تانکی یه‌کی OL)‏ زیاتن نه‌مبارده‌کریت و له يی بؤريه مسه‌کانه‌وه 
دابمشرمكريّت بو شوينه گرنگ و ينويستهكان و پاشان لهٍیی ئەداپتەر و به‌هزی امیری 
نوشدهریی تایبه‌ته‌وه ومك (هه‌ناسه‌پندص ئینکوبه‌یته‌ری منال) بەکاردیٔت بو نەخۆش. 


Alarm Warming Pannel 





2 4 5 


Valve Outlet Medical Device 
© Adaptor 


l 


Ventilator 





Main 
Shut off Valve 





infant Incubator 
Compressed 


Air Station 
هه‌وای نؤشدحريى به تیک کردنی به رِيزدى تايبەت و پیٔویست لەگەل ئؤکسجیندا بمكارديت.‎ 
همواى نۆشدەريى ههوایه‌کی پاکی تايبدت به ھەناسەيە› نابێت بەکاربیٔت بو ثامزرمكانى‎ 
نەشتەرگەري ى که به پەستیوراوہ هه‌وا كاردەكەن " و نامیْری ددان و سه‌رچاوهکانی كۆنترۆل.‎ 


بيكهاته و به‌شه‌کانی ناودنده ويُسكدى دابینکه‌ری پەستیوراوہ هدواى نؤشدمريى ؛ 


بوردی زه‌نگی وورياكەرەوە 


پیروی ساردکه‌ره وه و چرکهره‌وه‌ی ناو 


© دوو (یان زیاتر) کومپریسه‌ری هه‌وا "جوری نارؤنى باشتر و په سه ند تره" 
© تانکی هه‌وای په‌ستیوراو. يدك دانه يان زیاتر (جوری ناسویی يان ستونی) 
٥‏ فلته‌ری به‌کتریا 

© په‌ستانه ریکخه‌ره سویچی نوتوماتیکی 

© بوردی کونترزل و ئیشپیکردن 

o 

O 


2۰ 
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ناوه‌نده ونسگه‌ی دابینکه‌ری په‌ستیوراوه هه‌وای نۆشدەريى 


°1 
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ابا ع يي ا هان 
£ ناوه‌نده ونسگه‌ی دابینکەری قاكيوم 


فاكيوم له رِيّى دوو (يان زياتر) په مپی فاكيومدوه دابيندمكريّت له ثێر يمستانيكى 
نیگه‌تیقدا (۰۰۰ - 650 ملم جیوه)* لمناو تانکییه‌کی (تاسؤيى يان ستوونى) و لهپٍیی 
بؤريهكانهوه دابمشدمكريّت بۆ شوينه گرنگ و پیویسته‌کان و پاشان بەھوٰی ثاميرى 
تایبه‌ته‌وه (Suction Units)‏ ب‌کاردیت بو به‌کارهینانی له ههلمژینی شلەمەنی و 
دحردراومكانى مرو (ومك: خوین ‏ ليك .... ) به‌تایبه‌تی لمكاتى نه‌شته‌رگه‌ریدا. 


Alarm Waming Pannel 


5 


Medical Device 















Main 
Shut off Valve 


Piping 


Suction Unit 


Vacuum 
Station 


پێگهاتد و بدضدكانى ذاومندہ وزسكدى شاکيوم: 
¢ دوو (يان زياتر) پەمپی قاکيوم 

تانكى قاکیوم (جؤرى ناسویی يان ستونى) 

ڕێكخەرە سويجى ئؤتؤماتیکی فاکیوم 

بؤردى كؤتترؤل و ئیشپیکردن 


بؤردی زه‌نگی ناگادارکردنه‌وه 


¢ پټ پټ په 


٭ pla)‏ جيوه) يمكهى پێوانی فاكيومه؛ پنشی دعوتریّت (GI)‏ په‌ستانی ١‏ نمتمؤسفير بعرلمبمر به 760 ملم جیوهیه يان ٠٠١‏ کیلؤ باسكاله. 


o۲ 
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بيكهاته و به شه کانی ناودند وێسگەی دابینکه‌ری قاكيوم 


پیکهاته و به‌شه‌کانی ناومندہ ویٔسگەی دابينكهرى قاكيوم دمكريّت بەجيا بن يان له 
جوری بيُكهوميى بن جۆرى پیٔکەوەیی؛ تانكىيهكدى ستوونى يان اسویی دەبێت. 





جوری ( به جیا ) له ناودنده وێسگەی دابینکه‌ری شاكيوم - Floor Mount‏ 


oY 
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بەش هدشتهم تست تست مسب سس سس سس پیکهاته و بهشه‌کان 


ناومنده ویسگه‌ی شاکیوم - جوری پیکه‌ومیی - (Package)‏ تانکی اسزیی و ستوونيى: 





ناومنده ویسگه‌ی شاکیومی پیکەوەیی - جؤرى تانکی ستوونیی 


ه 
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بدشى ھەشتە م ييكهاته و بهشدكان 


.٥‏ ناوه‌نده ويُسكهى دابينكهرى په ستيُوراوه هه‌وای ثاميْرى نهشتهركهريى 

(به‌په‌ستانیکی زياتر له هه‌وای نزشده‌ریی -۷بار) کارده‌کات بۆ ئیشپیکردنی 
هه‌نديك ئامێر و نامرازی نوشده‌ریی وه کو "مشار و دريل و..." که به هه‌وا 
کارده‌که‌ن و ناسراون به (Surgical Pneumatic Air Devices)‏ به‌تایبه‌تی له 


به‌شی نه‌شتهرگه‌ریی شکاوی و نه‌شته‌رگه‌ریی دل و میشك. 





ناوه‌نده ونسگه‌کانی دابینکردنی گازه نوشده‌رییه‌کان 
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يدشى ھەشتەم ...حص سس سے ہے ہے -- پیکهاته و بە‌شه‌کان 
٦‏ ناوهنده پیروی مالمرا اسکاقينجی 85751607-5 Anesthetic Gas Scavenging‏ 
پێڕۆیەکە به‌کاردیّت بۆ هەلمژین و كردنه دمرموه‌ی كازه بێھۆشكەرەكانى دەرچوو 
له ههناسهدانهوهدى نەخوّش بو ئەوەی كارنهكاته سەر تهندروستى ستافی 
نەشتەرگەریی. پێکدێت له پِيْړؤيه کی دوو يهميى فاکیومیی هەوادمرکەر لەڕێى 
اوتلێت و سؤنده و بؤرییەوہ بو دمرەوہ۔ 


765 5 1 5 7 
3 $ 


1 
à 
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به‌شی هه ت۴4 سس پھکھاتە وبه شه كان 
٢‏ هوکاره‌کانی دابه‌شکردن 


هو‌کاره‌کانی دابه‌شکردنی گازه نزشدهرییه‌کان بریتین له: (بؤرى مس و پاشکوکانی 
و داخه‌ره سهره‌کیی و لاومکییه‌کان و گیچه‌کانی يسستان و هوکاره‌کانی به‌ستن و 
هه‌لواسین). بورییه مسه‌کان له‌سهره‌تای ناومنده ویْسگه‌کانی دابینکه‌ری گازمکان 
دمبه‌سترین و به ''اوتلیْتەکان'' کوتاییان دێت. 
° بوری مس و پاشکوکانی Medical Gas Pipeline‏ 

بؤرى مسی جوری سیملیْسی یه‌کیارچه‌ی (تايبەت بو گازی نوشدمریی) 
به‌کاردیت له ناوهنده پنرزی گازه نوشده‌رییه‌کاندا؛ جوری بۆرى مسی گازی 
نؤشدهريى به پنْی دواستانداردی ۱۲۸۸02 بریتییه له 13348 „EN‏ 
تایبه‌تمه‌ندییه‌کانی بؤرى مسی گازی نوشده‌ریی و قاکیوم بریتین له : 

o‏ یه‌کپارچه‌ی پیکه‌وه نەلکینراو 

5 به‌رگی ناوه‌وه‌ی ساف و پاك و وشك 

o‏ هه‌ردوو سه‌ری داخراو به كەپى تايبهت بو ریگریی له پیسبوون 

o‏ گازلینه‌چوو 

o‏ دروستکراو له مسی دوور له خلته - "شوائب" 

٥‏ نووسینی تيره و دريّثى بؤرى و رؤثى دروستکردن "به ههلكؤلين" له‌سهر هه موو بۆرييەك 





بؤرى مسی تايبهت به گازه نوشده‌رییه‌کان 
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باش مدشتدم o‏ ل ب ب بيكهاته ويهشهكان 


به پێی ستانداردى 13348 EN‏ بؤرى مس به تيردى جیاواز و به‌رگه ئەستوریی 
جیا جیا دروستده‌کریت به دریژیی ۹ مه تر يان ۳ مه‌تر : 





بوری مسى تیرہ جیاواز 
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بدشى ههشتهم پیکهاته و بدشدكان 
هه نديْك رِيْنمايى له كاتى به‌ستن و دانانى بؤری و پاشكۆكانى: 

۰ بوری مسى نوؤشدهريى و پاشکوکانی دەبێت به‌دووربیت له هه موو چه‌وری و 
گريسێك و ماده ژه‌هرییه‌کانی وه لك زه رنیخ و ماده ييسبووه تووشكهرمكان. 


ه بؤربيه مسەکان به هؤى قمفيزى تایبه‌تی دزه لەرینەوہ دەبەسترێت و هملدحواسريّت. 





قهفيزى به‌ستن و هه‌لواسینی بؤرى مس 


o‏ ماودى نیوانی قه‌فیزه‌کان بو بؤربيه باريكمكان كدمتره له چاو بؤرييه مستوورهكان: 





ه بوری مس دحبيّت له کیبل و وایهره‌کانی کارهبا و سمرجاودى زور سارد و زود 
گەرمەوہ دوور بیّت "زیاتر له 50 سم" (باشتره به‌جیابیْت)» ئەگەر بورییه‌کان به ناو 
زمويدا راکیشران دحبيت بخرینه ناو دمكتى تایبه‌ت و شوینه‌که‌ی نيشانه بکریت. 
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بھشی مدشتدم ے تسس پیکهاته وبهشهكان 


o‏ پاشکوکانی بؤری بريتين له (دابمشكمره - تقسيم) و (پێچۆك/ ئیلبۆ - عکس) و 
بچوککهره و پێكبەسته و كدب و سے فده 


وم م 





جؤردكانى پاشکوی بوری مس 


ه به‌هوی لکینه‌ری تایبه‌ته‌وه (داپشته‌ی زیو) پاشکوکانی بؤرى دەلکێنرێت به 
بورییه مسه‌کان و داخه‌ره کان و اوتلیته‌کان و بؤردهكانى ناگادارکرنه‌وه. 





چونییه‌تی هه لواسین و لکاندنی بورییه مسه‌کان و پاشکوکانی 
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بەش ههشتهم 7 ب -- بيكهاته وبهشهكان 
o‏ لهکاتی لكاندنى بۆرى مس و ياشكؤكان و داخه‌رهمکان» گازی نايترؤجين ددكريّته 
ناو بورییه‌کان بۆ ڕێگریکردن له ئۆكساندن ړهشبوون و تويكل فڕێدان. 


_ بەکارهیٔنانی گازی نايترؤجين له‌کاتی لكاندنى بؤرى مس 









به‌کارنه‌هینانی كازى نايترؤجين له‌کاتی لكاندنى بۆرى مس 

o‏ له‌دوای تهواوبوونى كارى لکاندن-له‌حیمکردن. بؤرییەکان به كازى نایت‌زجین 
پاکده‌کرینه‌وه به شیّوەی ''تیٔکردن و لێدەرکردن" بۆ چه ند جارێك. 

o‏ بۆ دلنیابوون له نەبوونی لێچوون› بؤربيمكان دمخرينه ژێر يعستانى دووهیندهیی گازی 
نايترؤجين بۆ ماودى ٨٤‏ کاژێر (بئ تاوتليّتى فاكيوم) و به‌هزی گيچ هوه جاوديريى دهکریت. 


نه 


5 


www.iqra.ahlamontada.com 


بەٹی هدشتهم سس هاته وبه شه ‌كان 

٥‏ له شويّنه ديارهكاندا بؤربيه مسهکان به پهنگی تایبه‌تی كازمكان (بە‌پێی 
ستاندەردە جیاوازه جيهانييهكان) نيشانه دمکریّت و ناو و اراسته‌ی رؤيشتنى 
كازمكان دياريدمكريت. 
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Mads و‎ Ufu — p 

© داخهردكان 
داخدرمكان به‌شیکی ترن له ناومنده پێڕۆی گازه نؤشدهرييه‌کان. ھەردووسەرى 

داخهرمكان بسترلوه به بؤى مسه‌وه و به "كەپى" تایبەت داخراوه بۆ ڕێگریکردن له 
داخه‌ره‌کان : 
o‏ تیره‌یان به پێی "تیره‌ی" بؤرییەکان و "جوری" گازه‌کان ده‌گوریت. 
0 لەیبلی تایبه‌ت به جؤری گازه‌که‌ی له سه‌ر ده‌نووسرنت. 
o‏ باشتره له‌ناو بۆكسى داخراودا دابنرێت. 





چه ند داخه‌ريك به پیی سايزى بورییه‌کان 


داخه‌ره‌کان به پیی ئامانجى به‌کارهینانی دوو جؤرى ههيه: 
a ۰ ۰ . 8‏ ۰ 

داخه‌ری دابر - Isolation Valve‏ و داخه‌ری ناوچه‌یی / يه شه کان - ۸۷5۱ 

LVA Line Valve Assembly- Isolation Valve داخه‌ری دایر-‎ o 

لەم شوینانه دادمنرێت (سهره‌تای دحرجوونى بؤرييمكانى ويُسكمكانى دابينكردن و 
ونسگه‌ی يەدەگ› پیش چوونه‌ناوموه‌ی بورییه‌کان بو ناو نمخؤشكه و له شوینی 
جیابوونەوەی بؤرى لاوهکی به بؤرى سعرمكى و سعردتاى ھەر نهۆمێك). به‌کاردیت بق 
دابرکردنی گازمکان له نهؤميّك يان به‌شیکی سهرهمکی نهخؤشكه لمكاتى کارکردن و 
جاکسازیی و داخستنی به‌شه‌که يان لهکاتی باری نەخوازراو؛ له لايمن به‌شی نهندازه و 
جاکسازیی. دمکریٌت داخه‌ری كازمكان به‌یه‌که‌وه يان به جیابن. باشتره له ناو سندوقدا بن. 
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يدش ھەشتھم ...سل پيكهاته وبه‌شه‌کان 





داخه‌ ره دابړ بق گازه جياوازهكان له ناو بۆكسىدا 
o‏ داخه‌ری به‌ شه کان - Area Valve Service Unit - AVSU‏ 
نهم جؤره لميمكه و بعشه نؤشدهرييه کان ومك: (قاوشه‌کان و ژوورهکانی نمشتمركمريى و بعشى 
چاودیریی ورد ... دادەنرێت)› داخهره کان لەگەل گیچی تايبدت به پستانی كازمكان لەناو 
سندوقدا دادەنریّت له شوێنێکی "به‌رچاوی نزيكسحست" بۆ چاودیریکردنی پاستانی كازمكان 
و بو گرتنه‌وه‌ی كازمكان له كاتى بارى نمخوازراو يان کارنه‌کردن» له لایەن ستافى نؤشدەرییەوہ 


مرس ١‏ 
ر : 
E‏ ور چا ووه سا سلا ند 





ور صا وت دا ور د 


. = ۳ مول 5 ۳ 
داخه‌ری به‌شه‌کان و گیچی يمستان - ۸۷۹۱ Area Valve Service Unit-‏ 
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به‌شی هه‌شتام سس پکهاته وبه‌شه‌کان 
۳ يترؤى چاودیری و به‌ئاگایی گازی نوشده‌ریی 
Medical Gas Alarm Warning Systems‏ 
(بۆردى زه‌نگی وریاکەرەوہ) - Warning Alarm Panel‏ 

به‌ردهولم جاوديريى كارى پیروهکه دمکات. له بوونى ھەر كێشەيەك له (زياد وکەمبوونی يان 
نه‌مانی پاستانی گازه‌نشدهرییه‌کان وهه‌وای نؤشدھریی و نەشتەرگەريى و قاكيوم)› به زمنگی 
وریاکردنەوہ و گلؤپی نيشاندحر ئاگاداريى دحدات به ستافى (تەندروستیی و تمكنيكيى) 
نمخؤشكه و لمنزيك شوينه گرنگ وهاستيارمكانى وهك ژوورهکانی نهشته‌رگه‌ریی و 
چاودیریی ورد و بعشى مندافى نهبه‌کام و یەکەی چاودێریی دل و قاوشه‌کان و به‌رپرسی 
بمشمكان و به‌شی چاكسازيى... دادەنرێت. زانیاریی كسبوون يان نه‌مانی په‌ستانی كازمكان 
git‏ ترانسمیتهر يان سینسه‌ری تایبه‌ته‌وه دەبێت که دحبسترييت له بؤرى گازه 
نؤشدحربيهكان و لهیی ولیهرموه دحكميمنريته بؤردی ناگاداریکردنه‌وه. 





پیروی چاودیریی و به‌ناگاهینانی گازی نوشده‌ریی سئ جؤرى ههيه : 
e Master Alarm Warning Systems‏ 


e Local Alarm Warning Systems 
ه‎ Area Alarm Warning Systems 
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بەقی ھەشتەم بل Ay‏ و بەشەكان 
.١‏ بوردی ناگاداریکردنی سهره‌کیی - Master Alarm Panel‏ 

کاره‌که‌ی بريتييه له: جاوديريكردنى زياد و كهمبوون يان نه‌مانی پەستانی گازه 

نؤشدمرييهكان و ناستی فاكيوم و له لایەن سیرکتیکی كارهبايى تايبەت. 

لەکاتی دروستبوونى هه رکيْشه‌يه‌ك به لێدانی زه‌نگیی و داكيرسانى گڵۆپ 

ئاگاداريى دددات و (كلؤيى ناگاداریکردن ناكوزيتهوه تەنانەت له كاتى ده ستنان 

به دوگمه‌ی بێدەنگیشدا) تا كيشهكه چارەسەر نه‌کریت. 


له دوو شوێن دادەنرێت› ( پیویسته يهكيكيان به‌رده‌وام له‌کارکردندا بێت): 


" شوينی كاركردنهكانى چاکسازیی يان تؤفيسى ته‌کنیکیی. 
" شوینی كؤتترؤل و سهريهرشتيكردن. 





Master Alarm Panel - بؤردی ئاگاداریکردنی سه‌ره‌کیی‎ 
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چه ند جؤريك 


بؤردى ناگاداریکردنی سهردكيى 
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پیتهاته وب ه شه کان 


بەش هه ت۴4 هته و بەشه‌کان 
؟. بۆردى تاكاداريكردنى بهشى ميكانيك - Local Alarm Panel‏ 


دادەنرێت به درێژكراوەی هه‌مان جؤرى ''بؤردی تاكاداريكردنى سهرمكيى" بەلام له 
(ژووری ميكانيك يان ئامێرهكان) دادەنرێت› کارمکه‌ی زیاتر بريتييه له كارى تمكنيكيى 
هونهريى بۆ چاودیریکردنی كازه نؤشدهرييهكان و ثاميْرمكانى و به‌دواداچوونی کار و 
كيشهكانى لەلایەن که‌سانی يسيؤرى به‌رپرسی ئیشپێکردن و چاکسازیکردنی 
پیْرؤەکەوہ كه gta‏ دەوترێت ( Local Alarm Warning Panel‏ ). 

دمكريّت ئەم بؤردى ناگادارییه لەگەل ھەريەك له بؤردی UTIS‏ و کارهبای ناوهنده 
ویٔسگەکانی گازه نوشدمرییه‌کان دابنرێت› يان هه‌موویان له يەك بؤردى سەرەکیی 
کؤبکریٔتەوہ بۆ چاودێریکردن له ژووری بەرپرسی ميكانيك يان ثامزرمكان. 





بۆردى ناگاداریکردنی به‌شی ميكانيك 


Local Alarm Panel 
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بدشى هدشتدم 


بيكهاته و بدشدكان 


Area Alarm Panel - بؤردى ئاگاداریکردنی به‌شه‌کان‎ ۲ 


کاره‌که‌ی بريتييه له: جاوديّريكردنى په‌ستانی گازه نوشدهرییه‌کان و ئاستی 
فاکیوم و پێدانی زانیاری گرنگ به ستافى تهندروستيى لەسەر دروستيى كاركردنى 
گازه نؤشدهرييهكان و فاكيوم بۆ بمشيْكى دياريكراوى نهخؤشكه وه کو : 


ژووره‌کانی نه‌شته‌رگه‌ریی 

یه‌که‌ی چاودیریی ورد 

یه‌که‌ی چاودیریی وردی منالی نه‌به‌کام 
یه‌که‌ی چاودیریی دل 

به‌شی فریاکه‌وتن 


قاوشه‌کان 


نهم جوره بوردی ناگاداریکردنه له شوینیکی ديار و به‌رچاو و گونجاو و 
نزیکه‌ده‌ست داده‌نریت که نزيك بيت له به‌رپرسی به‌شه‌کان و ته نها له‌کاتی 


ئیشکردنی به‌شه‌کان پیویسته. 


بو دلنیا بوون له دروستیی کاری ناگادارکردنه‌وه "په‌نگی و ده‌نگی" يه کان 
(visual 8 audible alarm indicators)‏ پنپزیه‌کی چنککردنه‌وه‌یی 


(system test button‏ بنویسته بۆ به‌کارهننانی له‌لابه‌ن ستافى نؤشده رید ه‌وه 
٧‏ پیود بو به حا رهیبانىې ل34 يدن دوشده رييه و 


به‌شیوه‌ی ناوبه ناو. 


بهييى تایبه‌تمه‌ندیی شوێنەکان› بؤردى ئاگاداریکردنەوەی جؤرى دوو گازیی و 


سی گازیی و جوار كازيى و پێنج كازيى و شه‌ش گازیی ههيه. 
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بش هشم سس ب - بيكهاته وبهشهكان 








- :+ 
7- : س = 5 


بۆردى ناگاداریکردنی دوو گازیی بو قاوش (جؤرى ديجيتال) 
ا سبج جب بج ب جب جب جب وي چو ی +×„ 





بؤردى ناگاداریکردنی چوارگازیی بو به‌شی نهشتهركهريى (جؤرى ديجيتال) 
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بدشى ھەشتەم 


پیکھاتہ و بمشدكان 


/ قفش 
ر ۹ ٠‏ 1 


1 





a‏ - ټوب 


بؤردى ناگاداریکردنی چوارگازیی بؤ به‌شی نه‌شته‌رگه‌ریی (جؤرى ئەنەلؤگ) 





بؤردی ناگاداریکردنی پێنج گازیی بو به‌شی نه‌شته‌رگه‌ریی (جوری نه‌نه‌لزگ) 
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بهش هه شت4 سس پھکھاتہ و بهشهكان 





2 هه ب ¬ gs E‏ , : 
اھ وہہ ھت وا = 0 


بؤردی تاكاداريكردنى سئ كازيى بو یەکەی چاودیریی ورد (جؤرى دیجیتال) 












ا 





® > ے 
بؤردی ناگاداریکردنی جواركازيى بۆ به‌شی نەشتەرگەریی (جؤرى ديجيتال) 





بؤردى ثاكاداريكردنى پێنج كازيى بو به‌شی نه‌شتهرگه‌ریی (جؤرى ديجيتال) 
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بؤردى ئاگاداریکردنی شەش كازيى بو به‌شی نهشتهركهريى (جؤرى دیجیتال) 


وو ور :وو سس نټ وا 
سرس | 
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بدشى ھەشتەم بيكهاته و به شه کان 
٤‏ ناوتلیسته‌کان و نه دایته ركان 


اوتلێت (دوایین بەشی ناومنده پیروی گازمنوشدهرییه‌کان) بريتبيه له و به‌شه‌ی له 
نێوان بؤرى مس و ئامێری نؤشدحريى (فلزمیته‌ری ئۆكسجين› مزؤك؛ امیری به‌نجکردن» 
ئامێری هه‌ناسه‌پیدهر - قێنتيلەيتەر و نامیُرهکانی نه شته رگه‌ریی ئیشکردوو به ههوا....) 
دمبەستریّت به‌هوی ئەداپتەرەوە› کارمکه‌ی بريتييه له گه‌یاندنی گازه نؤشدهرييه کان به 
نەخؤش. به به‌شیومی‌کی گشتی له دووبه‌ش پیکدیت. ئەو بعشه‌ی به بؤرى مسه‌وه 
لمحیم دهکریّت و ئەو به‌شه‌ی دهبه‌ستریّت له امیْری نوشدهریی. قاڵقێكى يەك ناراسته؛ 
ړئ به دهرچوونی گازمکه دمدات کاتێك نه‌داپته‌ری لێدەبەسترێت و ریگری دمکات له 
دهرچوونی كازمكه کاتێك لێیدەكرێتەوە. "ئەداپتەر ئەو به‌شه تمواوکهره‌ی اوتليْته که 
دەبەسترێت له نيوان ئاوتلێت و ئامێره نؤشدحرييمكان". 





outlet base outlet adapter 


شنوه و رمنگی ئاوتلیْتەکان به‌پیی ستاندارده جيهانييهكان و جۆرى كازمكان دەگۆڕێت و 
به شێوازێك دروستدهکرین که به هيج جۆرێك نمداپته‌ری اوتلیتی گازێك يان "ستاندارديك" 
له اوتلیٌتی جوره گازیکی دی نهبه‌ستریت. ناوتلیته‌کان بە‌شێومیەك دروستدمكرين كه خێرا 
و ئاسان و بنوه‌ی بن له بهكارهئنان و كردنموه › بەشێوميەك به تمواوى دوورين له لێچوون. 
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بەش ھەشتھم ——— بيكهاته Maday‏ 
ستاندارده‌کانی اوتلیت 
تاوتليّتهكان (چهنده‌ها j>‏ و ستانداردی جیاجیای جیهانی (uua‏ ولاته 
پنشکهوتووهکانی به‌رهه‌مهینی بولرهکه" ھەر له زووموه" هه‌ولیان داوه جزری تايبەت 
به خؤيان دروستبکهن و بیکەن به ستاندارد و ريسا و رینمایی بؤ ئاماده بکهن. 


ئەمانەی خوارموه چه‌ند نموونه‌یه‌کی ناسراوی جیهانین : 


l. British Standard Gas Outlets (BSO Gas Outlet) 
e Complies with BS EN737-1 and HTM2002 standard regulations 
e BSO: Color coded according to BS EN 737-1 standard 


2. German Standard Gas Outlets (DIN Gas Outlet) 
e Complies with DIN 13260-2 DIN EN737-1 standard regulations 
٠ DIN: Color coded according to 15032 color 


3. French Gas Outlet 


4. Japanese Gas Outlets JIS Gas Outlets 
e Complies with JIS and CGA standard regulations 
e Color coded according to JIA color standard 





BSO DIN French Standard 


ئاوتلێتی ستاندارده جیاوازه‌کان 
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ب 77 د ب - بيكهاته وبوشهكان 


له ولأته یه‌کگرتووهکانی ئەمەریکا چوار جۆر ستاندارديان ههيه كه ناسراون به : 
American Standard Outlet - ASO‏ و ئەمانەش جؤرمكانييهتى : 


5. 011٧111۸ Gas Outlets 
e Complies with NFPA 99 & CGA 
e Color coding is available in both USA and ISO standard 


6. DISS Gas Outlet 
e Complies with NFPA 99 & CGA 
٠ Color coded according to USA color 


7. Chemetron Style Gas Outlet 


8. Puritan Bennett Style Gas Outlet 





Ohmeda DISS Chemetron Puritan-Bennett 
Style Standard Style Style 


جوره‌کانی ئاوتلێتى ستانداردی ئەمەریکی - ASO‏ 


vi 
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E‏ 7س پققففاہ وبفقاکاق 


- و رر خرن ند میت‎ m 





مه ۷ + ¢ ¥ 


ٹؤکسجین فاکیوم هه وای ئۈشدەريى نايترؤزئؤكسايد 
ئاوتلنتی ستانداردى بهريتانى - BSO‏ 





نايترؤزتؤكسايد sigam‏ پزیشکی ags‏ تؤكسجين 
ئاوتلیتی ستانداردی ئەڵمانى - DIN‏ 









a 


DIN Standard ۱ 


تاوتلیتی جوری ته‌لمانی 


۷۷ 


www.iqra.ahlamontada.com 


بيكهاته و بدشدكان 


oxvoen 


: Ne pas fumer 
. - Ne pas graisser 





ناوتلیْتی جؤرى فه‌ره‌نسی 


۷۸ 
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بدشى ھەشتەم 


بيكهاته و بدشدكان 


& 


هد په U‏ 





7 


۰ ( 


6 T20 ہی‎ 
2 





9 7 1 7 





ناوتلیتی جؤرى نه‌مه‌ریکی - DISS‏ 












ئاوتلێْتى جؤرى نه‌مه‌ریکی - 0110160۸ 
هن مدوم و سیب | ى گا f‏ 






i 
f 
1 
f 
$ 
1 


ناوتلیتی جؤرى نه‌مه‌ریکی - Puritan Bennett‏ 


7 اب 


ئاوتلیتی جؤرى ئەمەریکی- Chemetron‏ 


۷۹ 
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بدشى هدشتهم سم -م٠٠م٠٠٢٠س‏ بييكم اله وبه‌شه‌کان 
شیوه‌کانی به‌ستن و دانانى ناوتلتت 
اوتليتى ههموو ستاندارده‌کان به پتی دانان و شويّنى به کارهیتانیان چه‌ند جوریکی هديه وهك: 
© ناوتلیتی دیواریی ساده ۷۸۲۲۷۳۶ (دووانی » سیانی ۰ چواری ... ) 
نهم جوره به دیواری ژووره‌وه هه‌نده‌واسریّت لهناو بوکسیکی تایبه‌تدا و 


هر د ۳ د 


بریتییه له ساده‌ترین جۆر له قاوشهكانى نه‌خوش داده‌نریت. 








9 7 5 


دابه‌شکردنی گازه نؤشدمرييهكان له‌ریی ناوتديّتهوه به شيودى بۆكس 





تک 


ئاوتلێتى ديواربى ساده بۆ قاوشه‌کان 


۸۰ 
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بدشى ھەشتەم بيكهاته وبمشدكان 


mern ٢. "o ۰‏ 55 5 ن وس سو ٠‏ درد دس 
يان ومك يەدەك بۆ کاتی له‌کارکه‌وتنی جوری پیندانته‌کان له ژوورهکانی نه‌شتهرگه‌ریی 
دادحنريت ( له ناو مودیولهردا ). 





اوتلیٔتی دیواریی ساده ودك "يەدەك" له ژووری نه‌شته‌رگه‌ریی 


© ناوتلیتی جوری کونسول ۳۷۶ 0۷501۴ ئەمیش دوو جوره : 


- کؤنسؤٹی دیواریی كه پنی دەوترێت : Bedhead Unit‏ (جوری اسویی و ستوونی) ههیه. 
- كؤنسؤلى هه لواسراو که‌پبی ددوتریت: Pendant‏ به‌کاردنت بو وورى نه شته رگه‌ریی 


و چاودیریی ورد و ژووری ناوبين و ٠...‏ و چه‌ندین جوری هديه. 


۸١ 
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بش وه سس ی تیم ی هو ور سض ات ونان 


ناوتلیستی شبوه كۆنسۆڵى دیواریی - Bedhead Unit‏ (جؤرى ناسویی ) 


ئەم جوره‌یان به دیواری ژوورموه "له‌سه‌روو قهرمويلهدى نه‌خزش" هه‌لدمواسریّت و 
جگه له اوتلیْتی گازه نوشدمرییه‌کان» چه‌ند خالیُکی کاره‌با و گلؤپ و بانگهیشتی 
په‌رستار وخالی نێتۆرك و هه لگر و سب ته لهخؤ دەگرێت بۆ نامیر و پیٌداویستییه 
نوشدمرییه‌کان. له قاوشه‌کانی نەخؤش و یه‌که‌ی چاودیریی ورد و دل دادمنریت. 








رق ا و جا 5 $ 5 12:5 2 5 2 5 17 2 1۱8 $ £ ۱ 
کونسولی ديواريى دوو كازيى "ئوکسجین و فاکیوم" Bedhead)‏ - بؤقاوش 


شآ 











کونسولی دیواریی سی گازیی ''ئؤکسجین و هه‌وای نؤشدهريى و فاكيوم " 
Bedhead Unit‏ بو يدكدى جاودیریی ورد 


۸٢ 
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بەشی ھەشتەم ...ىە AE‏ و به‌شه‌کان 





& ۷ ۰ ۰ 


بێد هید له قاوشی نه‌خزش 





بيد هید له یه‌که‌ی چاودیریی وردی نه‌خزش 


AY 
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بی وی 


دابه‌شکردنی گازه‌نوشده‌رییه‌کان له‌ریی تاوتليتهوه به شيودى بيْدهيٌدی ديواريى 
Bedhead Unit - Wall 6‏ 





ئاوتلێتى كازى تؤكسجين و فاکیوم و چه‌ند خالْيْكى کاره‌با و سهبهته و رەفه 
هم د 4۵۲ 


له بێدهێدى جوری ديواريى اسویی بو فاوشى نه‌خوش 
(یه‌که‌ی مژۆك و فلؤميتهرى ئۆكسجين) ی به‌ستراو له ئاوتلێت 


۱ 





تاوتليّتى گازی نؤكسجين › هه‌وای نؤشدهريى و فاکیوم و چه‌ند خالیکی کاره با 
و هه‌لگر و سه‌به‌ته له بێدهێدى جوری دیواریی ناسویی بؤيدكدى چاودیریی ورد 


:م 
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بوتي سس سى هوشن 


ناولښتنی شوه کونسولی دیواریی - Bedhead Unit‏ (جؤرى ستونی ) 
ئەم جؤرمیان به‌شیوه‌ی ستونى له ژووردا دادعنرێت "لمملاولاى قەرەوێڵەی نمخؤش" 
جگه له ئاوتلێتى گازهکان. چه‌ند خاليكى کارهبا و نێتۆرك و همذكر لهخؤ دەگرێت بو 
نامیر و پنداویستییه نؤشدهرييهكان. نهم جؤره گونجاوه بۆ یه‌که‌ی چاودیریی ورد. 





یەکەی چاودیریی ورد 


Ao 
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ناوتلښتی شيوه کؤنسولی هه لواسراو - Pendant‏ 
نهم جؤرميان به بنميجى ژوورموه هملدمواسريّت وله يی چەند قۆڵێكەوە كارتاسانيى دمکات 
بو خێراجولاندنى› له ثوورمكانى نەشتەرگەریی و یه‌که‌کانی چاودیُریی ورد دادهنريٌن. 





4 ۰ 


کونسولی هه‌لواسراوی گازی نؤشدهدريى بۆ ژووری نه‌شته‌رگه‌ریی 





کزنسولی هه‌لواسراوی گازی نوشده‌ریی بو یه‌که‌ی چاودیریی ورد 


^6 
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کونسولی هه‌لواسراو - Pendant‏ بو يه که‌ی چاودیریی ورد 


۸۷ 
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بش هش سس ب - بيكهاته وبهشهكان 
کونسولی ههلواسراو - Pendant‏ جگه له اوتلنتى كازه نوشدمرییه‌کانی 
ئؤکسجین؛ هه‌ وای نۆشدەريى› نايترؤز ئۆكسايد› قاكيوم؛ هه‌وای ئامێر › چه ند 
خالیکی كاردبا و نێتۆرك و هدفه و چه‌کمه‌جه و هه‌لگر لهخؤ دەگرێت بۆ مونیته‌ر و 
امير و پنداویستییه نؤشدهرييهكان له كاتى نه‌شته‌رگه‌ریی دا. 





AA 
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بەش هدشتدم 7 سس سبج پکهاته وبه‌شه‌کان 
بۆ كارئاسانيى له جوله‌ی خێرا و ئاسان› کزنسولی ههلواسراوء جؤرى يدك قۆڵى و 
دوو قۆڵى هەیە› قؤلهكانيش دوو جۆر جولهيان هەیە› Ja‏ سه‌رو خوار و بەدەوری 
خویاندا به گوشه‌ی ۴۶۰ يله › به‌شیوه‌ی دمستی يان كارهبايى. 





دوو قۆڵيى: جولهى سەر و خوار و به‌ده‌وری خۆيدا 


۹ 
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يدش مدشتهم یس بيكهاته وبدشهكان 


کؤنسؤٹی هه لواسراوى كازى نؤشدمريى به پیی جۈر و شوینی به‌کارهینانیان 
چه‌ندین جۈرى جياوازى هديه ومك : 


.١‏ كۆنسۆڵى هه‌لواسراوی جیگیر 

كۆنسۆڵى هه‌لواسراوی خولاوه 

. کونسولی هه‌لواسراوی جوله‌ی سەر و خوار 

É‏ کونسولی هه‌لواسراوی يدك قوّل 

*. کونسولی مه‌لواسراوی دوو قۆل 

.٦‏ كۆنسۆڵى هه‌لواسراوی تایبه‌ت به یه‌که‌ی چاودیریی ورد 
۷ ثاوتليّتى هه‌لواسراوی ساده‌ی جری سونده 


a `> 
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.١‏ كۆنسۆڵى ههلواسراوى جیگیر 





۹١ 
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به‌شی هدشتهم + ...22 لبلب بكهان وبه‌شه‌کان 


۳ کؤنسؤلی هه‌لواسراوی جولهى سەرو خوار Retractable Pendant‏ 





کونسولی هه لواسراوى جولدى سه‌رو خوار له ژووری نه‌شته‌رگه‌ریی 


۹۲ 
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.٤‏ کونسولی ههلواسراوى يەك قوّل 





۳٣ 
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ہے 


کؤنسؤٹی هه لواسراوى يدك قَوْل له ژووری نەشتەرگەريى 


3 
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بش وقي ا ايا وگ 


JIS کونسولی ههلواسراوى دوو‎ .٥ 





۹۵٥٩ 


www.iqra.ahlamontada.com 


بەش ھەشتەم سس ييكهاته وبهشه‌کان 








کونسولی هه لواسراوى دوو ول له ژووری نه‌شته‌رگه‌ریی 


45 
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كۈنسۈلى هه لواسراوى جۈرى رمفه‌دار له ژووری نهشته ركه ريى 


۹۷ 
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بهشل ص و سس ب بيكهاته Mains‏ 


.١‏ كؤنسؤلى هه‌لواسراوی كازى نؤشدهريى تايبهت به 
یه‌که‌ی چاودیریی ورد 





کونسولی هه‌لواسراوی گازی نوشده‌ریی له یه‌که‌ی چاودیُریی ورد 


۹۸ 
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بەشى ھەشتە .كه تل وبشه‌کان 





کزنسولی ههلواسراوى كازى نؤشدهريى بۆ یه‌که‌ی جاوديّريى ورد 


۹۹ 


www.iqra.ahlamontada.com 


پا م ىى جح وران 





كۆنسۆڵى مه‌لواسراوی كازى نۆشدەريى له یه‌که‌ی چاودیٌریی ورد 


Jea 
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بوشى ههشتهم تسس هته ويهشهكان 


۷ اوتلێتى ههلواسراوى ساده‌ی جؤرى سؤنده 


531 7 ات 








ناوتليتى "سهقفيى " شيوه سؤنددى هه لواسراو ( سادە ) له ژووری نه‌شته‌رگه‌ریی 


١١ 
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به‌شی ھەشتەم 


بيكهاته وب ه شه کان 


: ړيبه‌ری داواكردنى تاوتليّتى گازه کان‎ 
XXX - XXX -X - XXX - XX 
l 2 3 4 5 


| Outlet Standard 


OHM: OHMEDA 

JIS: JAPANESE Standard 
DIN: GERMAN Standard 
HTM: BRITISH Standard 
DIS: DISS Standard 


2 Type 


WAL: WALL Type 
CON: CONSOLE Type “Bedhead , Pendant” 
WAB: WALL Type With Box 


3 Standard 


1: 0 
U: US 


4 Gas 


OXY: OXYGEN 

AIR: MEDICAL AIR 

VAC: VACUUM 

CO2: CARBON DIOXIDE 

¥20: NITROUS OXIDE 

NIT : NITROGEN 

۸78 : AIR 800 

N28: NITROGEN 800 

ETX: ENTONOX 

WAG : WASTE ANESTHETIC GAS 


5 Assembly 


RI: ROUGH In Assemly 
FA: FINISHED Assembly 
CS: Complete Set 


بو نمونه: 


OHM - WAL - U - OXY -RI 
١ Outlet Standard: OHM: OHMEDA Standard 
2 Type: WAL: Wall Type 
3 Standard: U: US Standard 
4 Gas: OXY: Oxygen 
5 Assembly : RI: Rough In Assembly 
١٢۲ 
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ورون نب بر ہے و 
ئەداپتەرەكان - ‹ پرویه‌کان ) 

ته‌واوکه‌ری به‌کارهینانی ئاوتلیته‌کان بريتيه له (ئەداپتەر - پرۆپ) بو به‌ستنیان 

له‌نیوان ئاوتلێت و امیره نؤشدهرييهكان "راسته‌وخو يان به هؤى سؤنده‌وه" له 

به‌کارهینانی بۆ نه‌خزش. 





ئەداپتەر و ئاوتلێت 


ھەندێك امیْری نۆشدەريى ودك فلۆميتەرى تؤكسجينى ديواريى و ھەندێك 
امیری مژزکی جؤرى دیواریی. نه‌داپته‌ره‌که بهخؤيهوه به‌ستراوه و راسته‌وخق 
دهبه‌ستریت له اوتلیتی ۆكسجين و مژۆك. 
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بدشى ھەشتەم بيكهاته وبەشەکان 
بهلأم له ھەندێك جؤرى ناميْرى مزؤكى جؤرى ديواريى و گوێزراوه نه‌داپته‌رمرکه‌ی 
لەڕێی سؤندهوه دەبەسترێت له ناوتلیتی مژۆك. 





له ثاميرهدكانى ترى ومك: (ھەناسەپێدەر› بەنجکردن ئينكوبەيتەرى منال› 
تاميّره ههواييهكانى نەشتەرگەريى)› ئەداپتەرەکەی لەڕێى سونده‌ی درێژەوە 
دهبهستريّت له ئاوتلێت. 





$ 


ئەداپتەر و سونده‌ی گازه جیاوازه‌کان بو ئامێره جیاوازه‌کان 
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بش وشت ا بيكهاته وبهشهكان 








ئەداپتەری جؤرى ئەلمانی لەگەل سؤنده 


>= کو سپ بے 
- کله - 


نه‌داینه‌ری جوری ئەلمانی ¬ DIN‏ 
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بهشی ھەشتھم و ےل - يكهاته و بفشهكان 
e - 7‏ څ ۰ < aY je‏ ۰ ۰ ۰ > . ۰ 
نه‌داپته‌ ره کانیش به هه مان شیوه‌ی ناوتلیته‌کان چه‌ندین ستانداردی جيهانى 
جياوازيان ههيه له (شنوه) و (ړه‌نگ) و (جؤرى گازه کان). 





BSO DIN French Standard JIS 
یابفی فەرەنسى هلمانی نینگلیزی‎ 


ئاوتلێت و ئەداپتەرى سناندارده جیاوازه‌کان 





Ohmeda®-Style 0155-52000 Chemetron Style Puritan-Bennetr Style 


- 1 
وت بے و 





- 
۰ 
-l 
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a p‏ _ پکهاته و بهشدكان 





نه‌داپته‌ری جؤرى ئینگلیزیی - BSO‏ 


. جى 2 ۱ 
5 - 5239 - 7 > مدل 
لو :ا“ و لی 
ے۔ سف ٤‏ 5 کو 


ثه‌دایته‌ری جؤری ئەلمانی - DIN‏ 





`o 


نه‌داپته‌ری جؤرى يابانى - JIS‏ 





ثه‌داینه‌ری جوری نه‌مه‌ریکی - 0110010۸ 
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روہ 


۹ نامیره نۆشدەرييەكانى به‌ستراو 
له ناوه‌نده پیروی كازى نؤشدەریی 
نامیره نوشدمرییه‌کانی به‌ستراو له نيوان (نەخؤش) و (ناومنده يترؤى گازی نوشدهربی) 
به پێی جؤری گازه نؤشدهرييه کان بریتین له : 
.١‏ فلؤمیتەری ئؤکسجینی ديواريى (قاوش) 
؟. فلومیته‌ری ئؤکسجینی گویزراوه 
۳ یه‌که‌ی مژزکی دیواریی (قاوش) 
.٤‏ امری مزؤكى ریره‌وه‌ی هه‌ناسه‌دان 
5. امیری مزؤكى نه‌شته‌رگه‌ریی و منالبوون 
1 نامیری مژزکی گویزراوه 
۷.امیری به‌نجکردن 
۸. ئامێری فینتیل‌یتزر 
۹ امیّری ثینکوبه‌یته‌ری مندال 


۰.نامیره‌کانی نه‌شته‌رگه‌ریی ئیشکردوو به يهستانه هه‌وا 
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بەشى تزهدم سس ب سس سس ب amip syi‏ 
۱ فلؤميتهرى نوکسجینی دیواریی - Oxygen Flow meter‏ 
نامیری فلۆميتەر› راسته‌وخو به‌هوی نه‌دایته‌ری تایبه‌ت به اوتلیتی ئؤکسجین 
دمبه‌ستریت له ئاوتلێتى نزکسجین بو به‌کارهیّنانی له هه‌ناسه‌داندا. پنکهاتووه له 
سى به‌شی سهره‌کیی: (بوتل. "دووجزری ههیه هدميشه به کارهاتوو و يه کجاربهکارهاتوو" 
و ریکخه‌ری نوکسجین و پنومری له‌به‌ررزیشتنی ئۆكسجين (flow meter-‏ 


۱ 


1 


Flow ۲ 


1 
ریکخه‌ری 





اله ئەداپتەر 


دهرچوونی 





: یوتل 
بەستنی راستەوخو له ئەداپتەر به‌شه‌کانی فلؤميتهرى ئۆكسجىن 
Flow ۲ Humidifier‏ 





ئاوی دڵۆپێنراو دەکرێته بوتلهكهوه بؤ ڕێگریکردن له ووشکبوونه‌وه‌ی دەم و 
قورگ له كاتى هه ناسه داندا. 
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بوتلى فلؤميتهرى ههميشه بهكارهاتوو بوتلى فلؤميتهرى يهكجار بهكارهاتوو 


1 8 "اودقف کم 





کچ شل 7 (ه مم و 
نټ 
۱ روص a)‏ 


6 


چ 


22111 


9 سا 
اوت 
ناس یتشک 





مس 


×8 
ˆ 





چه ند جۆرێك فلؤمیتەری تؤكسجين " به ئەداپتەری ستاندارد جیاواز " 


١١۰ 
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بدشى نؤقەم سس سس سس سس اوی نزشدهریی 


Y‏ فلؤميتهرى تؤكسجينى گویزراوه 


و 





فلؤميتهرى نوکسجینی كويزراوه و مزوکی گویزراوہ .. بهيدكهوه 





فلومیته‌ری نوکسجین لەڕێى سونده و ماسکه‌وه ده‌به‌ستریت له نەخۆش 
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يدشى نفغام ‏ ب +2222 syli‏ ئۈشدەريى 
ریبه‌ری داواكردنى فلومیته‌ری نوكسجين 


Flowmeter Ordering Guide: 


FM-15-X X- XX 


1 2 3 

1 2 3 
Control Knob: Type of Flowmeter Adapter 
Oxygen: A: Air XX: No Adapter 
1: White OH: OHMEDA 
U: Green 0: Oxygen CH: CHEMETRON 

JS: JAPANESE Standard 
Air: DN : GERMAN Standard 
1: Black BS: BRITISH Standard 
U: Yellow DS: DISS Standard 


بۆ نموونه ئەگەر داواى فلۆميتەرێكى "دووانی" ستانداردی تؤهميداى ئەمەریکی 


بكرت بهم شێوەیە دەنووسرێت: 


DFM: Dual Oxygen Flowmeter 


1 Color: U: Green م‎ 8 
2 Type of Flowmeter O: Oxygen AN 2 
3 Outlet Standard OH: Ohmeda adapter 3 1 


فلومیته‌ری ثوکسجینی دووانیی 


یه‌که‌ی پیوان بۆ فلومیته‌ری ئؤکسجین بریتییه له : 
ليتر / خولەك L/min‏ 


٢۲ 
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بدشى نؤهدم 





ناميّرى مزؤك بهكارديّت بۆ هه‌لمژینی شله و ده‌ردراوه‌کانی ودك خويّن و ليك. به 
سئ جور له ثاوتليّتى فاكيوم دەبەسترێت "به ئەداپتەری راستهوخؤء به 
کورته‌سونده و ئەداپتەر› به‌شیوه‌ی دوويارجه" 





به‌ستنی راستەوخؤ كورتەسۆندەوئەداپتەر به‌ستنی شيُوه دووپارچه 
ئامێری مژۆك پنکهاتووه له چواربه‌شی سهره‌کی (بوتل و ريُكخهرى فاکیوم و گیٔچی 
فاکیوم و تهوافه) و سؤنده و ئەداپتەر› جۆرى "يدك يارجه" و "دوو يارجه"ى هەیە. 





۳٣ 
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بوش تووم 00077 نامیری نزشددریی 


تاوتلیتی قاگیوم 









ته‌وافه 
Liquid Trap‏ 
به شه کان و شیوه‌ی به‌ستنی مژوکی دوو پارچه 


بوتلى مژۆك دووجؤرى ههیه هه‌ميشه به‌کارهاتوو و يه کجار به‌کارهاتوو جؤرى 
ههميشه بهكارهاتوو دهبيّت به‌رده‌وام پاکژیکریت. 





— > 


بوتلى 
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بدشى نزههم سس سس یس سس سس سس سج بابي نامیری are‏ 


جوره‌کانی مژۆك 
ئامێرى مژۆك چه‌ند جوریکی بچوك و گه‌وره‌ی ههیه به پیی به‌کارهینانه جیاوازه‌کانی 
بو نه خوش له شوئنه جباوازه‌کانی نه‌خوشگه. وەك : 
® مرؤكى قاوش ريدك پارچه و دوو يارجه ) 
© مژوکی ریرموی هه ناسه بو به شی چاودیریی ورد و به‌ناگاهینان ICU , Recovery‏ 
° مژوکی نه‌شته‌رگه‌ریی ومناڵبوون 
© مژوکی كويزراوه 





مژۆکی يهكيارجدى به‌ستراو له بیدهیدی ناوه‌نده پیرز بو قاوش 


11° 
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به‌شی نۆھەم سس ا سس سس سس سس | سس نامیری نؤشده j‏ 
.٤‏ مزوکی ریره‌وی هه‌ناسه بو به شی چاودیریی ورد 

جۆرێكى تایبه‌ته (هيّزى راكيّشانى که‌متر و هیواشتره) و له "یه‌که‌ی چاودیریی 

ورد" و به‌شی به‌ئاگاهینان له دوای نه‌شتهرگه‌ریی به‌کاردیّت لەڕێی ئەداپتەر و 

سونددوه به‌هوی بەستنی به اوتلیتی Bedhead‏ هوه. 





مزژکی ریره‌وی هه ناسه 


۱۹ 
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يهش تؤقدم -- ———— فامیری ئۆشدەريى 
4. مڑؤکی نهشتهركهريى و مناڵبوون 

بهكاردنت بو هه‌لمژینی شله‌مه‌نی و ده‌ردراوه‌کانی مرؤۀ ( وەك خوێن› ليك ....) 

لەکاتی نهشتهركهريى و مناڵبوون› بوتلیکی گه‌وره (يان دوو بوتل)ى ههيه و 

تایه‌ی له‌ژیردایه بۆ كارئاسانيى له هاتوچۆ پیکردن. 





117 


www.iqra.ahlamontada.com 


ریبه‌ری داواکردنی يهكدى سه که ر 
Suction Unit Ordering Guide:‏ 





VXX-XXX-X-XX -X 
5 


1 2 3 4 6 
1 2 3 4 5 6 
Shell Color Mode Gauge Range Gauge Direction Adapter T : trap 
Y: yellow 1:Intermittent 300 = 30021116 l:CounterClockwise XX: No Adapter N: nipple 
W : white C :Continuous 400 = 400mmHg U = Clockwise OH : Ohmeda 
760 = 760mmHg CH : Chemetron 


JS : Japanes Standard 
DN : German Standard 

BS : British Standard 
DS :DISS Standard 


بۆ نموونه: یه‌که‌ی مزؤكى نه‌م‌ریکی جؤرى DISS‏ به پێوانی 300 ملم جیوه 


VW ) - 300 - 1- 25 - 1: 
1 2 3 4 5 6 
V: vacuum 
1 Color: W: White shell color 
2 Mode: C: Continuous 
3 Gauge Range: 300: 0-300 mmHg 
4 Gauge Direction: I: Counter Clockwise 
5 Adapter: DS: DISS adapter 
6 Bottom Fitting: T: Trap 


یه‌که‌ی پێوان بۆ امیری مزوك بريتييه له : 
ملم.جیوه › ثينج. جیوه › میللی بار 
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بەشى فففهم سس syi‏ نزشدهریی 


۷ ئامێری به‌نجکردن 

یه‌کیکه له امیره سهره‌کییه‌کانی ژووری نه‌شتهرگه‌ریی. به‌کاردیت بق 
به‌رده‌وامیی له به‌نجکردنی نەخؤش به پێدانی هه‌لچووه گازه‌کانی وه ك: 
(دیسفلورین و ایسزفلزرین و سیٹؤفلؤرین و... له ړيْی فايورايزهرهوه) و گازی 
نایتروزئوکساید و تیکه‌لکردنی به ۆكسجين و هه‌وای نوشده‌ری به پیژه‌ی 
دیاریکراو لەلایەن نۆشدەرى پسپوره‌وه. وه بو هه‌ناسه‌پیدانی نه‌خزش نامیری 
هه‌ناسه‌پیدهر- فینتیله‌ته‌ر لەگەل نامیُری به‌نجکردن دهبه‌ستریت» نامیّری 
به‌نجکردن به چهنده‌ها قؤناغ» گورانکاریی و پیشکه‌وتنی به‌سه‌رداهاتووه به 
جوريك ئێستا چه‌نده‌ها نامير و بهش و پاشکوی له‌خوگرتووه له پبناو خزمەت 
و چاودیریکردنی زینده چالاکییه‌کانی نەخؤش بو مه‌به‌ستی بیوه‌ی کردنی 
له‌کاتی به‌کارهینانیدا. 







فالقی دیاریکردن ۱ هه‌وای ياك 


بو شینتیلعیتعر مغ سے MA‏ = هسراى پزیشکیی 
بۆ ددرموه سیسته‌می بيهؤشكارى بهردهو ام 


امیری به‌نجکردن پیویستی به گازه‌کانی: 
نایتروزئوکساید و ئؤکسجین و هه‌وای نۆشدەريى ههيه 
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به‌کارهینانی كازى نؤكسجين و هدواى نؤشدمريى و گازی نایتروز نؤكسايد 
س ۰ ¥ ېي 5 هج څ " 
له ناوه‌نده پێڕۆى كازى نۆشدەريى يهوه 
بو ئامێرى بهنجكردن 


www.iqra.ahlamontada.com 


بدشى نۆھەم ...ىس ىم نامیری نؤشدعرد 
A‏ ئامیْری هه ناسه پيده ر/ قینتیله‌یته‌ری نؤشدەریی Ventilator‏ 


ave o 


ئامێرێکه به‌کاردی بو هه‌ناسه‌پیدانی نمخؤش به كازى ئؤکسجین و همواى نۆشدەريى 
(به پێى بەرنامەیەکی يرؤكرامكراو) له كاتى کیشه‌کانی هه‌ناسه‌دان و به‌نجکردندا؛ وه 
لمكاتى بوونى ههرکنشهیه‌کی ھەناسەدان› به زمنگی وریاکه‌رموه ناگاداری و 
هؤشداريى دحداته کارمه‌ندانی ته‌ندروستیی بو به‌هاناومچوونی نه‌خشه‌که. 





سؤندەی نوکسجین و هه‌وای نؤشدمريى له ''ناومندہ پیروی گازی نؤشدمريى" يدوه 


yy) 


www.iqra.ahlamontada.com 


بهشی وو لاسا و اقوت 


۹ ئینکوبەیتەری مندالى تازەلەدایکیوو Neonatal Incubator‏ 


امیریکی تايبهته به به‌شی چاودیٔریی وردى مندالى تازه له‌دایکبوو بۆ 
پیدانی تؤكسجين وههواى نوشده‌ریی و دروستکردنی يلهيهكى گه‌رمیی و 
که‌شیکی له‌بار بو منداله‌که. 





به‌کارهینانی نؤكسجين و هەوای نؤشدمريى له "ناونده پیروی گازی نؤشدمريى" يدوه 
بو نامیری ئینکوبەیتەری مندال 


۲ 
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بەش نؤغەم سل او amip‏ 
Ne‏ ئامیره کانی نمشتهركهريى ئیشکردوو به هه‌ وای په ستيُوراو 
à ve 5 + 5 . n va‏ " 90 9 
هه‌واپه‌ستیوراوی ۷ بار له ناوه‌نده پێڕۆى كازى نوشده‌ریی يهوه بهكارديت بق 
ئامیره‌کانی به‌شی نەشتەرگەریی ئيْسك › دل و مێشك ودك: "ثاميرى مشار و 
درێل و ...." که به ههوا کارده که ن لەڕێى سؤنده و ئەداپتەری تایبەت به 


ناوتليتى ههوايهستيوراوى نه‌شته‌رگه‌ریی. 







سونده و نهدايتهر 


05 


ىسى 





ئامێری نهشتهركهريى "ئیشکردوو به هه‌وای په ستيُوراو" 
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يدشى دعقم سس ب ب سسب ب syi‏ جيكرهوه 
.٠‏ نامیری جيكردوه له‌کاتی نهبوونى ناودنده پِيْرِؤی كازى نؤشددريى 
أ. بو گازی ئؤکسجین 
بوتلى ۆكسجين وپه‌ستانه ڕێكخەر و فلؤميتهرى جوری بوتل به کاردیُت 





يهستانه ڕێكخەر و فلؤميتهرى كازى نوکسجین "جوری به ستراو له بوتل" 


۱٣ 
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٢‏ بو قاکیوم 


امیری مزؤكى کارهبایی به‌کاردیت 


۰ د 


له‌کاتی نه‌بوونی ناوه‌نده پێڕۆى گازی نوشده‌ریی 





۱۵ 
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یق قۇ ب ىى سم ىىى ىسى لاف رقم 
٣۳‏ بو ئامێرى بەنجکردن 
بوتلى نؤكسجين و بوتلى نايترؤز ئؤکساید و يهستانه رنکخهر بەكاردێت بق 


ئامیری ۳9 له كاتى نهبوونى ناوه‌نده پێڕۆى كازى نۆشدەريى. 





امیری به‌نجکردن 


۱۳۹ 
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بەش شەم غ syi‏ جیگردوه 


.٤‏ بو هه‌وای نۆشدەريى 
ئامێرى کزمپریسه‌ری هه‌وای نۆشدەريى (گویزراوه) بەکاردیّت بو ئامیْری 
هەناسەپێدەر و ئینکوبەیتەری مندال 


& ‰ + 


له كتى نهبوونى ناوه‌نده پێڕۆی گازی نؤشدەریی. 





¥ 
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بەش يازدسهدم .777777 - بنهماكانى بیویی 
۱. بنه‌ماکانی بيُوديى ناوەندہ پێڕۆى گازی نۆشدەريى 
بهكارهيّنانى گازه نؤشدهرييهكان» راستهوخوؤ يهيوهنديى به ژیان و ته‌ندروستیی 
نهخؤشهوه ههیه له به رئه‌وه بو بهكارهيّنان و به‌دواچوونی به‌رده‌وامی تهواوى 
تاميّر و پارچه و به‌شه‌کانی ئەم ناومنده ojis‏ و "گازه‌کانی" دەبێت له لايەن 
که‌سانی يسيؤر و شارەزا و بهئهزمونهوه بێت› وه لەپێناو دروست نهبوونى هه 
و ARAS‏ ده بيْت به‌ردهوام و ههميشه يهيردوى "جوار بنەمای سه رهکیی بیودیی" 
بكريّت که بريتين له : 
۰ 2 ۰ 
o‏ به‌رده‌وامیی : له دابینکردنی هه‌میشه‌یی گازه کان 
v ˆ‏ ۰ - . 
O‏ وردبینیی : له لێشاو و پەستانی درووستی کازه کان 
٦ ve 8 ۰ 1 ۷٧ ۰4 ۲ ۰۲‏ . . 
0 بنناسه‌یی: لهبه کارهیتانی جؤرى گازه کان و تیکه‌لنه‌بوونیان 


2 ۰ E ٧ ۰ "¥ v 
جوربىيى : له پاكژنى و بیوه‌یی کازه کان‎ 5 
به‌رده‌وامیی دابينكردنى گازهکان: لەڕێی بوونى دووانه يان سيانه سيستم و يەدەك.‎ 
وردبینیی: دلنيابوون و چاودیّریی له دروستيى په‌ستان و لێشاوى داواكراوى كازمكان.‎ 


پیناسه‌یی : دلنيابوون و كاركردن و جاوديّريى به‌ردهوام له تيْکه نه بوونی كازمكان. 


جوریتیی: دلنیابوون له سەرچاوە و پاکژیی و تايبەتمەندى - مواصفاتی كازمكان. 


۱۳۸ 
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به‌شی دوازدهدم 0777 كيُشهكاتى ناوەندە سيستم 


٢‏ كيشدكانى ناوه‌نده پیروی گازی نؤشده ریی 


هو كرفت و كيشانهى دروستدهبن له ناوەندہ پێڕۆى كازى نؤشدهريى بريتين له: 


.١‏ کیشه‌کانی نارِیٔکیی له په‌ستانی گازه‌کان "كهمبوون يان زیادبوونی يهستان" 


- ند جم o‏ 


گے < > 


. زياد له پێویست بهرزيوونهودى په‌ستان 

. دروستبوونى كاز لیچوون 

. كيرانى بؤرییەکان 

. کیشه‌کانی دووباره‌بوونه‌وه‌ی زه‌نگلیدان و تاكادريى 
. پیسبوونی گازه‌کان 

. اگرکەوتنەوہ 

. لهکارکه‌وتنی : 


دابینکه‌ر و بكؤرى ئۆتۆماتيكى تؤكسجين 

دابينكەر و بكؤرى ئۆتۆماتيكى نایتروز نوکساید 

کؤمپريسه‌ ری هه‌وا 

په مپی فاکیوم 

پەستانه سويجى ههوا 

سویچی فاكيوم 

بۆردى کارهبا و ييرؤى ئیشپیکردن و تؤتؤماتيكبيّكردنى ړاست و چه‌پی بكؤرى نؤتؤماتيكى نؤكسجين 
بؤردى كارهبا و پێڕۆى ئيشييّكردن و تؤتؤماتيكييكردنى کومپریسه‌ری همواكان 
بؤردى كارهبا و پێڕۆى ئیشپیکردن و ئۆتۆماتيكپێكردنى يهميهكانى قاکیوم 
امیٔری ساردكردنهودى پێڕۆی هه‌ وای نؤشدمريى 

گيْچه کان 

داخمرمكان 

بؤردى کونترزل و زه‌نگی ووریاکه‌ ره وه ی بگوری ئؤتؤماتیکیی تؤكسجين 
بۆردەكانى ناگادارکردنه‌وه‌ی گازه کان ( Area‏ ؛ Master < Local‏ ) 

كيران و پیسبوونی فلته‌ره‌کانی تۆز و بمكتريا 

ئاوتلێتى گازه کان 

سوړاندن و بهرزكردنهوه و نزمکردنه‌وه‌ی پيُندانته کان 
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به‌شی ميازنسهدم 777077 ------- ێاوهندە سيستمى چاودێریکردن 
øY 5 ۲ ۲ ۲ ۰ ۰‏ ده جم 
زا ناوه‌نده پیروی چاودیریکردن و ریکخستنی 
ناوه‌نده پیروی گازہ نوشده‌رییه‌کان 

بریتییه له بيرؤيهكى کومپیوته‌ریی تایبه‌ت به سه‌رپه‌رشتیکردن و رنکخستنی 
کاره‌کانی تایبه‌ت به ناوه‌نده پێڕۆی گازه نوشده‌رییه‌کان و چاودیریکردن و 
رد 2 یکخستنی )39 منگنامه‌کان و گرفتی ئامنره‌کانی ناومنده پیرومکه. 

پیروهکه دەبەسترێت له پیکهاته‌کانی ویسگه‌ی دابينكدر و بەرھەمهێنەرى ئؤکسجین؛ 
ونسكهى دابینکه‌ری ههوايهستيوراوى نۆشدەريى› ويّسكهى دابینکه‌ری قاكيوم و 
بؤردەکانی ناگاداریکردنه‌وه و هؤكارمكانى يهيومنديكردن. 

کاریکی ترى پنروهکه بريتييه له دانان و ريُكخستنى پلانی جاكسازيى و كاتى 





ميلكاريى ناوەندە پێڕۆی ڕێكخستن و جاودتريكردنى گازه نوشده‌رییه‌کان 
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به‌شی سيازففهم ...ى ناوەندە سيستمى چاودێریکردن 


کاره‌کانی پِيْړؤی ناوه‌نده چاودیریکردن و ریکخستنی ناوه‌نده 


پیروی گازه نوشده‌رییه‌کان بریتین له : 


. جاودیریکردنی شوینه‌کان به کامیُرای چاودیریی. 

. چاودیریکردنی نيشكردن يان نه‌کردنی یه‌که‌کان. 

. چاودیریکردنی ئۆتۆماتیکپێکردن و الوگورپنکردنی یا نه‌کردنی یه‌که‌کان. 
. چاودیریکردنی باری نامیره‌کانی به‌رهه‌مهینی تؤكسجين. 

. چاودیریکردنی باری کومپریسهره‌کانی هه‌وا و په مپی قاکیومه‌کان. 

. چاودیریکردنی ئاسته‌کانی په ستانی گازه‌کان. 

. چاودیریکردنی کوالیتی گازی نؤكسجين. 


. چاودیُریکردنی برى سه‌رفکراوی "لهبهررؤيشتنى نوکسجین ". 


به‌رده‌وام تزمارکردنی پارامیته‌ره‌کانی ثیشکردن. 


. وه‌رگرتنی زه‌نگنامه و ئاگادارینامه‌کان. 


. توانای چاره‌سه‌رکردنی راسته‌وخوی كرفت و زه‌نگنامه‌کان لەڕێى نینته‌رنیت يان 


تؤرى کؤمپیوتەریی تايبهت به نه‌خوشگه که. 


. جاودیریکردنی پله‌ی گه‌رمیی زووره‌کان. 
. کونترول و چاودیُریکردن له دوورهوه remote monitoring and control‏ 
.ناردنی ناگاداریی له‌رٍیی کورته‌نامه‌ی موبایله‌وه. 


. پلانی چاکسازیی. 
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بەشی چواردەھەم سس پلاندانان 
4. پلاندانان بو دانانی ناوه‌نده پیروی گازی نؤشددريى 

دانان و دروستکردنی ناوهنده پێڕۆى گازه نو‌شدهرییه‌کان سهرهتا دهبێت لەسەر بنه‌مای 
هه‌لبزاردنی يمكيك له "ستاندارده" جیهانبیه‌کانی ومك نینگلیزیی» فهرمنسیی. ئە‌ڵمانيى› 
یابانیی يان نه‌مه‌ریکیی بێت› بریاردان بۆ ههلبزردنی يمكيّك لمم ستانداردانه کاریٔکی 
لەخۆڕا و تاکه‌که‌سیی و تەنانەت کاری لیزنه‌ش نبیه؛ بلكو دەبێت پێشتر لايمنى يسيؤرى 
پەیومندیدار له "پلاندانان" و "ته‌ندروستیی" ئەم بابه‌ته یه‌کلابکه‌نه‌وه بۆ بریاردان لهس 
يەك جۆر سیستم و ستانداردی جیهانیی بو تەواوی ولأت بو ریگریی له کیْشه‌کانی 
هه‌مه‌جوریی له سیستم و ستاندارده‌کان هه‌مه‌جوریی له ستاندارد و پیرزهکان کاری 
فیربوونی نيشييّكردن و چاکسازیی و کرینی پارچه‌ی يەدەك ئاڵۆز دمکات ئه‌مه جگه 
لموه‌ی کاریکی نائابووربیه و له مه‌ودای دووردا زیان به ابووری ولأت دەگەیەنێت. 

دانانی ناوهنده پێڕۆى گازه نؤشدەرییەکان بووه به کاریکی پیویست و يدكيكه له 
مهرجه‌کانی دروستکردنی نەخؤشگھەی نوی و نه‌خوشگه کونه‌کانیش روزله‌دوای روز نهم 
سیستمه زیاددهکه‌ن پلان و دیزاین و دانان و دروستکردنی پیرژهکه له نمخزشگه‌ی 
نوێدا لهکاتی دیزاینکردن و جیبه‌جیکردنی نه‌خوشگه‌که دمکریت له‌لایه‌ن کومپانیای 
تایبه‌ت و پسپور به‌بوارهکه. دانانی سیستمه‌که له نه‌خوزشگه‌ی نوێدا کاریکی ئاسانترە 
وەك له نەخؤشگمیەکی کون به‌لام دهشکریت يترؤمكه دابنرێت بق ئەو نەخؤشگانەی له 
کاردایه بیْنموه‌ی نه‌خوشگه‌که يمكبخريت له یشکردن. به شیوه‌ی قوناغ و هه ماهمنگی 
لەگەل به‌شی ثه‌ندازه و کارگیریی نهخوشگه‌که و كؤميانياى جیبه‌جیکار کارمکه دمكريت. 

هه‌موو نهخؤشكه و سه‌نته‌ریکی پسپوریی نؤشدەریی لانی كەم پیویستی به چوار 
جور گازی نزشده‌ریی "تؤكسجين › ههواى نوشدهریی ‏ نايترؤز ؤکساید و فاکیوم" 
هديه؛ جگه له‌هه‌ وای نامیّری نه‌شته‌رگه‌ریی و 8655 بۆ ژوورهکانی نەشتەرگەريى. 

گەورەیی و بچوکیی پنروهکه و ناوهنده ویسکه‌ی كازمكان و زماره‌ی ناوتلیته‌کان 
دمومستیْته سەر گه‌وره‌یی و بچوکیی نه خؤشگه. که به ژمارەی قه‌رمویله‌ی نهخؤشكه 
مهزنده دمکریّت. لەگەل يه ده که زیاکردنيك بو په‌ره‌سه‌ندنی پاشه‌پون. 


۱۳۲ 


www.iqra.ahlamontada.com 


بريارو يلان 


پاش برياردانى هه‌لبزاردنی يه کيْك له ستاندارده جيهانييهكانى ودك: 

EN ISO 7396-1 , NFPA 99 (C), JIS T7101 ٠۰ )‏ , ۲۲۸۵2-۵01 ) 
بو سيستمهكه. 4S)‏ خؤى لمراستيدا دهبێت بيشتر لايهنى په‌یوه‌ندیداری پلاندانان 
و ته‌ندروستیی به‌کلای کردینته‌وه)؛ هه‌نگاوه‌کانی پلاندانان بو دانانی ناوەندە 
بيرؤى گازه نوشده‌رییه‌کان دمستپیّدەکات که بريتين له : 
.١‏ همنگاوی نؤشدھریی (ھەماھەنگى له نێوان پسپورانی نوشدهریی و يسيؤرى بوارمكه بۆ بریاردان) 
۲. ههنگاوی دیزاینی سیستمه‌که ( يسيؤرى بوارمكه ) 
۳. ههنگاوی ثه‌نداز‌یی (ھەماھەنگى يسيؤرى بوارهکه و تهلارسازیی و ئمندازه‌ی کارهبا و ميكانيك و شارستانی) 


۶ هه‌نگاوی سه‌ریه‌رشتیکردنی دانان (به هه‌ماهه‌نگی پسپوری بوارمكه و ئەندازەی کارهبا و 
ميكانيك وکزمپانیای جیبه‌جیکار) 


*. هه‌نگاوی فێرکردن و به‌کارهینان (خول ڕاهێنان بۆ کارمه‌ندانی نؤشدھریی و ته‌ندروستیی) 


.٦‏ همنكاوى ثیشییکردن و چاودیریکردن وچاکسازیی (خول ڕاهێنان بو به‌شی کارهبا وميكانيك) 
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هن جواردعهدم سس ب پاندانان 


۰ ۰ ۷ ر 2 
.١‏ هه‌نگاوی نوشدمریی : 
پسپوری بواری گازه نوشده‌رییه‌کان به راویٔڑ له كهل پزيشك و که سانی پسپۆڕ و 
تایبەت به بواره‌جیاکان بریار لەسەر نهم خالأنهدى خواره وه ده دهن: 


۰ 
-- 


دياريكردنى جؤرى گازه نؤشدحرييهكان بۆ تەواوی نمخؤشكمكه 
.٢‏ دیاریکردنی بەشەکانی پذویست به كازى نؤشدمریی 
T‏ دیاریکردنی جؤرى ئاوتلێتى گازه نؤشدمرييمكان 
.٤‏ دياريكردنى ژماره‌ی ئاوتلێتى گازه نؤشدەییەکان 
°. دياريكردنى ژماره و جؤرى امیری نوشدهریی و ياشكؤكان 
۱ . دياريكردنى جؤرى گازهنوشدهرییه‌کان به‌پنی پیٔداویستیی و تایبه‌تمه‌ندیی شوينهكان: 
o‏ "تؤكسجين و هه‌وای نۆشدەريى و نايترؤزئؤكسايد و فاکیوم و ههواى امیْری 
نه‌شته‌رگه‌ریی و 8655 " بو به شی نەشتەرگەريى. 
o‏ "تؤكسجين و همواى نؤشدحريى و فاکیوم" بو به‌شی بەئاگاھاتن . 
o‏ گازمکانی "تؤكسجين و ههوای نؤشدعريى و فاكيوم" بو يمكمكانى جاوديريى ورد. 
o‏ "تؤكسجين و هه‌وای نؤشدھریی و قاکیوم" Ja‏ به‌شی همناوبين. 
o‏ "تؤكسجين و قاکیوم" بۆ قاوشه‌کان. 


١ ve- vM‏ ب د 


MRI تؤكسجين و هموای نۆشدەريى و نایتروزئوکساید بو زووری‎ ٥ 

۲ . به‌شه‌کانی پێویست به گازه نؤشدحرييمكان بريتين له: 

نه‌شتهرگه‌ریی و بەشەکانی؛ یه‌که‌ی چاودیریی ورد› یه‌که‌ی چاودیریی دل به‌شی 
منالبوون و منالأن› به‌شی مندالی نەبەكام› به‌شی هه‌ناویین؛ به‌شی تيشك و قاوشه‌کان؛ 


. دیاریکردنی جؤرى ناوتلیته‌کان (بؤكس و بێدهێد و پێندانت) بق : 

٥‏ ثوورهكانى نەشتەرگەريى اوتلیّتی جوری پنندانت و "بؤكس ومك يمدحك"ى بۆ دادەنرێت 

٥‏ ووری به‌ناگاهاتن جوری بيدهيّد يان بۆكسى بو داده‌نریت. 

5 ژوورهکانی یه‌که‌ی چاودیریی ورد ناوتلیتی جوری پیندانتی تایبه‌ت يان بیدهیُدی بو دادهنریت 
o‏ قاوشه‌کان اوتلیتی جوری بیدهید يان بؤكسى بو دادمنریت. 
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پهشی چواردوھھم ببسب پلائداٹان 


.٤‏ دياريكردنى ژماره‌ی ئاوتلیٔتی گازه‌کان به پیی تايبهتمهنديى شویٰنەکان: 
٥‏ زماره‌ی ئاوتلێتى قاوشه‌کان * 5(يا زياتر)ى زماردى قهرمویله‌ی نمخؤشكه ''گشتییەکان'' دەبێت 
٥‏ ثماردى ئاوتلێتى قاوشمكان /۱۰۰ ی زماردى قعرهويلهى نمخؤشكه "تايبمتمكان" دەبێت 
٥‏ ڑمارەی ئاوتلێتی يمكمكانى چاودێریی ورد /۱۰۰ ی ژمارەی قمرمويّلهى بمشمكه دحبێت 
٥‏ زماردى ئاوتلێتى ژووری نەشتەرگەريى /۲۰۰ ی زماردى هؤلمكانى نعشتهرگه‌ریی دەبێت 
٥‏ (ماردى ناوتليتى بعشی بەئاگاهێنان ٠٠٠١‏ ی زماردى قمرمويلهى به‌شه‌که Suas‏ 
٥‏ ڑمارەی ئاوتلێتى بعشى ناماده‌کردن و بسنجكردن ٠١١/‏ ی ڑمارەی قعرهويلهى به‌شهکه دحبييت 
٥‏ زماردى ئاوتلێتى بعشى فریاکه‌وتن ٠١١/‏ ی ژماره‌ی قهرمویله‌ی بمشمكه دەبێت 
٥‏ ژماره‌ی ئاوتلێتى بعشی ھەناويىن ٠٠١‏ ی ژماره‌ی قەرەوێڵەی بعشمكه دەبێت 
°. دياريكردنى ژمارہ و جؤرى ثاميْرى نۆشدەريى و پاشکوکان 
امیری نۆشدەريى پیویست بو سيستمهكه بریتییه له فلزمیته‌ری ئؤکسجین و يمكهى 
مژۆك› پاشکوکانیش بریتین له ئەداپتەر و سونده بو بەستنی لمنيوان ناوتلیته 
جياوازمكانى گازه نوشدهرییه‌کان و نامیره نؤشدهرييهكان (ئامێری به‌نجکردن. فێنتيلەيتەر 
ئامرازی نه‌شته‌رگه‌ریی) بو به‌شی نه‌شته‌رگه‌ریی و یه‌که‌ی چاودیریی ورد ومك: 
.١‏ فلؤمیتەری ئؤکسجین: 
٥‏ ڑمارەی فلؤمیتەر بۆ قاوشه‌کان ‏ (ماردى ئاوتلێتى ؤکسجینەکان × 905۰ 
٥‏ ژماره‌ی فلومیتهر بز یەکەی جاوديريى ورد = ژماره‌ی ئاوتلێتى نؤكسجينمكان × 70۷۹ 
". یەکەکانی مژۆك: 
٥‏ ژماره‌ی یه‌که‌ی مك بو قاوشهكان = زماره‌ی اوتلنتی مزؤكمكان × 905٠‏ 
٥‏ ژماره‌ی یه‌که‌ی مژۆك بو یه‌که‌ی چاودیریی ورد = زماره‌ی اوتلنتی مرّؤكهكان 
٥‏ ژمارەی يه كه‌ی مژۆك ی تايبهت به نه‌شته‌رگه‌ریی = ژماره‌ی پیندانته‌کان 
۳. ثه‌داپته‌ره‌کان و سؤندہ: 
٥‏ ڑمارەی ئەداپتەر و سؤنددى تؤكسجين بۆ ذوورى نەشتەرگەریی - ژماره‌ی پیندانته‌کان 
٥‏ ژمارەی ئەداپتعر و سؤنددى هه‌وای نؤشدھریی بو ژووری نه‌شته‌رگه‌ريى = زماره‌ی پیندانته‌کان 
٥‏ زماره‌ی ئەداپتەر و سونده‌ی نايترؤز ئۆكسايد بؤ ژووری نه‌شتهرگه‌ریی = زماره‌ی پنندانته‌کان 
O‏ زمارمی ئەداپتەر و سؤندهى هه‌وای تامرازى نه‌شته‌رگهریی = زماردى زوورى نه‌شته‌رگه‌ريى نْسك ودل و مێشك 
٥‏ ژماره‌ی ئەداپتەر و سؤندهدی تؤكسجين بو يمكهى جاوديّربى ورد = ژماردی اوتلیتی تؤكسجينمكان 
° زماردى اداپتعر و سؤنددى هەوای نؤشدەریی بو يمكدى چاودیریی ورد > ژماره‌ی تاوتليتى ههوای نؤشدهريى 
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به‌شی چواردھھھم سس سس سس مس ت ‏ پلاندانان 
۲ همنكاو ى دیزاینی سيستمه که 

ناومنده سیستمی كازى نؤشدەریی كاريكى G‏ و فرديسيؤرييه لمبعرئهوه "ديزاين و 
ئامادەكرىنى بِيّداويستيى و تایبه‌تمه‌ندییه‌کانی" به كؤميانيا و كسانى پسپؤړ دمكريّت» پاش 
بریاردانی(هه‌لبزاردنی يمكيك له ستاندارده جيهانديمكان بۆ سیستمه‌که) و پاش وهرگرتنی رلویز 
و داواکاریی و پیداویستبیه‌کان و بريارى جیگیرکردنی جوری گازه نؤشدهرييه‌کان له‌لایمن 
يزيشكان و كسسانى يسيؤرى تايبهت به بوارەجياكان› پلان دادەنرێت بو کارمکه بهم شيوميه : 

.١‏ دياريكردنى "ژماره و جۆر و شوینی" ناوتلیتی گازه نؤشدهرييهكان لمسمرنمخشه. 
۲. جیگیرکردنی "ژماره و جۆر و شوینی" ئامێری نۆشدەريى و باشكؤكان. 
۳. بریاردانی شويْنى وێسگه‌ی كازه نؤشدهرييهكان و دياريكردنى له سه رنه خشه. 
؟. برياردان و دیاریکردنی "ژماره و جۆر و شويّنى" داخهرهکان LVA‏ , ۸۷5 له سهرنه‌خشه. 
°. برياردان و دياريكردنى "زماره و جور و شویتی" بورده‌کانی تاكاداريى له سه رنه خشه. 
.٦‏ دياريكردنى رِیٔرموی بؤرى گازه نؤشدمرييهكان له ئاوتلێتەكان تا ويسكمكان لەسەرنەخشە. 
". خدملاندن و نه‌ژمارکردنی بره پیٔشبینیکراوی بدكارهيّنانى كازه نوشدمرییه‌کان. 
^. دیاریکردنی جۆر و قهواره - Capacity‏ ی ويسكدى دابینکردنی گازه نوشدهرییه‌کان. 
1. دیاریکردنی تيردى بورییه‌کان. 


۰ ناماده‌کردنی (خشته‌ی برهکان و تایبه‌تمه‌ندیی "نامير و پیْداویستیی" سیستمه‌که). 
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به‌شی چواردغام 00777 ب پلاندانان 


11 ۲ که ٣م‏ ۱ ۶ م مسر ےہ o‏ 5۲۰ 5 
ژماره و جؤر و شوینی " ناوتلیتی گازہ نوشده‌رییه‌کان 
پێشتر يسيؤرى بوارى گازه نؤشددرييمكان (لمكمل لايعنى سوودمه‌ند) به ڕاوێژ لەگەل 
يزيشكان و کەسانی يسيؤر و تايبەت به بوارمجياكان؛ ژماره‌ی پنویست و جؤرى گونجاوی 
ئاوتلێتى به‌شه‌کان یه‌کلاده‌کریته‌وه. ياشان زماره و شوينمكانى دمخريته سەرنەخشە. 
جؤرى اوتلیتی بؤكس و بێْدهێْد لمسمروو قەرەوێڵەی نەخؤش دادحنرێت به بەرزی 
(۱۲۰سم-*۱۰ ۱سیم)» له ناستی زمویبه‌وه (۰ع۱ سم) به‌رزییه‌کی گونجاوه؛ به‌لام پێندانتى 
ژووری نه شته رگه‌ ریی به بنمیچدا هەڵدەواسرێت له‌سه‌روو میّزی نه‌شته‌رگه‌ریی. 
پیزکردنی ناوتلیتی گازه‌کان بهم شیوهیه دەبێت: 
5 ریزبه‌ندی Horizontal Array - gs yas Ó‏ 


راست چمپ 
© © ۵ © © © 
O2 ٥۷:٧ MA SA VAC 5‏ 
٢‏ ريزبهندى ستوونیی Vertical Array-‏ 
o2‏ © 
٥‏ © 
MA‏ ©( 
Osa (©) sa‏ © :0 
vac © vac‏ ) © ۱۱2۵ 
یم )© 5 )©( MA‏ 


ژماره و جور و شوینی "نامیری ئۈشدەريى و پاشكۈكان 
پێشتر يسيؤرى بوارى گازه نؤشدەرییەکان (لمكمل لایەنی سوودمهند) به ړ اوي لەگەل 
يزيشكان و که‌سانی يسيؤر و تايبەت به بوارەجياكان› بریارده‌دهن بۆ یه‌کلاکردنه‌وه‌ی زماره 
و جؤر و شوینی نامیره نوشده‌رییه‌کانی تايبەت به بمكارهينان له نيوان نەخؤش و ناومنده 
پیرزی گازه نوشدهرییه‌کان و پاشکؤکانی پیّویست (ومك ئەداپتەر/ پرۆب و سونده) 
بؤبمكارهيّنانى له نيوان ناومنده پێڕۆهكە و نامیره نوشدهرییه‌کان. 
همروه‌ها ددكريّت ڕێژەيەك زیادبكرێت و جێگير بکرێت ودك يەدەك. 
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a‏ سس پلاندانان 
شوێنى ناوه‌نده ویسگه‌کانی دابينكردنى گازه نؤشدەرییەکان 
دياريكردنى شوێنێك و ړووبه‌ريکی گونجاو و پێویست (كه باشتره له دمرموه‌ی 
نه‌خوشگه بیت يان له ثيرزهممينى نهمخوؤشكه) بو ناومنده ویٔسگەکانی دابينكردنى گازه 
نؤشدمرییەکان به ھەماھەنگى له‌لایه‌ن ثمندازيارى ته لارساز و پسپوری بوارەکەوہ 
دەبێت› به ره‌چاوکردنی مه‌رجه‌کانی ستاندارده جيهانييمكانى وهك : 
HTMO2-01, EN ISO 7396-1 , NFPA 99 (C), JIS T7101, ........ )‏ ) 

نه‌مانه‌ی خواره‌وه هه‌ندنك رٍینمایی كرنكن دو شویّنی ناوه‌نده ونسگه‌کان: 
.١‏ هیچ شوینیکی سیستمه‌که نابێت ومك کؤگا به‌کاربهیُنریت. 
۲. ناومنده ویٔسگەی ئؤکسجین دحبيّت له ژووریکی سهربه‌خو دابنریت. 
۳ ژووری ناومندہ ویسگه‌ی تؤكسجين پنویستی به ژوریکی فراوانتر همیه به‌هوی زژریی و 
هاتوچوپیکردنی بوتلی ثوکسجینهکان. 
.٤‏ شیوه‌ی به‌ستن و دابه‌شکردنی هيدمرى راست و چه‌پی بوتله‌کانی تؤكسجين و به پێی 
6. دهکریت ناومنده ونسگه‌ی نایتروزئوکساید له ككل ئۆكسجېن بەیەکەوہ له ژوورنکدا دابنرێن. 
6. اسانکاریی هەبێت بو هاتوجؤى ئوتومبیل بؤ هێنان و بردن وگواستنه‌وه‌ی بوتلی گازهکان. 
۷ له کاتی هه بوونی دابینکه‌ری وکسجینی شل دەبێت: 

۰ ڕێڕەوێکی گونجاوی تايبهت دابنرێت "تهنها" بۆ هاتوچوی تانکه‌ری نؤكسجينى شل. 

٠‏ زهوی ريُرمومكه و شوێنى تانکی نزکسجینی شل. دحبيت له جوری کونکریت بيت نەك قيرتاو. 

''ئؤکسجینی شل و قیرتاو" دهبنه هؤى گرگرتن. 

. سیستمه‌که له شوینیکی گونجاوی نزيك به ناوهنده پێڕۆى تؤكسجين بیّت له ناو (پهرژین/ سیاج)دا. 

۰ بهرزکردنه‌وه‌ی فاستی زه‌وی بو ڕێگریکردن له كؤبوونهودى باراناو. 

° ههبوونی هه واگؤړکئ. 

° به‌دوورگرتنی هه موو سهرچاوه‌یکی جهورى و پفن. 
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ŇA‏ سس سس ب پلاندانان 
۸. ناومندمویٔسگەی قاكيوم له ژووریکی جیا و سەربەخۆ دادەنرێت› لمبه‌رنهوه‌ی له پەمپی 
فاکیومدا رؤن بمكارديّت پنویسته بەدووربێت له ثوورى ئۆكسجين. 

۹. ناومنده ونسگه‌ی همواى نوشدهریی و هه‌وای نەشتەرگەریش له ثوورتك دادهنرین. 
۰.به‌دوورگرتنی دهرچه‌کانی دمکتی راکنشانی ههوای کؤمپریٔسەری نۆشدەريى و نه‌شتهرگه‌ریی 
له سه‌رچاوه‌ی پیسبووی ومك: (بادهمرکیشی فاكيوم؛ هه‌ولکنشی چێشتخانە و به‌شه‌کانی تری 


.١‏ پانی و دریژی دحركاكان به پنی پنویست و قه‌باره‌ی امیرمکان بێت و Duas‏ هه‌ميشه 
دحركاى ژوورهکان به ړووی دحرهوددا بکرینه‌وه. 

.٢‏ ووری نیشکگر دهبیت به‌شیوه‌ی‌ك بیت به‌ئاسانی هاتوچوی ژوورهکان بکات به‌تایبه‌تی 
Y‏ ۔ھەبوونی هەواکیٔشیی به‌رده‌وام و جیگیرکردنی پله‌ی گه‌رمیی گونجاو؛ به دانانی 
سیستمی فینککردنه‌وه › بۆ ڕێگریکردن له زياد گه‌رمبوونی شوێنى نامیّره‌کان. 

6 نەخشەی پیویستی شوینه‌که و نامیر و سیستمه‌کان هه‌ميشه بەردەست بێت. 





نه خشه‌یه‌کی شوینی ناودنده وێسگەکانى دابینکردنی گازه نؤشدمرييهكان 
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بق وم س بيت تىپ سس سوب يي سیب الا 
''ژمارہ و جور و شوینی " داخه‌ره‌کان 


دیاریکردنی ژماره و شوینی داخه‌ری دابڕ (سەرهكى) و داخه‌ری به‌شه‌کان (لاومکیی) 
لەسەر نه‌خشه و به‌پیی نهؤمه کان و به‌شه سهره‌کییه‌کان و شوينه تایبه‌ته‌کان: 
ه داخه‌ری دای - Isolation Valve‏ لمم شوینانه دادەنرێت: 
سهره‌تای دهرچوونی بورییه‌کانی ویسگه‌کانی دابینکردن و ویْسگه‌ی يەدەگ. 
پیش چوونه‌ناوموه‌ی بؤرییەکان بۆ ناو نەخۆشگە. 
له شوینی جیابوونه‌وه‌ی بؤرى لاومکی به بزری سه‌رمکی. 
سهره‌تای ھەر نهۆمێك. 


۷ ۷ ۷ ۲ 


بۆ دابرکردنی كازمكان له نهؤمێك يان بەشیٔکی سهرمکی نمخؤشكه لمكاتى كاركردن و چاکسازیی و 
داخستنى به‌شه‌که يان لمكاتى بارى نمخوازراو له لايەن بعشى ئەندازە و چاكسازيى› دەکرێت داخه‌ری 
گازه‌کان بهيهكهوه يان به جیابن. باشتره له ناو سندوقى داخراودابن. 
٥‏ داخمرى به‌شه‌کان - ۸۷5۱۲ لهم شوينانه دادمنرنت: 
> قاوشهكان 
< به‌شی نه‌شته‌رگه‌ریی 
< به‌شی چاودیریی ورد 
داخمرمکان لەگەل "گیّچی تایبعت به پهستانی گازمکان لهناو سندوقدا "دادەنرێت› له شوێنێكی 
"بهرچاوی نزیکه‌دهست" بۆ چاودیریکردنی په‌ستانی كازمكان و بز گرتنه‌وه‌ی گازهکان له کاتی باری 
نمخوازراو يان کارنه‌کردن لهلايمن ستافی نۆشدەرىيەوە› ههرومها لهلایهن بعشى نه‌ندازموه بمكارديت بۆ 
کاری چاکسازیی و به‌دواداچوونه‌کانی. 
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به‌شی چواردھھھم __بببببببببببب ‏ حب پاندانان 


"زماره و جور و شوینی" بؤردمكانى ناگاداریی 


دیاریکردنی "شون و زماره و جر ی بورده‌کانی ناگادارکردنه‌وه لەسەر نه‌خشه به‌پیی 
تایبه‌تمه‌ندیی شوینه‌کان دەبێت و له نزيك شوننه گرنگ و هه‌ستیارهکانی وهك ژوورمکانی 
نەشتەرگەريى و چاودیریی ورد و بعشى مندالی نبه‌کام و یەکەی چاودیریی دل و 
قاوشه‌کان و به‌ریرسی بمشمكان و به‌شی چاکسازیی دادهنرێت › ومکو : 


0 


0 


۰ 


0 


0 


جوری Area Alarm Panel‏ له به‌شی نه‌شته‌رگه‌ریی بؤ (پێنج گاز و زياتر) 
جؤرى Area Alarm Panel‏ له بمشى فریاکه‌وتن بو (پننج كاز و زیاتر 
جوری Area Alarm Panel‏ له یه‌که‌کانی چاودیریی ورد بؤ سی كان 
جوری Area Alarm Panel‏ له یه‌که‌کانی چاودیریی دل بۆ سی كاز 

جوری Area Alarm Panel‏ له بعشى چاودیُری مندالی نهبه‌کام بۆ سی كاز 
جؤرى Area Alarm Panel‏ له به‌شی هه‌ناویین بو سی كان 

جوّری Area Alarm Panel‏ له به‌شی قاوشه‌کان بو دوو كان 

جوری Local Alarm Panel‏ له به‌شی چاکسازیی بو (پێنج كاز و زیاتر) 
جوری Master Alarm Panel‏ له بەشى کونترول بو (پێنج كاز و وزیاتن 


بزردی ناگاداریی به‌رده‌وام چاودیریی کاری پیروهکه دمکات له بوونی ھەر كێشەيەك 
له (زیادوکه‌مبوونی يان نه‌مانی به‌ستانی گازه نوشدهرییه‌کان و هه‌وای نوشده‌ریی و 
نه‌شته‌رگه‌ریی و فاکیوم» به زمنگی وریاکردنه‌وه و گڵۆپی نیشاندهر ناگاداریی دمدات 
به ستافی ( ته‌ندروستیی و ته‌کنیکیی ) نه‌خوشگه. 


دمبیّت نه‌خشه و ورده‌کاری پیویستی بوردهکانی ناگاداریی هه‌ميشه به‌ردهست بێت. 
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بەشى چواردىھەم سے سے ہش سے متسس سس سس سس ك `= سس بلاندانان 


O O O O O 


دياريكردنى ریره‌وی بؤرى كازه نؤشدمربيهكان 


رٍیره‌وی بؤرییەمسەکان له "ثاوتليّتهكانهوه" ده ستپيده کات تا بهيهككهياندنى 
به "ناوه‌نده ويْسكهكانى دابينكردنى گازه نؤشدهرييهكان" (به تيردى باريكى 
گونجاو به‌ره‌و ئەستوورتر) بهم شێوەیە: 

بيركردنهوه له بهكارهيّنانى که‌مترین دووريى ړيٌره وی به‌کارهینان. 

بؤرى به‌ستراو به تاوتليّتهكان و گه‌یاندن و بەستنی به ڕێرەوی بؤرييه لقييهكان 
گەیاندن و بەستنی بؤرييه لقييهكان به داخه‌ری به‌شه‌کان ¬ AVSU‏ 

به‌ستنی بۆردهكانى ئاگادارکردنه‌وه‌ی به شه کان - Area Alarm Panel‏ 
كهياندن و بهستنى بؤرى لقه کان لهدواى داخه‌ری به‌شه‌کان به‌ره‌و ړيْره وی 
بؤرى به شه کان و نهؤمهكان. 

به‌ستنی بؤرى به‌شه‌کان و نهومه‌کان به داخه‌ری دابړ - LVA‏ 


٥‏ كهياندن و بەستنی بؤری به شه کان و نهؤمهكان له‌دوای "دابره‌داخه‌ره‌کان" 


به بؤربيه سه‌ره‌کییه‌کانی دابه‌شکردنی گازه‌کان. 

که‌یاندن و به‌ستنی بورییه سه‌ره‌کییه‌کانی بيناكه به بۆرى سهره‌کی دهرچوو 
له ناوه‌نده ونسگه‌ی دابینکردن و دابه‌شکردنی گازه نوشده‌رییه‌کان. 

بەپیٔی جوری نه‌خشه و گهوره‌یی و فرمنهؤميى و باردریژیی و هه‌لکه‌وته‌ی 
نه‌خوشگه. هه‌نديّك جار واپێویست دەکات بۆ ناردنی گازه‌کانی ''ئؤکسجین و 
هه‌وای نؤشدھریی و فاکیوم" له‌سهره‌تای ناوهنده پِيْړؤه کانه‌ وه به‌دوو ړيْړه وی 
جیا یازیاتر بؤرى بهكاريهيّنريّت (بونمونه بو لای راست و چه‌پی نه‌خوشگه 
يان دابه‌شکردنیان بەسەر نهومه‌کاندا). 
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بەش چواردەشەم ——— پلاندانان 
a ۰ ۰ ۰ 0 0 ۰‏ م۰ 1 vø‏ ۰ 
بنه‌ماوناسانکاریی چونییه‌تی دانان و راکیشانی بوری مس و پاشکوکانی 


.١‏ ڕاکێشان و گه‌یاندنی بؤرى مس له ناومنده ويسكهى دابینی كازمكانهوه بو "نهومه‌کان" 
لمیی شوینیکی تایبەت (شەفت - دهکت) و ستونییه‌وه دەبێت. 

















Oxygen ۵ N20 Manifold  Mediccal Air Compresor Vacuum Pump 


.٢‏ بؤرييمكان لەناو بينادا لمنيوان بنميجى سهرهکی و بنميجى دووممی دادحتريّن (به بنميجدا 
يان به ديواردا هەڵدەواسرێن بههؤى سكه و ھەڵگرە- قه‌فیزی تایبەتەوہ: بؤرى ئاوتلێتى 
"بیدهیدهکان و داخه‌ر و بۆردى ناگاداریکردنه‌وه" له بنميجهوه دادهبه‌زیت (به‌شیوه‌ی ديار 


يان شاراوه له ناو بؤرى پلاستيك يان دەكت)› بۆ "پنندانته‌کان" له بنميجدا له شوێنى 
دياريكراوى پێندانت دادمنرين. 

۳. له لقه‌بزرییه‌کاندا؛ دەكرێت چه ند به‌شیکی لەسەر ببەسترێت بەلام ومرگرتن و لق 
لیٔبوونەوەی زور بؤ بؤرى قاكيوم كاردهكاته سەر که‌مکرنه‌وه‌ی نيكهتيفهيهستان(فاكيوم). 


.٤‏ گه‌یاندن و راکیٔشانی بؤرييمكان له ناو بنميجى رِیٔرەوەکاندا و دابه‌شکردنی بەسەر 
به‌ش و ڑوورمکاندا گونجاوتر و باشتره. 

5. خؤلادان له بهكارهيْنانى نوشتاندنەوەی بؤرى مس. 

.٦‏ به‌کارهینانی ياشكؤ گونجاوه‌کانی بؤری مس (ودك دابەشكەرە و پێچۆك و... تد). 
۷. هه‌لبزاردنی ڕێرەوی بورییه‌کان كه كهمترين پیج و لقليْبوونه وه ی تيْبکه‌ويْت و خؤلادان 


له دابمشكردنيك که "ئاسان نمییّت" لەکاتی دانان و به‌ستندا. 


۱۰۳ 
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يدشى ua‏ _ پلائداٹان 
^. بؤرى لای چه‌پی"داخه‌ری به‌شه‌کان" بريتييه له تێچوونی گازهکه و لای راستى 
۹ "داخه‌ری بهش - "AVSU‏ له سعر بؤرى سهره کی نابهستریت بلكو لەسەر ړيْړه وی 
بۆرى بمشمكه دمبه‌ستریت. تا بمكرتنهودى كارنهكاته سەر به‌شه‌کانی پێش خؤى. 

. بؤربيمكانى تؤرى گازه نؤشدهرييهكان نابێت نزیکبیّت لهو شوێنانەی مهترسييمكانى 
Lats‏ و كركرتنى oLa‏ وهك: (چیشتخانه. به‌شی شوردن» موهلیده....تد.)» وه نابت به 
هيج جۆرێك شه فتی (سەرخەرہ - مصعد) بمكاربيت بو راكيّشانى بۆرى كازى نۆشدەريى. 





دابه‌شکردنی يؤريدهكان له ناوه‌نده ونسگه‌کانی دابینکردن 
بو نهؤمهكان لەڕێی شه فته‌ وه بۆ بنمیچی به‌شه‌کان و پاشان بو ناوتلیته‌کان 
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بەشی جوارديهدم سس سس سس سس پلاندانان 


بۆری مس کونسولی کونسولی هملواسراو 
دیوایی Pendant Josa‏ 





چزنییه‌تی ڕاکێشان و دانانی بؤرى مس بق 
کزنسونی هەلواسراو و ئاوتلێتى ديواريى بۆ ثوورى نه‌شته‌رگه‌ریی 
ہے هکان 


سی چا اک 
ود كردنموه 





دانانى بۆرى مس و داخەر و بؤردى ناگادارکردنه‌وه و بێدهێدەکان بو قاوشهكان 


۱١٥ 
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بەشى چواردەھەم سس پلاندائان 
په‌ستانی گازه نؤشدمربيهكان و هه وای نوشدهریی و نه‌شته‌رگه‌ریی 

.له نه‌خوشکه‌ی بچوك وکه‌منهومدا گازمکان به يدك قؤناغى په‌ستان دەنێردرێت 

›" بار) بؤ "تؤكسجين › نايترؤزئؤكسايد › كاريؤندايئؤكسايد و همواى نۆشدەريى‎ ٥ Jat) 


My 


بەلام بؤ "هه وای نمشتمركمريى" به يمستانى QUV)‏ دەنێردرێت. 





hamia a 
ا ےکا د‎ 


OXYGEN MANIFOLD N:O MANIFOLD Nz MANIFOLD COMPRESSED AJR STATION MEDICAL VACUUM STATION 
> `¬ كككغ° ا ممه ”دت ° ° ¬¬ = دوو - ہے ټس س حسم‎ 


له نەخؤشگەی بچوك و كەم نهؤم كازمكان به يەك قۆناغى په‌ستان دەنێردرێت 


۱۰۹ 
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بەشی چواردەھھم ...ى پلاندائان 
.٢‏ بهلأم له نەخؤشگەی گهوره و فرمنھؤم يان کاتێك شوینی ناومندہ ویٔسگەکانی 
دابينكردنى كازمكان دووربیّت له بيناى نه خؤشگه‌وه. بو ریگریکردن له دابه‌زینی 
پەستان: كازمكان به دوو قۆناغى يستان دحنيّردريت ( لابار پاشان لەناو بيناكمدا 
که مده کرينه‌وه بو ٤‏ بۆ ٥‏ بار بؤ گازه نؤشدحرييمكان و همواى نۆشدەريى)› وه بو (هه‌وای 
نەشتەرگەريى به پەستانی " 9 بار " پاشان لەناو بیناکەدا کسىده کريته‌ وه بۆ " ¥بار" ). 
دابمزاندنى په‌ستانی گازه کان بمهؤى ریکخه‌ری پەستانەوہ دهکریت بو هه رگازيك. 





bar -Vac‏ (0.6-0.8) رحا رپ 


له نه‌خوشگه‌ی گه‌وره و فرمنهؤم بو ڕێگریکردن له دابه‌زینی په‌ستان 
كازمكان به دوو قؤناغى پەستان دەنێردرێت 


١١‏ . دەبێت بؤرى بادمرکیٔشی سیستمی قاكيوم له دهرموه‌ی بينا دابنرێت و دووربیٔت 
له شويّنى گشتی و دحركا و په نجه‌ره و ھەر دهرچه‌يه کی بيناء وه كؤتاى بؤربيهكهى 
روومو زموى بێت. 


.١ 3‏ دەبێت نه‌خشه‌ی ریره‌وی بؤری و داخهرهكان» ههميشه بەردمست بێت. 


٧ 
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۱:۸ 


چؤنييه تی سه‌رخستن و دابهشكردنى بورییه مسه‌کان 





بەش چواردوھھم ——— awy‏ 
خدملاندن و نه ژمارکردنی بره پیشبینیکراوی به‌کارهینانی گازه نؤشدمرييهكان 
دیاریکردنی وردی تیکرای به‌کارهینانی گازه نوشدمرییه‌کان کاریکی زور قورس و 
تالؤزه؛ بەلأم لەگەل نمومشدا دەبێت خه‌ملأندنيك بكريّت بو پیویستیی برى به‌کارهیٌنان 
ئەگەر به‌شیویه‌کی پیشبینیکراویش بێت› دمکریّت بو نمونه: سوود له اماری تیکرای 
به‌کارهینانی ڕۆژانەی گازی تؤكسجينى چەند نه‌خوشگه‌یه‌کی دیاریکراو ببینرێت له 
ماوه‌ی ساڵێکدا› برى به‌کارهیْنانی گازهکان له نەخؤشگەیەکەوہ بو نه‌خوشگمیه‌کی تر 
يان له به‌شیکه‌وه بق به‌شیکی تر جیاوازه بق نمونه ئؤکسجین و هه‌وای نوشدهریی له 
به‌شی چاودیریی ورد زياتر به‌کاردیت ومك له قاوشه‌کان» ژووری نەشتەرگەرييە 
"دریزخایهنه‌کان" برنکی زیاتریان پیویسته. واته (جۆر و کاتی به‌کارهینان» پولی 
گرنگی ههیه لەسەر برى پنویستی به‌کارهینان. 
ئەمەی خوارموه‌ی چەند ههنگاونکه بق خه‌ملأندنی ( تذكراى به‌کارهینان )) ی گازهکان؛ 
پاش بریاردانی دیاریکردنی زماردى اوتلیْته‌کان به‌پنی جوری گازمکان" و 
دهستنیشانکردنی تايبهتمنديْتيى جور و شوێنى اوتلیته‌کان "به پیٔی جؤرى گازهکان" : 
.١‏ دیاریکردنی (تیکرای به‌کارهینانبی گازى› یه‌که هاوشیومکانی به‌شیك و پاشان کزکردنه‌ومیان 
بو بسمستهننانی تێكڕای به‌دەستھێنانی گازی بمشعكه. 
". دیاریکردنی (تێكڕای به‌کارهینانبی گازی به‌شه‌کانی نهؤمككان به جیا. 
۳. کؤکردنەوەی (تزکرای به‌کارهیْنانی گازی ههوو نهؤمهكانى نمخؤشكه. 
4. زیاکردنی ڕێژەیەکی يسحكيى بۆ "به‌کارهینانی زیا له پیُویست". 


5. زیاکردنی رٍیژمیه‌کی يسمكيى "بو كمورمكردنى نه خؤشگه له ياشعرون". 


۱:۹ 
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بدشى جواردسهدم —— mwy‏ 
دياريكردنى جؤر و قه‌واره‌ی ويُسكدى دابینکردنی گازه نؤشدەربیەکان 
° جؤرى ویسگه‌کانی دابينكردنى گازه نؤشدهرييهكان 

هه‌لبزاردن و برياردان لەسەر جؤرى سهرچاوهکانی دابينكردنى: (گازهنزشدهرییه‌کان» 
همواى نؤشدعريى و نه شته رگه‌ ریی و قاکیوم) لەسەر چه ند بنەمايەك دەبێت› لەلایەن 
که‌سانی پسپوری بواره که‌ وه (يان به اوي لەگەل كؤميانياى يسيوّر و تایبەت بمبوارمكه) 
بەپیٔی گه‌وره و بچوکیی و جؤرى نمخؤشكه و نرخ و كطكى ئابووريى/ (لجدوی الاقتصادي) 
سيستممكه دەبێت. 
وتسكدى دابینکردنی توکسجین 
دابینکردنی ئؤکسجین به چوارجور سیستم ده‌کریت: 
۱. سیستمی بوتلی نؤكسجينى په‌ستپوراو (له کارگه‌کانی بەرهەمیٔنانی ؤکسجین) 
؟. سیستمی ویْسگه‌ی به‌رهه‌مهیُنانی گازی ئؤکسجین (Oxygen generator)‏ 
۳. سیستمی نؤكسجينى شل (دابینکردن به تەنكەر) 


Buk cryogenic station / Vacuum Insulated Evaporator-VIE) سیستمی ونسگه‌ی ئۆكسىجىنى شل‎ .٤ 


۱. سیستمی بوتلی نیکسجینی په‌ستیوراو: له نمخؤشكدى بچوك و ناوهند. که به‌کارهینانی گازی 
تؤكسجين كامتره له ۲ههزار مه ترسيْجا له ساڵێکدا› جوری بوتلی ثوکسجینی په‌ستێوراو 
به‌کاردیت. به‌زیابوونی به‌کارهینان لهومزياتر تيجووى نهم جؤره كران دمكهويت و کاریکی 
ناکردهییه بؤ كرين و گواستنەوہ و هینان و بردن و به‌ستن و کردنەوەی JÓ‏ ژمارہ زوره‌ی 
بوتله‌کان. لەبەرئەوہ كونجاوتره و كملكى تابووريى زیاترہ بەدانان و بمكارهيّنانى ''ویٔسگەی 
بەرهەمھێنانی كازى نوکسجین " يان بەکارهیٔنانی ''سیستمی ئؤکسجینی شل به تانكەر". 

". سيستمى"وزسكدى بمرههمهينانى گازی توکسجین ": نهم جؤره کارگه‌یه‌که Ja‏ بهرههمهيّنانى 
كازى ۆكسجين› ههواى سروشت به‌کارده‌هینیت بو جياكردنهودى كازى (ئوکسجین) 
له كازمكانى ترى ودك: (نايترۆجين و کاربؤندایئؤکساید و... تد) و نه‌مبارکردنی له 
تانکیکی گه‌وره‌دا و دمبه‌ستریته‌وه به ناومنده سيستمى دابه‌شکردنی تؤكسجين 
لمبری بوتلى تؤكسجينه پەستیّوراوەکان يان دمكريّت ودكو كاركهيهكى گه‌وره‌ی 


۱۵۰ 


www.iqra.ahlamontada.com 


به‌شی چواردەھھم سس پلادانان 
به‌رهه‌مهیّنانی نؤكسجينى په‌ستیوراویش بهكاربيّت و بكريّته بوتله‌وه. نهم جوره بۆ 
نەخۆشگە دوورده‌سته‌کان گونجاوه. که به ئاسانى بوتلی تؤكسجين و ئزکسجینی 
شلیان پیناگات» ههنديّك جاریش له نه‌خوشگه گه‌وره‌کانی شاریش وهك "يەدەك" 
یاجیگرهوه‌ی بوتلی ئؤکسجینی په‌ستیوراو به‌کاردیت» نهم جوره تا راده‌يك له‌رووی 
ابوورییه‌وه گونجاوه بەلام پنویستی به چاکسازیی به‌ردهوام هه‌یه. 

Y‏ سیستمی ۆكسجينى شل به تانكەر : له ن«خؤشكه ززرگه‌ورهکاندا که به‌کارهینانی گازی 
تؤكسجين له هه زار مەترسێجا بو ٠٤‏ هه‌زار مه‌ترسیجایه له ساڵێکدا› جوری سیستمی 
ئوکسجینی شل گونجاوه. که بریتییه له تانکیکی گه‌وره له دهردوه‌ی نه خؤشگه 
دادەنرێت (نزيك به ناومنده سیستمی دابه‌شکردنی ئؤکسجین) و لەڕێی تانکه‌ری 
تايبهتهوه له "کارگه‌کانی به‌رمه‌مهیّنانی ئؤکسجینی شل" پرده‌کریته‌وه و لهریی 
ثیفا پورەیتەرموہ دحبهستريْت له ناومنده سیستمی داب‌شکردنی گازی تؤكسجين. 
سووده‌کانی سیستمی ئؤکسجینی شل: 

نه‌مبارکردنی برِیٔکی زور له ۆكسجێن له شوينى به‌کارهیْنان. 

دلنیابوونه‌وه‌ی دابینکردن. 

که‌مبوونه‌وه‌ی رووبەری پنویست بو ئەمبارکردن. 

نه‌مانی دهنگه‌دهنگ وکیّشه‌کانی هاتوچوپیکردنی بوتلی ئۆكسجين. 

پٍنژه‌پوختیی نؤكسجينى شل زیاتره له رنژه‌پوختیی نؤكسجينى په‌ستپوراو. 


4. سیستمی ولسگه‌ی نوکسجینی شل : 


0 O O O O 


له شوينه ههرهزؤر گەورەكاندا› جۆرى سيستمى ۷۱ | Bulk cryogenic station‏ 
گونجاوه. بەلام کەمتر له نەخۆشگەدا به کارديٌت. 

که لكى نابووریی : 

تيّجووى دروستكردنى سيستمى "بوتلى ئؤکسجینی په‌ستیوراو " همرزلنتره له چاو 
سيستمى "ویسگه‌ی بدرههمهيّنانى كازى تؤكسجين" و "سیستمی وکسجینی شل“ 
به‌لام نرخى كرينى گازی نؤكسجينى پهستێوراو گرانتره له نرخى گازی تؤكسجينى 
به‌رهه‌مهاتووی ویسگه‌ی بدرههمهيّنانى كازى تؤكسجين و ۆكسجينى شل› لهبمرئهوه 


ya) 
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به‌شی جوارومهدم سس پلاندانان 


به زيابوونى به‌کارهینانی گازی ئؤکسجین له نه خؤشگه زور گەورەکان له ماوه‌ی دووردا 

"برى که متيْچووی گازی تؤكسجينى ویسگه‌ی بهرهه‌مهینانی گازی تؤكسجين يان 

ئؤکسجینی شل" قەرمبووی گرانتێچوونی دروستكردنى هەردوو سیستمه‌که دحكاتهوه. 
واته بو نه غوشگه زور گه‌وره‌کان : 


نرخ و تێچووی بەردموامی كرين و كواستنمودى ژمارهيه کی زؤرى بوتلی ئؤکسجینی 
پەستێوراو گرانتر دەکەوێت وهك له نزکسجینی وێسگەی بەرهەمھێنان يان ۆكسجينى شل. 


ويُسكدى دابینکردنی گازی نایتروز ؤکساید 
جذری سیستمی دابینکردنی نهم گازه بههؤى بوتلی په‌ستیُوراوی گازه که 
دەبێت له‌به‌ر كەم به‌کارهینانی. 


ونسکه‌ی دابینکردنی هه‌وای نؤشدمريى و نه‌شته‌رگه‌ریی 

کزمپریسه‌ری نهم سیستمه دووجوری ههيه(رؤنى و ناپزنی) جؤرى نارؤنى باشتر و 
بیوه‌ی تره. به لام گرانتره. له جؤرى رؤنى ریگریی ددكريّت له دمرچوونی رؤنى 
کؤمپریسەر بو ناو سیستمه‌که به‌هزی سیستم و فلته‌ری تایبه‌ته‌وه. که کاریگه‌ریی 
خراپی دمبیّت لهکاتی تیکه‌لبوونی به گازی تؤكسجين. بەپیٔی گه‌وره و بچوکیی 
سیستمه‌که تانکی ههوا به قەبارەی جیاواز به شیوه‌ی (ستونیی يان ناسویی) 
به‌کاردیت. ژماره و قه‌واره‌ی کؤمپریٔسەری هه‌وا به پنی که وره و بچوکیی سیستمه‌که 
دحبيّت و ههميشه دوو كۆمپرێسەر يان زیاتر بەکاردیّت بۆ "كاركؤركئ و يسحك". 
ویسگه‌ی دابینکردنی قاكيوم 

پنشان سیستمی قاکیومی ناو به‌کارده‌هات؛ plu‏ ئێستا بەکارنایەت و په مپی 
فاكيوم به‌کاردیْت. بەپێی گه‌وره و بچوکیی سیستمه‌که تانکی فاکیوم به قه‌باره‌ی 
جیاواز به شیوه‌ی (ستونیی يان اسویی) بەکاردیّت: ژماره و قه‌واره‌ی په مپی قاکیوم 
به پیی گه‌وره و بچوکیی سیستمه‌که دهبیت و هه‌ميشه دوو په مپ يان PUJ‏ 
بەكاردێت بۆ "كاركؤركئ و يەدەك". 
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به جواردسههم سس -پاندنان 
٠‏ دياريكردنى "قدواره - توانايى - "capacity‏ ی سه‌رچاوهکانی دابينكردن 
ههلبزردن و برياردان لەسەر قه‌واره‌ی سهرچاوه‌کانی دابینکردنی:(گازه نۆشدەرییە‌كان› 
همواى نؤشدعريى و نەشتەرگەريى و قاكيوم) لەسەر چهند بنه‌مایك دەبێت› لەلایەن 
كسانى يسيؤرى بوارهکه‌وه (يان بەراویّڑ لەگەل كؤميانياى يسيؤر و تايبەت بمبوارمكه)» 
بەپێی كموره و بچوکیی و جوّری نهخؤشكه و برى تیٔکرالیٔشاوی بمكارهينانى كازمكان. 
دیایکردنی تولنایی- 00۳۵ سيستم و ثامترهكانى ناوهنده ونسگه‌کانی دابینکردن 
به‌پنی کسیی و زؤريى زماردى اوتلیْته‌کان نییه» بطكو به‌پیی (كؤى تیکرالیشاوی 
بمكارهينان)ى گازهکان - flow rate of gases‏ دیاریده‌کریت به یهکه‌ی "ليتر/ خولهك" له 
ته‌ولوی ناوتلیْته‌کان» لەگەل يسحكه زياكردنيك بق "207677" و يمدحكه زیاکردنیك بۆ فراوانکردن 
و پھرمسەندنی نمخؤشكه له ياشعرؤرًا. كؤتا يمكهى تيكرالتشاوى به‌کارهینانی گازمکان 
دەگۆڕدرێت بۆ معترسيّجا له سمعاتيكدا ( م" / سهعات )۰ يان ( ليتر/ سهعات ). 
توانایی ناومنده دابینکه‌ری كازمكانى تؤكسجين و نایتروز نوکساید و كاريؤن دايئۆكسايد› به 
مهترسیجای به‌کارهیّنان له سەعاتێکدا (م آسهعات- (MTh‏ يان (لیتراسه‌عات)» دیاریدهكرێت› 
به‌ینی پنداویستی نه‌خوشگه‌کان» که‌پاشان به دوو كرويى راست و چهپ له زماره‌ی بوتل 
دداریدمکریت یو نمونه: چوار و هه‌شت و ده و دوازده و شازده و بيست و حل بوتلیی و.... قد. 
ناوهنده ونسگه‌ی دابینکردنی گازی وکسجین - Oxygen Manifold system‏ 
سهرچاوه‌ی سفرهكيى : Primary source‏ 
پاش خه‌ملأندنی تیْکرای به‌کارهیّنان (ليتراخولەك› بو ته‌واوی سیستمه‌که. (( با بلیین بۆ نمونه 
بريتيد 1 : "0 0 ەليترا/خولەك" )) 
.١‏ ريزميهكى (۸/- ۱۰/) زیادهکریت بو يەدەك و فراوانبوونى نهخؤشكمكه؛ L)‏ 4/ دابنتين)» 
((دحكاته ٠٠٥ + ٥٤‏ = 545 ليتر/خولهك)) 
". تتكراى به‌کارهێنان دمكؤردريّت بؤ (ليتراسەعات). دهکاته ( 545 × 0 6 = ۳۲۷۰۰ لیتراسه‌عات) 
T‏ ياشان تيكراى به‌کارهيٌنانی رؤزانهدى سهرچاوه‌ی سەرمکیی دابينكردن ئه‌ژماردەكرێت به كؤرينى 


بهکارهینان له (لیتراسه‌عات) بۆ (لیتر/رزن به پێی ژماره‌ی سەعاتی كاركردنى بهكارهيّنان له رؤذيكداء 
بەپیٔی جؤرى نهخؤشكمكه. (یابلتین۸سهعاته). (بونمونه: دمكاته ۳۲۷۰۰ × 8 = 361600 ليتر) 


۱٣ 
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بەشى جوارديهدم سس _____-پادانان 


.٤‏ بۆ ئەژمارى راسته‌قینه‌ی ڕۆژانه دحبيّت (جياوازمكيى لمبهكارهيّنانى پززانه» (التباين في الإستهلاك اليومي) 


ومربكيريّت به‌ریژه‌ی (Ve - / ٥٢(‏ به‌پنی جؤر و كموره و بجوكيى نمخؤشكه › (با ٥٢٢‏ دابنیین)» 
كمرحكاته : 361600 × ۲۵ / = 0 40 5اليةر بو يەك رؤڑ۔ 

. با ئەژمارى ٤‏ ڕۆژ بكهين بو ته‌واوبوونی كازى تؤكسجينى بوتله‌کان بۆ هەردوولای پاست و 
چه‌پی سيستمهكه (واته ٢‏ پوژی بهكارهينان بو يەك لا). به‌مجوره كؤتا تتكراى به‌کارهینانمان 
دهستده که ويٌت (كمدمكاته: 65400 × ٤‏ = ۲۱۱۱۰۰ لیئر بؤ ٤‏ رؤزمكه بۆ هه‌ردوولا). 

. تولنايى بوتڵێکی ؤکسجینی ٠٤(‏ ليتريى) بریتییه له "0 654 ليتر" له نؤكسجين له ژێر په‌ستانی ٧٠٨١‏ بار". 

. بەدابەشكردنى 361600 به‌سمر 1604٠‏ نحكاته ٠٤‏ بوتل › واته سیستمه‌که بريتى دحبێت له ٠٤‏ بوتلیی 
(۲۰(۲) بو همروولاء Ye)‏ بۆڕاست و ۲۰ بو چەپ). 

. که‌واته: ژماره و قمباره و په‌ستانی بوتنی ئؤکسجین کاریگه‌ریی به‌رچاوییان همیه له زیاکردنی 
ماوه‌ی به‌کارهینان. (به زیادکردنی زماره وپه‌ستانی بوتلی ثوکسجین کاتی بمكارهيّنان زیادمکات). 


سه رجاودى لاودکیی - يسحكيى: Secondary source‏ 


بؤ ههمان سيستمى سهرهوه. پاش خهملاندنی تیْکرای بمكارهيّنان (لیتراخولهك تمنها بؤ شويّنه گرنگ و 
پێویستەکان› (( با بین بۆ نمونه بريتبيه له : " ۳۰۰ لیتراخولەك " )). 


5 


٧۷ 


ڕێژەیەکی (8/- ۱۰/) زيادمكريّت بؤ يەدەك و فراوانبوونى نه‌خوشگه‌که. /٩ y)‏ دابنێین)› 
((دهکاته ۲۷ + ۳۰۰ = ۳۲۷ لیتراخوله‌ك)) 

تیُکرای به‌کارهینان دەگۆردرێت بۆ (لیتراسه‌عات). دمکاته (۳۲۷ ×0 6= ۱۹۱۲۰ لیتر‌اسه‌عات) 

پاشان تیکرای به‌کارهینانی پوژان‌ی سهرچاوه‌ی يمدحكيى دابینکردن نهژمارده‌کریت به گورینی 
بمكارهيّنان له (ليتراسەعات) بؤ یتر/رزن. به‌پیی زماره‌ی سەعاتی کارکردنی به‌کارهینانی ئەم 
به‌شانه له‌زژیکد المبه‌رنه‌وه‌ی بۆ يمدحك به‌کاردههینریت»(با Eil‏ سهعاته بۆ شویْنه پنویسته‌کان)» 
(بۆنمونە: دمکاته 19730 × £ - ۷۸۸۰ لیت 

بو ئمزماری راسته‌قینه‌ی ڕۆژانە دهبیّت (جياوازمكيى لبه‌کارهینانی پزژانه» ومربگیریت 
به‌پیژه‌ی (۲۵ / - )٥٧٧‏ به‌پیی جور و گه‌وره و بچوکیی نه‌خوشگه › ربا YO‏ دابنيين)» 
كهدمكاته 78480 ۲١‏ / = ۱۹۱۲۰ ليتر بو يەك رؤة. 

با ئەژمارى ۱ ڕۆژ بکەین بو ته‌واوبوونی گازی ئوکسجینی بوتله‌کان به‌مجزره كؤتا تيكراى 
به‌کارهیّنانمان دمستدمكهويّت (که‌دمکاته: 19630 × ۱ = ۱۹۱۲۰ لي بو ۱ يؤن. 

توانایی بوتڵێکی تؤكسجينى ٠٤(‏ لیتربی) بريتديه له "6540 لیتر له ژێر په‌ستانی ٠٥١‏ بار . 


بەدلبەشكرىنى ۱۹۱۲۰ بەسەر ۱5۰ دحكاته ۳ بوتل واته سیستمی يسحكهكه بریتی دهبی له 3 بوتليى. 
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به‌شی چواردەھەم ل amoy‏ 

سيستمى ويّسكهى دابینکردنی ئۆکسجینی شل 

.١‏ پاش خه‌ملاندنی تێكڕای بهكارهيّنان (ليتراخولەك› بو تەواوی سيستمهكه. (( با بلذين بۆ نمونه 
بريتيد 1 : ٠٠"‏ ەليتر/خولەك" (( 

5 ریژه‌یه‌کی (/ ۸ - )2٠١‏ زیادهکریت بو يەدەك و فراوانبوونى نەخؤشگەکہ (با 7۹ دابنثين)» 
((دهکاته ٠٠٥ + ٥٤‏ = 545 ليتر/خولمك)) 

۳ تيكراى به‌كارهيْنان دەگۆڕدرێت بۆ (ليةراسەعات)› دمكاته ( 545 × ٠۰‏ = ۲۲۷۰۰ لیتراسه‌عات) 

.٤‏ پاشان تيكراى بمكارهيْنانى ڕۆژانەی سەرچاوەی سەرمکیی دابينكردن نهژمارده‌کریت به كؤرينى 
به‌کارهێنان له (ليتراسەعات) بۆ OIF)‏ به پنی ژماره‌ی سەعاتی كاركردنى به کارهيٌنان له ڕۆژیکدا› 
بەپیٔی جؤرى نەخۆشگەكە› (بابلتين ۸سه‌عاته). (بۆنمونە: دمکاته ۳۲۷۰۰ × ۸ = 311600 ليتر) 

5. بو ئەژماری راسته‌قینه‌ی ڕۆژانە دەبێت (جیاوازه‌کیی لبه‌کارهینانی رِؤثانه) ومربگیریت 
بەڕێژەی )/٥۷٧ - / ٥٢(‏ بهييى جور و كهوره و بچوکیی نهخؤشكه . (با 35/ دابنتين)» 
که‌دهکاته 3161600 × 735 = 75400 ليتر بۆ يەك ڕۆژ. 


.٦‏ با ئەژمارى *3 ڕۆژ بكهين بو ته‌واوبوونی كازى نؤكسجين. بهمجؤره GJS‏ تێكڕای به‌کارهینانمان 
دمستدهكمويّت (که‌دمکاته 65400 × 30 = 1963000 ليتر) بو "١‏ روزهکه. 
". بو ھەر ليتريّك ئوکسجینی شل لهكاتى بوون به كازداء * 84 ليتر كازى ئؤکسجین دەدات. 


۸. کهواته قه‌باره‌ی پیٔویست بو تانكى نوکسجینی شل بريتى دھبیّت له: “۸٥۰/۱۹٦۲۰۰۰‏ ۲۳۳لیتر. 


ناوهنده ویٔسگەی دلبینکردنی كازى نايترۆزئۆكسايد ٧۷:0 Manifold system-‏ 


بەهەمان شيودى دیاریکردنی توانايى سه‌رچاوه‌ی سه‌ره‌کیی و يەدەكيى نوکسجین دمکریت. 
ناوهنده ویْسگه‌ی دابینکردنی هه وای نوشدهریی و فاکیوم 

توانایی ناوهنده وێسگه‌ی دابینکردنی (هه‌وای نؤشدھریی و هه‌وای نه‌شته‌رگه‌ریی و قاکیوم) به يمكه پیوهری 
*) دیاریده‌کریت و بو تانکی هەوا و تانکی فاکیوم به قمباردى: (لیت» (پئ" يان (م") دياريدمكريّت. 

پاش دیاریکردنی توانایی سهرچاوه‌ی سیستمی هه‌وای نوشدهریی و هه‌وای نه‌شتهرگه‌ریی و 
سیستمی فاکیوم. ڕێژەیەکی (7 ۸ - ۱۰/) زيادمكريّت بو يەدەك و فراوانبوونی نه خؤشگه‌که. بهلأم 
ڕێژەی جیاوازه‌کیی لسمكارهئنانى رؤزانه (التباين في الإستهلاك اليومي) نهژمارناکرنت و ه‌لبزاردنی توانایی 
''کؤمپریسەری هه‌وا و په‌مپی فاکیوم" بە(ليتراخولەك يان م آسه‌عات) به‌هه‌مان برى به‌کارهینان دیاریده‌کریت 
و نێی كسناكريّتهوه؛ بهلأم له ستانداردی 2022 HTM‏ ۰ جياوازمكيى له (به‌کارهینانی ڕۆژانە) ومردحكيريت و 
بەڕێژەی ۷۰/ تواناییان كممدمكاتهوه. 


yoo 
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بدشى چوارده هه م پلاندانان 
دياريكردنى تیره‌ی بورییه‌کان 


تیره‌ی بؤرى مسی دەرچوو له "ئامیّری ناومنده ویْسگه‌کانی دابینکردن" به‌پیی گه‌وره‌یی 
و بچوکیی- "capacity"‏ یه‌که‌یان لەلایەن کومپانیاوه دیاریکراوه. بهلأم بچوکبوونه‌وه‌ی 
تيردى بؤرييمكان به‌پیی لقلیبوونه‌وه و دابه‌شکردن و دریژیی و دوورکه‌وتنه‌وه‌یان له 
ناومنده‌که‌وه دیاریده‌کریت تا دهگاته کوتا خالى به‌ستنیان به اوتلیته‌کان. تيردى بزری 
به‌ستراو له اوتليّتى فاكيوم گه‌وره‌تره له‌چاو تيردى بزری ناوتلیّتی گازه نوشده‌رییه‌کان و 
هه‌وای نوشده‌ریی. 
ئەم زانیارییانه کاریگه‌ریی به‌رچاوییان هه‌یه له هه‌لبزاردنی تیره‌ی بؤرى گونجاو: 

0 پستانی سیستمه‌که 

٥‏ درێژی دوورترین خالى بهكارهيّنان له سهرچاوه‌ی دابینکردنه‌که‌وه. 

0 به‌کارهینانی داخهر و پاشکوکانی بوری (پێچۆك › دابه‌شکهره ... تد.) 


O‏ لقلیبوونه‌وه. 
٥‏ زماره‌ی نهومه‌کان. 
© به‌فیروچوونی ریییدراوی يهستانى سیستمه‌که. 


LVA - داخمرى دابر‎ H 





Oxygen Manifold 
N20 Manifold 
Air Compresor 





Vacuum Pump 
LVA - pha داخمری‎ 


Outiet : Outlet 
d به‌کارهینان‎ 
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همنگاوی ئەندازەیی 


Aave 


ناومنده سيستمى گازی نۆشدەريى پيُویستی به كار و هه ماهه‌نگیی هديه له نيوان به‌شه 
جياوازمكانى ثمندازه (ته‌لارسازیی و يسيؤرى بوارهکه و ثمندازدى کارهبا و ميكانيك و 
شارستانى)› ياش ثامادمكردنى خشته‌ی برمكان و تايبەتمەنديى "امير و 
پنداویستیی " سیستمەکە› كفتوكؤى كارمكه دمكريْت لەگەل ثه‌ندازیاران بۆ زيادكردنى 
پنداویستییه‌کانی دی به‌پیی بوارمجياكان و ئەم كارانهدى خوارموه دەكرێت: 


١ 


. ئامادەكرىنى خشته‌ی برمكانى (ناوهنده ينرؤى گازه نقشدهرییه‌کان) 
. ئامادەكرىنى خشته‌ی برمكانى (كارمبا ميكانيك شارستانی) 


. ثامادمكردنى دحرخسته 


پاش ته‌واوبوونی خشتهى برمكانى ناوهنده پێڕۆی گازہ نوشدمرییه‌کان و پیٔداویستییەکانی ترى 
پێڕزەكه له لايەن نمندازیارانی شارستانی و کارهبا و ميكانيك. 


. ناماده‌کردنی (تایبه‌تمه‌نیتی - مواصفات) ی ئامێر و پندلویستییه‌کانی ناوهندهسیستمه‌که 


له لای ن که‌سانی پسپور و شارهزای بوارهکه. 


. ئامادەكرىنى مهرجه کان: 


O‏ مهرجه‌کانی سیستمه‌که به پێی ستاندادی جیهانی هه‌ڵبژزردراوی بریارله‌سه‌ردراو. 
O‏ مهرجه نه‌ندازمییه‌کانی شارستانی و کاره با و ميكانيك. 


O‏ مهرجه یاساییه‌کان. 


۲ ئامادمکردنی نمخشه‌ی پنویست بو جنبه‌جیکردنی کارمکه. 


. ثامادمكردنى ته‌ندهر . 


شیکردنه‌وه و کارسپاردن و گریبه‌ست و قوناغه‌کانی خهرجکردنی شایسته داراییه‌کان. 
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بەش چواردعغەم د پاندانان 


خشته‌ی بردكانى ناوەندہ پیروی گازہ نوشده‌رییه‌کان بريتييه له t‏ 


١.ناومنده‏ دابينكهرى ئؤکسجینی (؟؟ بوتلیی) سەرمکیی به تمواوى پنداویستییه‌کانییه‌وه 

٢‏ ناوهنده دابینکەری ئؤکسجینی (؟؟ بوتلیی) يەدەك به ته‌واوی ينداويستييهكانييهوه 

۳. ناوەندہ دابینکه‌ری نايترؤزئؤكسايدى (؟؟ بوتليى) به‌ته‌واوی پیداویستییه‌کانییه‌وه 

.٤‏ ناوهنده دابينكمرى كاربۆندايئۆكسايدى (؟؟ بوتليى) بهتهواوى پیٔداویستییەکانییەوہ 

5. ناوهنده دابینکه‌ری همواى نۆشدەريى ۷73/7 3) به ته‌واوی پیّداویستییەکانییەوہ 
تانكى هه‌وای نوشده‌ریی (؟؟؟ لیئر ) 

6. ناومنده دابینکه‌ری ههوای نەشتەرگەريى ۷73/٨‏ ?) به ته‌واوی پیداویستییه‌کانییه‌وه 
تانکی هه‌وای نەشتەرگەريى (؟؟؟ لیئر ) 

٧۷‏ ناوه‌نده دابینکه‌ری قاکیوم 3/4 ) به ته‌واوی پنداویستییه‌کانییه‌وه 
تانکی فاکیوم (؟؟؟ ليتر ) 

۸. پێڕۆی سکافننجی به ته‌واوی پیداویستییه‌کانییه‌وه 

٩‏ ه‌داپته‌ره‌کان به ژماره‌ی كازمكان و جوره‌کانیان (له بؤكس و بیدهید و پیندانت) 

۰. داخهره‌کان و گیچی په‌ستان به ژماره و جؤرى گازه‌کان 

.١‏ بورده‌کانی ئاگاداریکردنه‌وه به ژماره و جؤرى گازه‌کان و جوری بورده‌کان 

۲ بؤرى مسه‌کان به سایزه جیاوازه‌کان و به ته‌واوی پیداویستییه‌کانییه‌وه 

۳. فلومیته‌ری ئؤکسجین 

.٤‏ یەکەی مڑؤکی (دیواریی؛ نەشتەرگەريى› گویزراوه. رٍیره‌وی هه ناسه) 

.٥‏ ئەداپتەر و سؤنده‌ی گازه‌کان بۆ نزکسجین. قاكيوم؛ هه وای نۆشدەريى و 


ves Y ا‎ 


نمشتمركهريى» نايترۆزئۆكسايد› کاریوندایوکساید) 


۸ 
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يدشى چواردەھەم پلاندانان 


.٤‏ همنكاوى سه‌ریه‌رشتیکردنی دانان 

كارى سهرپه‌رشتیکردنی دانانى ناومنده پێڕۆى كازمنؤشدحرييمكان به ھەماھەنگى 

يسيؤرى بوارمكه و ثهندازيارانى كارميا و ميكانيك و شارستانی و کومپانیای 

جیبه‌جیکار دمکریت. بۆ جیبه‌جیکردن و دابينكردنى پنداویستییه‌کانی سیستمەکە› 

له بينا و کارهبا و پیٔداویستیيه ميكانيكييهكانء ته‌واوی ریکاره‌کانی سەرپەرشتیکردن 

جیبه‌جندهکریت به پێی مەرج و ريُنماييهكانى ستاندارده جيهانييهكان. 

ه لمكاتى لکاندن - لمحيمكردنى بؤرى مس و ياشكؤكان و داخەرهكان› گازی نايترؤجين 
دمکریته ناو بؤںییەکان بق ریگریکردن له ؤكساندن رمشبوون و تويكل فڕێدان. 

٥‏ له‌دوای تهواوبوونى كارى لکاندن-له‌حیمکردن. بورییه‌کان به كازى نایترزجین 
پاکده‌کرینه‌وه به شیوه‌ی "تیکردن و لیده‌رکردن" بو چه‌ند جارێك. 

o‏ بۆ دلنیابوون له ن‌بوونی لێچوون› بؤرييمكان دمخرینه ثێر په‌ستانی دووهیندهیی گازی 
نايترؤجين بو ماوه‌ی ٨٤‏ کاژێر (بی ناوتلیتی قاکیوم) و بمهؤى گیْچهوه چاودیریی دهکریت. 
٥‏ دروستکردنی نه‌خشه و هيلكاريى ته‌واوی سیستمه‌که (ھەروەك تمنجامدرلوه - build‏ 25) 
له ئامێرو پنداویستییه‌کانی ناومنده دابینکه‌ری گازمکان و راکنشانی بورییه‌کان و 
دیاریکردنی شوینی داخهر و بوردی به‌ناگاهینان و ناوتلیته‌کان و....تد ۰ به پیی 

نه‌خشه‌ی بینا؛ به هه‌ماهه‌نگیی لەگەل کومپانیای جنبه‌جیکار. 


.٥‏ هه‌نگاوی فیرکردن و به‌کارهینان 

بریتدیه له خول راهینان بۆ کارمه‌ندانی نوشدهریی و ته‌ندروستیی بو فیریوونی بمكارهينانى تأمیره 
نوشهربیه‌کان و چاودیُریکردن و به‌دواچوونی نه‌مان و به‌رزو نزمبوونه‌وه‌ی په‌ستانی گازهکان. 

1 ههنگاوی ئیشپیکردن و چاودیریکردن وچاکسازیی 

بریتییه له خول ڕاهێنان بۆ ئەندازیاران و ته‌کنیکارانی کاره با وميكانيك بؤ فیّربوونی 
ئیشینکردن و به‌کارهینانی سیستمه‌که و نامیره‌کانی و جاودیریکردن و به‌دواچوونی 
نه‌مان و به‌رزو نزمبوونه‌وه‌ی په‌ستانی گازه‌کان و کاره‌کانی پیویست به چاکسازیی. 


۱5۹ 
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سم‌چاوهازی 
۱ خولى راهینان له سه‌ر ناوه‌نده پیرژی گازه نزشده‌ریبه کان له شاری 
كؤكورا / فک زکز له ولأتى یابان سالی ۱۹۸۵. 
۲ كاركردن و په‌یداکردنی شاره‌زایی له بواره که دا له سالی 1984 دوه. 


۳. وه رگرتنی زانیاریی له کزمپانیاکانی به‌رهه‌مهیتی بواره که له پتشانگاکانی 
امیری نزشده‌ریی. 


.٤‏ زانیاریی له ینته‌رنیت. 


۵ بز وينه کانی هم نووسراوه يه که‌لك وهرگیراوه له گووگل یمه‌یج. 
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CERTIFICATE 


ید + ® + »+ € بد × رتبا 


We certify that Mr. Meriwan Ali Aziz has finished 
the training course for medical gas system maintenance 
procedures at Central Uni Co., Ltd. in Japan for the period 
irom June 14th, 1982 till July 4th. 1985 and he is fullfledged for 


its maintenance job. 


During this period he experienced much examples of 


solving the maintenance problems and also he showed his 


eagerness and motivation in fuli course of maintenance 


training. 


July 4th, 1985 
TOKO BUSSAN CO., LTD. 


EARRA 


س 





: 


بروانامه‌ی خولى راهێنان له يابان له سه ر ناوه‌نده پیرزی گازه نؤشدهرييهكان 
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تنەب له ياد - مەریوان عه لی عدزيز قەقتان 


له‌دایکبووی سالی 1958 

ده رچووی قوتابخانهدى سهره‌تایی خالدیه سالی ۱۹۷۰ 

ده رچووی قو تابخان‌ی ناوه‌ندیی و اماده یی نه‌زمر سالى 1۹۷٩‏ 
ده‌رچووی کولیژی ه‌ندازه به‌شی کارهبا | زانکزی سلیمانی سالى وا 
سالى دامه‌زراندن 1984 / فه‌رمانگه‌ی ته‌ندروستی سلێمانى 

پسپۆرىى و بواری کارکردن : امیری نزشده‌ریی 

به‌شداریکردن له خوله راهیتنانه‌کانی : 


امیری تيشك جوری Shimadzu‏ له ناوه‌ندی راهینانی امیری نۆشدەربى/ به‌غداد 
امیری تيشك جؤرى Toshiba‏ له ناوه‌ندی را اهینانی امیتری نزشده‌ریی/ به‌غداد 
امیری فیزیسزسیراپی له ناوهندى راهیتانی امتری نزشده‌ریی/ به‌غداد 

امیری کزته‌ری له ناوه‌ندی راهیتانی امترى نزشده‌ریی / به‌غداد 

ناوه‌نده پترژی گازی نزشده‌ریی له کزم‌انیای Uni‏ 60061 | یابان 

بنەماکانی تيشكه یکس و سۆنۆگرافى و سی تی سکانهر له كزهبانياى Siemens‏ / ئەڵمانيا 
امیری تيشك - مام ۆگراف و جزری Multix‏ له كزمانياى Siemens‏ / ئەڵمانيا 
امترى سۆنار له کزم‌انیای Gulo / Siemens‏ 

اميترى تيشك جوری Wizard‏ له كزمانياى 15 / يتالا 

ناوه‌نده بترؤى مزنیته‌ری چاودیربی دل / جين 

رټکخست و پهره‌پندانی به‌شی امترى نؤشدەربی له NEXT Level Co.‏ / ماليزيا 


به‌شداریکردن له پیشانگاکانی ئامیری نؤشدمريى : 

o‏ پێشانگای امییری نۆشدەربى نتودمولهتى له: ”لعلمانیا وريا › جين . دوبه‌ی" 
o‏ کزنگره‌ی نهورویی رادیزگرافیی ECR‏ له نسا 

o‏ پێشانگای نیودەولەتی Hospital Build‏ له شاری دوبه‌ی و شاری یستانبول 


کردنەوەی خولی ڕاهێنان له يمكيّتيى ئەندازیارانی کوردستان : 


بنه‌ما کانی تيشكه يکس سالی ۲۰۱۱ 

جزر و به‌شه کانی امترى تيشكه یکس سالی ۲۰۱۷ 

امیره کانی فیزیزسیرایی سالی ۲۰۱۷ 

ناوه‌نده پێڕۆ "میستم"ی گازه نزشدەریەکان سالی ۲۰۱۸ 

ژووره کانی نەشتەرگەربی جۆرو بهشه‌کانی .. امټر و پنداویستیه کانی سالی ۲۰۹۹ 
یه که کانی چاودتریی ورد جۆرو به‌شه‌کانی .. امير و بتداويستييهكانى سالی ۲۰۱۹ 
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ماناى چەند وہ يەك 
نؤشدهريى/ يزيشكيى 
یه‌که‌ی به ئاگاهاتن 
یەکەی چاودیریی ورد 
ئازار شکیّنیی 
به نجکردن 
پاریزه چاکسازیی 
پنوهره لهبهررؤيشتنى تؤكسجين 
یه‌که‌ی هەڵىژین› یەکەی مژۆك 
ھەناسەپێدەر 
قهواره - فراوانیی - توانايى - "سعه" 
كورنكراومكان 
British Standard 00161 - medical gas outlet‏ 
Deutsche Industrie-Norm (German Industrial Standard)‏ 
Japanese Industrial Standards‏ 
American Standard Outlet- medical gas outlet‏ 
Anesthetic Gas Scavenging System‏ 
Central Medical Gas Station‏ 
Health Technical Memoranda‏ 
International Organization for Standardization‏ 
National Fire Protection Association‏ 


Waste Anesthetic Gas Disposal 


system 

medical 

recovery unit 

Intensive care unit 
analgesic 

anesthetic 

preventive Maintenance 
oxygen flowmeter 
suction unit “Sucker Unit’ 


ventilator 
capacity 


BSO 
DIN 
JIS 
ASO 
AGSS 
CMGS 
HTM 
ISO 
NFPA 


WAGD 


وشعکانی: پیرق نوشدصر نوشدمریی» نه‌خوشگه نووسراوه به سوپاسه‌وه له ماموستا 


''فوئاد تاهیر سادق" م ومرگرتووه. 
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نووسراودى پیشووی نووسەر : 


© تهكنؤلؤجياى تيشكه نذکس 


٥‏ ئەخۆل له نيوان ئەدەب و هونه‌ردا 


بابه‌تی بلأوكراوه لەسەر ثاميّرى نؤشدهريى له گوقاره‌کانی : 

.١‏ ئەندازیاران 
. رانستى سەردەم 
. يزيشكى نوئ 


. رازيانه 


ہے چ مم 


نووسراودى داهاتوو : 
.١‏ نەخؤشگھ .. جۆر و بەشەکانی و پیٔداویستییەکانی 
. ئامێره نؤشدهرييهكان ..فيزيك و بنەماکانی .. جور و به‌شه‌کانی 
. مهترسى يهكانى تيشكدان 
. زانسته فه‌رهه‌نگی قه‌فتان 


A a‏ ہم 





E- mail : marywan.kaftan@gmail.com 
www.marywankaftan.com 
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مل خاوم3 
الغازلت الطبية المركزية 


. Central 
Medical Gas System 
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پروژه‌ی قه‌فتان 
www.iqra.ahlamontada.com‏ 


